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AVISO MEDICO IMPORTANTE

Cualquier incidente grave se debe comunicar al fabricante,
Impulse Dynamics, por correo electronico a
QualityComplaints@impulse-dynamics.com. Segun el MDR 2017/745,

un “incidente grave” significa cualquier incidente que haya tenido,
pueda haber tenido o pueda tener como resultado directo o indirecto
cualquiera de las siguientes consecuencias:

a)
b)

La muerte de un paciente, usuario u otra persona.

El deterioro grave temporal o permanente del estado de salud de
un paciente, usuarios u otra persona. El deterioro grave de la
salud del sujeto, que caus6 cualquiera de los siguientes:

i. Enfermedad o lesién que pone en peligro la vida.

ii. Deterioro permanente de una estructura o
funcién corporal.

iii. Hospitalizacion o prolongacién de la hospitalizacion
del paciente.

iv. Intervencién médica o quirirgica para evitar una
enfermedad o lesién que puede poner en peligro la vida
o deterioro permanente de una estructura o
funcién corporal.

v. Enfermedad crénica.

Amenaza grave para la salud publica. Una amenaza para la salud
publica es un evento que podria provocar un riesgo inminente de
muerte, el deterioro grave del estado de salud de una persona o
una enfermedad grave que puede requerir medidas terapéuticas
inmediatas y que puede ocasionar morbilidad o mortalidad
significativas en seres humanos o que es inusual o inesperada
para el lugar y el momento dados.


mailto:QualityComplaints@impulse-dynamics.com
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1.0 INTRODUCCION

Felicidades por recibir el sistema OPTIMIZER® Smart Mini. El objetivo de
este manual es proporcionarle informacién sobre el sistema OPTIMIZER
Smart Mini, lo que puede esperar después del procedimiento de implante,
describirle los componentes del sistema y brindarle instrucciones sobre
cémo utilizar el cargador Vesta.

La insuficiencia cardiaca es una afeccion clinica que afecta a
aproximadamente 10 millones de personas cada afio en todo el mundo.
En un estudio reciente realizado en los Estados Unidos se encontr6 que
la incidencia de insuficiencia cardiaca en varones era de 378 por cada
100,000, mientras que en mujeres era de 289 por cada 100,000

Insuficiencia cardiaca es el término que los médicos usan para describir
los signos y sintomas asociados con la incapacidad del musculo cardiaco
para bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades

del cuerpo.

Los sintomas de la insuficiencia cardiaca incluyen:
o Dificultad para respirar.
e Hinchazén (edema) de las piernas y/o los brazos.
o Fatiga.
e Poca tolerancia al ejercicio.
e Confusién mental.

Actualmente, estan disponibles muchos medicamentos con diferentes
mecanismos de accion para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca.
A pesar de que esta lista crece cada vez mas, algunos pacientes no
responden a estos medicamentos o no pueden tolerar sus efectos
secundarios, 10 que provoca el empeoramiento progresivo de la
insuficiencia cardiaca.

2.0 SISTEMA OPTIMIZER SMART MINI

El sistema OPTIMIZER Smart Mini incluye los siguientes componentes:

' Trends in Heart Failure Incidence and Survival in a Community-Based
Population, Véronique L. Roger MD y colaboradores; JAMA. 21 de julio de 2004;
292:344-350.



Generador de impulsos implantable (Implantable Pulse
Generator, IPG) OPTIMIZER Smart Mini.

Cargador Vesta.

2.1  Generador de impulsos implantable
OPTIMIZER Smart Mini

El generador de impulsos implantable (IPG) OPTIMIZER Smart
Mini es un dispositivo médico disefiado para el tratamiento de la
insuficiencia cardiaca de moderada a grave. Generalmente se
implanta debajo de la piel, en la parte superior izquierda o
derecha del pecho.

El IPG OPTIMIZER Smart Mini cuenta con dos (u opcionalmente
tres) derivaciones cardiacas conectadas que el médico insertara
a través de una vena grande y en el corazon durante el proceso
de implante. Estas derivaciones tienen electrodos que permiten
que el IPG OPTIMIZER Smart Mini monitoree la actividad
eléctrica del corazén y suministre al corazdn impulsos especiales
de terapia de modulacion de la contractilidad cardiaca

(Cardiac Contractility Modulation, CCM®) en momentos muy
especificos durante cada latido cardiaco.

El principal efecto de esta terapia de CCM es un aumento de la
eficiencia y la fuerza de cada contraccion cardiaca. El resultado
que se busca es que el coraz6n bombee mas sangre con

cada latido.

El IPG OPTIMIZER Smart Mini funciona con una bateria
recargable para extender su vida Util. Se le entregara un cargador
disefnado especificamente para recargar la bateria del IPG
OPTIMIZER Smart Mini después de la cirugia de implante.

La vida prevista del IPG OPTIMIZER Smart Mini depende de la
vida util prevista de su bateria recargable.

Con una carga semanal del IPG OPTIMIZER Smart Mini,
la bateria recargable dentro del dispositivo debe proporcionarle,
por lo menos, 20 afios de servicio.

El IPG OPTIMIZER Smart Mini se debera remplazar cuando,
después de haberse cargado por completo, la bateria no pueda
mantener suficiente carga para administrar la terapia de CCM
durante una semana completa sin que se descargue demasiado.



Cuando se lo evalle para hacer un reemplazo programado, se le
daran instrucciones para que cargue por completo el IPG
OPTIMIZER Smart Mini 7 dias antes de la revisién de rutina
programada. Durante la revision, el médico puede evaluar la
capacidad de carga de la bateria del IPG OPTIMIZER Smart Mini.

" Model COMX11
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Figura 1: IPG OPTIMIZER Smart Mini

2.2 Cargador Vesta

El cargador Vesta funciona con una bateria recargable y esta
disenado especificamente para usarse con el IPG OPTIMIZER
Smart Mini. Después del procedimiento de implante, se le
proporcionara un cargador Vesta y le daran instrucciones sobre
su uso. Vaya a la seccién 7.0 para obtener mas detalles sobre el
cargador Vesta.



Figura 2: Cargador Vesta
3.0 INDICACIONES DE USO

El sistema OPTIMIZER Smart Mini esté indicado para pacientes a partir de
18 afnos con insuficiencia cardiaca sintomatica debida a disfuncién ventricular
izquierda (sistdlica o diastélica) a pesar de recibir tratamiento médico
apropiado. La terapia de CCM administrada con el sistema OPTIMIZER ha
demostrado mejorar el estado clinico, la capacidad funcional y la calidad

de vida, ademas de evitar los ingresos hospitalarios en pacientes con
insuficiencia cardiaca izquierda sintomatica, especialmente seleccionados

y tratados por cardiélogos especializados en insuficiencia cardiaca.

Nota: El sistema OPTIMIZER Smart Mini suministra impulsos de CCM no
excitadores al corazén y no tiene las funciones de un marcapasos ni de un ICD.

4.0 POSIBLES COMPLICACIONES

4.1 Complicaciones asociadas con el implante

Como sucede con cualquier procedimiento quirdrgico, el implante
del IPG OPTIMIZER Smart Mini implica cierto grado de riesgo.
Esta seccion tiene el objetivo de proporcionarle una explicacién
de las diferentes posibles complicaciones asociadas con el
implante de un dispositivo. Estas posibles complicaciones no son
Unicas del IPG OPTIMIZER Smart Mini debido a que también
pueden presentarse durante el implante de otros dispositivos
cardiacos implantables (por ejemplo, marcapasos

o desfibriladores cardiacos).
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Los riesgos relacionados con el implante se mencionan en la
Tabla 1 y se agrupan segun su frecuencia.

Tabla 1: Riesgos asociados con el implante

Comunes (5 % 0 mas)

¢ Dolor posterior al procedimiento, formacion de moretones y
molestias en el lugar de la insercion.

Sangrado.

Infeccion en el lugar de la insercion.

Hematoma de bolsa.

Migracion de las derivaciones.

Migracion del IPG implantado.

No comunes (entre el 1y 5 %)

e Traumatismo en el pecho (como un colapso pulmonar o sangrado

hacia el pecho).

Complicacion del generador.

Perforacién cardiaca (puncién del corazén causada por
las derivaciones).

e Endocarditis (infeccién de las valvulas del corazoén).

¢ Arritmia (latidos cardiacos irregulares, que incluyen latidos
cardiacos demasiado lentos o demasiado rapidos).

e Dafio en la valvula tricUspide (la valvula entre las cavidades
superior e inferior derechas del corazén que impide que la sangre
regrese a la cavidad superior), lo que posiblemente tenga como
resultado la insuficiencia o filtracion de la vélvula tricUspide.

e Traumatismo del vaso sanguineo
(perforacion, diseccién o ruptura).

e Trombosis (formacién de coagulos de sangre en las venas).

¢ Dario en el tipo especifico de tejido cardiaco responsable de
activar los latidos cardiacos (es decir, el sistema de conduccion
cardiaca).

o Reaccion alérgica.

Muy poco comunes (menos del 1 %):

¢ Bradicardia (disminucién de la frecuencia cardiaca).

e Taponamiento cardiaco (acumulacién de liquido alrededor del
corazdn que puede poner en peligro la vida).

¢ Infarto de miocardio (ataque cardiaco).

¢ Miniaccidente cerebrovascular (TIA)
o0 accidente cerebrovascular.

o Muerte.




Ademas, si en su caso la pared del corazon es delgada,

puede experimentar hipo cada vez que el dispositivo suministre
una sefial de CCM debido a la estimulacion del nervio frénico o
del diafragma mismo. Esto puede necesitar correccion quirdrgica.

Ademas, usted puede ser sensible a uno o mas de los materiales
usados en el IPG OPTIMIZER Smart Mini que entran en contacto
con los tejidos del cuerpo (reaccion histotdxica). Aunque es muy
poco comun, esto puede requerir la extraccion del dispositivo.
Los materiales que estan en contacto con el tejido humano son
titanio, resina epoxica y goma de silicona.

El IPG OPTIMIZER Smart Mini utiliza las derivaciones para
detectar la actividad eléctrica del corazén. Se pueden producir
complicaciones que pueden afectar a la capacidad de la
derivacion para realizar esta funcion, e incluyen las siguientes:

e Una derivacién puede desprenderse de donde se colocéd
durante el implante y hacer que sea necesario repetir
la cirugia.

e Una derivacién puede romperse o partirse y estropear la
conexion eléctrica, lo que puede hacer necesario repetir
la cirugia.

Los problemas de derivaciones descritos arriba pueden ocurrir en
cualguier momento durante el tiempo que una derivacion
permanezca implantada. Por lo general, se requiere

correccién quirdrgica.

4.2 Complicaciones asociadas con el
funcionamiento del dispositivo/cargador

Las complicaciones asociadas con el funcionamiento del
dispositivo/cargador incluyen, entre otras:

o EIIPG OPTIMIZER Smart Mini puede tener fallas para
detectar y suministrar senales de CCM correctamente
debido a problemas de software o hardware, lo que haria
necesario un reemplazo.

o EIIPG OPTIMIZER Smart Mini puede detectar
interferencia ambiental y suministrar la terapia de CCM
de forma inadecuada. Consulte la seccion 6.4.

o El cargador Vesta puede no funcionar como se disefid
debido a algun problema de software o hardware y no
cargar el IPG OPTIMIZER Smart Mini como se espera.
Sera necesario reemplazar el cargador.
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5.0

DESPUES DEL IMPLANTE

Debe participar activamente en su propia recuperacién y seguir las
instrucciones del médico cuidadosamente, lo que incluye:

Comunicarle al médico cualquier enrojecimiento, hinchazén o
secrecién en la incision.

Evitar cargar objetos pesados hasta que el médico lo indique.

Caminar, ejercitarse y bafiarse de acuerdo con las instrucciones
del médico.

Asegurarse de comunicarse con el médico si presenta fiebre que
dure mas de dos o tres dias.

Hacerle al médico las preguntas que pueda tener sobre el
dispositivo, el ritmo cardiaco o los medicamentos. Asegurarse de
usar todos los medicamentos segun las indicaciones del médico.

No usar ropa ajustada que pueda irritar la piel sobre el dispositivo.
Evitar rozar el dispositivo o la zona que rodea el pecho.

Si lo indica el médico, limitar los movimientos de los brazos que
puedan afectar al sistema de derivaciones implantado.

Evitar el contacto brusco que pueda hacer que reciba golpes
repentinos en el lugar del implante. Si se cae o sufre un accidente
en el que reciba un golpe en el lugar del implante, comuniquese
con el médico.

Nota: Si usted es de complexién delgada, el dispositivo
implantado puede verse mas prominente debajo de la piel. Si asi
sucede, se deben tomar medidas de cuidado adicionales para
evitar cualquier golpe directo en el lugar del implante.

Comunicarse con el médico si observa algo inesperado o inusual,
por ejemplo, sintomas nuevos.

Comunicarse con el médico si tiene previsto viajar lejos.

Comunicarle al médico si tiene previsto cambiar de residencia y
analizar la necesidad de derivarlo en la zona nueva.

El médico puede recomendarle que no conduzca vehiculos, por lo
menos al inicio, para evitar ejercer presion innecesaria en
las heridas.



6.0

LA VIDA CON EL IPG OPTIMIZER
SMART MINI

6.1 Expectativas generales

Podra sentir el IPG OPTIMIZER Smart Mini debajo de la piel.
Normalmente, los movimientos del cuerpo no le causan dafo al
aparato ni a las derivaciones unidas. Sin embargo, es importante
que no trate de mover ni girar el IPG implantado, ya que se ha
implantado con una orientacion especifica en la piel para
asegurar la comunicacion adecuada con el programador Intelio y
el cargador Vesta.

6.2 Como afecta a sus actividades

Una vez que las heridas de la cirugia hayan cicatrizado,

puede esperar volver a sus actividades normales, incluida la
intimidad sexual. El IPG OPTIMIZER Smart Mini implantado no se
altera cuando usted camina, se inclina o hace cualquier otra
actividad cotidiana normal.

6.3 Medicamentos

Los medicamentos recetados, usados segun las indicaciones,
no tienen ningun efecto en el funcionamiento adecuado del IPG
OPTIMIZER Smart Mini.

En general, el implante del IPG OPTIMIZER Smart Mini no debe
requerir que modifique el uso de ningln medicamento.

6.4 ¢De qué manera pueden afectar otros
dispositivos al IPG OPTIMIZER Smart Mini?

En general, los aparatos domésticos en buenas condiciones y los
dispositivos de comunicacion personal a una distancia de 25 cm
(10 pulg.) o mas del IPG OPTIMIZER Smart Mini implantado no
deben tener ningun efecto en su funcionamiento. Sin embargo,
debe tener cuidado al estar cerca de dispositivos que generan
campos eléctricos 0 magnéticos potentes. Por ejemplo,

algunas maquinas de afeitar eléctricas, herramientas eléctricas y
sistemas de encendido eléctrico, o que incluye aquellos usados
en el equipo a gasolina, pueden causar interferencia. En general,
se pueden usar equipos a gasolina siempre y cuando no se
retiren las capotas protectoras, cubiertas y otros componentes
de proteccion.



Cualquier interferencia detectada por el IPG OPTIMIZER

Smart Mini puede causar que se detecten erréneamente los
latidos cardiacos y que la sincronizacion de la administracion de
la terapia de CCM sea inadecuada.

Debe evitar acercarse demasiado a equipo o dispositivos que
contengan imanes potentes (por ejemplo, altavoces
estereofonicos) o inclinarse sobre el compartimiento del motor de
un automdévil cuando esté abierto debido a que el alternador
genera un campo electromagnético potente. El IPG OPTIMIZER
Smart Mini contiene un interruptor magnético que inhabilitara la
administracién de la terapia de CCM al exponerlo a un iman
potente durante 3 a 5 segundos. Si esto ocurre por accidente, es
posible que el médico le solicite que acuda al consultorio para
restablecer la administracion de la terapia de CCM. Dado que el
IPG OPTIMIZER Smart Mini no es un dispositivo de
supervivencia, es poco probable que haya riesgos para usted en
caso de que dicho evento ocurra.

Siempre busque asesoramiento médico antes de entrar a una
zona donde haya carteles de advertencia para pacientes con
marcapasos (u otros dispositivos médicos implantables) o donde
haya maquinaria industrial o transmisores de radio,

incluidos radios de aficionados y portatiles.

Siempre comuniquele al médico que usted tiene un IPG
OPTIMIZER Smart Mini implantado antes de que se le realicen
los siguientes procedimientos:

e Cirugia en la que se use electrocauterizacion.

e Procedimiento que implique ablacién por
radiofrecuencia (RF).

¢ Diatermia.

e Cardioversion.

¢ Radiacién con fines terapéuticos.
¢ Ultrasonido con fines terapéuticos.
o Litotricia.

¢ Resonancia magnética nuclear (Nuclear Magnetic
Resonance, NMR).

¢ Obtencion de imagenes mediante resonancia magnética
(Magnetic Resonance Imaging, MRI).
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Precaucion: Compatibilidad condicional para MRI (todo el
cuerpo). Los proveedores de atencién médica deben consultar la
ficha técnica del dispositivo para conocer las condiciones de

uso correctas.

Precaucion: El IPG OPTIMIZER Smart Mini debe desactivarse o
monitorearse cuidadosamente antes y durante cualquier
tratamiento médico en el que una corriente eléctrica recorra

el cuerpo.

Precaucion: El IPG OPTIMIZER Smart Mini no debe exponerse
directamente a ultrasonido ni a radiacion con fines terapéuticos,
ya que pueden causar un dafio en el dispositivo que posiblemente
no se detecte de inmediato.

Precaucion: Los sistemas antirrobos de las tiendas y los
sistemas de revision de seguridad de los aeropuertos
normalmente no dafan el IPG OPTIMIZER Smart Mini.

Sin embargo, no permanezca cerca del equipo. Antes de pasar
por la revisién de seguridad de un aeropuerto, se recomienda que
muestre su tarjeta de identificacion de dispositivo médico
implantado al personal de seguridad para que la revisen.

6.5 Laimportancia de su tarjeta de identificacion
de dispositivo médico implantado

Después de la cirugia de implante, el médico le entregara una
tarjeta de identificaciéon de dispositivo médico implantado que
indica que usted tiene implantado un generador de impulsos
implantable OPTIMIZER Smart Mini.

Es importante que todo el tiempo lleve su tarjeta de identificacion
de dispositivo médico implantado y una lista de los medicamentos
que usa actualmente. En una emergencia médica, la tarjeta de
identificacion de dispositivo médico implantado contiene
informacién de gran importancia para el médico que lo atienda y
ayudara a agilizar la atencién médica de emergencia que

pueda necesitar.

Ademas, es importante que comunique a todos sus proveedores
de atencion médica que se le ha implantado un dispositivo
OPTIMIZER Smart Mini. Por ello, la proxima vez que visite al
médico o al dentista, muéstreles su tarjeta de identificacion de
dispositivo médico implantado para que puedan tener una copia
en sus registros.
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7.0 CARGADOR VESTA
7.1  Componentes del sistema

El sistema cargador Vesta consta de los siguientes componentes:

Pinza del cable del
accesorio de carga

Estuche Adaptador de CA

con adaptador
para enchufe

Adaptador para estadounidense

enchufe europeo

Cargador
Vesta

Accesorio
de caraa

Figura 3: Componentes del sistema cargador Vesta

o Cargador Vesta (con accesorio de carga conectado y
pinza para cable del accesorio de carga): Se usa para
cargar el IPG OPTIMIZER Smart Mini.

o Adaptador de CA: Se usa para cargar la bateria interna
del cargador Vesta.

o Adaptadores para enchufe europeo/estadounidense:
Adaptadores para enchufe para el adaptador de CA que
se conectan a los tomacorrientes en la UE y los EE. UU.

o Estuche: Se usa para guardar y transportar el sistema
cargador Vesta.
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7.2

Caracteristicas

El cargador Vesta tiene las siguientes caracteristicas:

Pantalla grafica: Pantalla grafica que utiliza el cargador
Vesta para comunicarle informacion a usted.

Boton de encendido: Boton que se oprime y utiliza para
comenzar a cargar el IPG OPTIMIZER Smart Mini.

Alerta sonora: Una alerta sonora interna que produce
pitidos para informarle sobre una situacion que requiere
se tomen medidas.

Accesorio de carga: Accesorio que contiene una bobina
y circuitos que utiliza el cargador Vesta para la carga y
para comunicarse a corta distancia con el IPG
OPTIMIZER Smart Mini.

Transceptor de radio: Dispositivo que utiliza el cargador
Vesta para las comunicaciones de larga distancia (entre
cero y por lo menos 1.5 m [5 pies]) con el IPG
OPTIMIZER Smart Mini.

Moédem celular: El médem se usa para enviar los datos
descargados del IPG OPTIMIZER Smart Mini al servicio
de monitoreo remoto del paciente (capacidad disponible
en el futuro).
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Figura 4: Caracteristicas del cargador Vesta
7.3 Descripcion

El cargador Vesta esta disefiado para cargar la bateria del IPG
OPTIMIZER Smart Mini con una intervencion minimay a la vez
garantizar su seguridad durante el proceso de carga.

Ademas, el cargador Vesta esta programado para mostrar alertas
y otros mensajes que pueden requerir que usted actle (por
ejemplo, cédigos de alerta para llamar al médico, recordatorios
para cargar el dispositivo implantado, etc.).

Precaucion: La operacion de otros dispositivos eléctricos cerca
del cargador Vesta puede ocasionar interferencia
electromagnética o de otro tipo con el cargador. El equipo de
radiofrecuencia (RF) portatil y mévil tiende especialmente a
alterar el funcionamiento normal del cargador.

Precaucion: Cuando el sistema cargador Vesta esta
funcionando, este se puede convertir en una posible fuente de
interferencia electromagnética para otros equipos electrdnicos
cercanos al sistema cargador.
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7.4 Método de carga

El método de carga que utiliza el cargador Vesta para cargar la
bateria del IPG OPTIMIZER Smart Mini se denomina
transferencia de energia inductiva. Debido a que los campos
magnéticos pueden atravesar la piel facilmente sin resistencia, el
método de carga del cargador Vesta es una forma probada y
eficaz de transferir energia al dispositivo implantado. Se puede
realizar la carga por encima de la ropa.

La forma en la que se utiliza la transferencia de energia inductiva
para cargar la bateria del IPG OPTIMIZER Smart Mini es
la siguiente:

1. La energia eléctrica de la bateria del cargador Vesta pasa
por una bobina primaria conectada al circuito electrénico
del cargador que la convierte en un campo
electromagnético oscilatorio.

2. Cuando una bobina primaria se coloca cerca de una
bobina secundaria, la bobina secundaria capta el campo
electromagnético oscilatorio generado por una
bobina primaria.

3. La bobina secundaria que capta el campo
electromagnético oscilatorio esta conectada al circuito
electrénico del implante, que lo convierte en energia
eléctrica que, a su vez, se utiliza para cargar la bateria
del IPG OPTIMIZER Smart Mini.

7.5 Cobmo quitar y colocar el adaptador

para enchufe
El sistema cargador Vesta incluye un adaptador de CA que
contiene un adaptador para enchufe estadounidense. Si requiere

un adaptador para enchufe distinto, el adaptador de CA permite la
opcién de quitarlo y colocar un adaptador para enchufe distinto.

7.5.1 Como quitar el adaptador para enchufe

Para quitar el adaptador para enchufe del adaptador de
CA, realice los siguientes pasos:

1. Tome el adaptador de CA con la mano y coloque
el pulgar en la zona con bordes debajo de las
clavijas del enchufe del adaptador para enchufe.
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Empuje hacia
arriba para
liberar y quitar
el adaptador
para enchufe

Con el pulgar, empuje hacia arriba el adaptador
para enchufe para liberarlo del adaptador de CA.
Vea la Figura 5.

Deslice el adaptador para enchufe hacia arriba
para quitarlo del adaptador de CA.

Figura 5: Como quitar el adaptador para enchufe

7.5.2 Como colocar el adaptador para enchufe

Para colocar el adaptador para enchufe en el adaptador
de CA, realice los siguientes pasos:

1.

Sostenga el adaptador de CA con la mano y
coloque el adaptador para enchufe en el espacio
correspondiente en el adaptador de CA.

Con el dedo indice, empuje hacia abajo el
adaptador para enchufe hasta que se inserte por
completo en el adaptador de CA. Vea la

Figura 6.
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Figura 6: Como colocar el adaptador para enchufe
7.6 Coémo cargar el cargador Vesta

Nota: NO ES POSIBLE cargar el cargador Vesta y el IPG
OPTIMIZER Smart Mini al mismo tiempo. Siempre cargue la
bateria interna del cargador Vesta antes de intentar cargar la
bateria del IPG OPTIMIZER Smart Mini.

Nota: Antes de cada uso inspeccione el adaptador de CA para
ver si tiene danos. Comuniquese con el médico si necesita que se
reemplace el adaptador de CA.

Advertencia: Solo use el adaptador de CA que se entrega con el
cargador Vesta para cargar la bateria de este; de lo
contrario, el cargador Vesta puede danarse.

Para conectar el adaptador de CA al cargador Vesta y comenzar
a cargar la bateria interna, realice los siguientes pasos:

1. Voltee el cargador Vesta de tal forma que la parte trasera
quede hacia arriba.
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2. Retire la tapa protectora del conector de entrada de
corriente que se encuentra junto a la base del cable del
accesorio de carga. Vea la Figura 7.

SIS W T

¥ & 1z B

Tapa y  900-00%-€L [40u]

protectora b

Conector de
entrada de
corriente

Figura 7: Parte trasera del cargador

3. Saque el adaptador de CA del estuche y gire el conector
de salida de CC hasta que vea el punto rojo del conector.

4. Alinee el punto rojo en el conector de salida de CC del
adaptador de CA con la linea roja en el conector de
entrada de corriente del cargador Vesta (vea la Figura 8)
y luego inserte el conector de salida de CC en el conector
de entrada de corriente.
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Figura 8: Alineacion de los conectores de CC

Una vez que el adaptador de CA esté conectado al
cargador Vesta, se mostrara la pantalla de estado de
carga automatica del cargador. Vea la Figura 9.

=)

Figura 9: Pantalla de estado de carga automatica del cargador

5. Conecte el adaptador para enchufe especifico para la
regién al adaptador de CA y luego enchufelo al
tomacorriente para comenzar a cargar la bateria interna
del cargador Vesta.

Cuando en el cargador Vesta se muestra la pantalla de
carga automatica exitosa (vea la Figura 10), la bateria
esta completamente cargada, segun lo indica la marca
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arriba del indicador de nivel de carga en el centro de
la pantalla.

v
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Figura 10: Pantalla de carga automatica del cargador exitosa

Para desconectar el adaptador de CA del cargador Vesta, realice
los siguientes pasos:

1. Sostengay jale el casquillo metalico del conector de
salida de CC para desconectar el conector del cargador
Vesta. Vea la Figura 11.

Casquillo del
conector separado

Figura 11: Acercamiento del casquillo del conector

2. Coloque nuevamente la tapa protectora en el conector de
entrada de corriente del cargador Vesta.

7.7 Como cargar el IPG OPTIMIZER Smart Mini

Nota: La carga del dispositivo tomara aproximadamente
90 minutos (si se carga cada semana).

Advertencia: Si el IPG OPTIMIZER Smart Mini no se carga de
manera regular, se apagara cuando la bateria se
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agote, lo que suspendera la administracién de la
terapia de CCM.

Nota: El cargador Vesta no puede utilizarse para cargar el IPG
OPTIMIZER Smart Mini hasta que el adaptador de CA se haya
desconectado del cargador Vesta.

Precaucion: El cargador Vesta no se debe poner en
funcionamiento cerca de otros equipos electrénicos. Si no se
puede mantener una distancia suficiente, el cargador Vesta se
debe monitorear para garantizar que funcione normalmente.

Advertencia: No debe utilizar el cargador Vesta a bordo de
un avion.

Advertencia: Cuando se encuentre a bordo de una embarcacion,
solicite permiso a la tripulacion del barco antes de usar
el cargador Vesta.

Para cargar la bateria del IPG OPTIMIZER Smart Mini, realice los
siguientes pasos:

1. Siéntese en una posicion comoda y quédese quieto;
lo ideal es que se recline en un angulo de 45° (como en
un sofa o un sillon).

2. Determine la ubicacion del IPG OPTIMIZER Smart Mini
(por lo general, en la zona superior derecha del pecho).
Pase el cable del accesorio de carga alrededor del cuello
de forma que quede holgado y luego coloque la parte
plana del accesorio de carga Vesta (el lado con las cuatro
tapas de hule azul para tornillos) directamente encima del
lugar del implante del IPG OPTIMIZER Smart Mini (sobre
la ropa). Para evitar que el accesorio de carga se mueva
mientras carga el IPG OPTIMIZER Smart Mini
implantado, puede sujetar la pinza del cable del accesorio
de carga a su ropa.

3. Parainiciar el proceso de carga, oprima el boton de
encendido, manténgalo oprimido durante 1 a 2 segundos
y luego suéltelo. Vea la Figura 12.

20



IMPULSE

BgEgpyYNAMICS

Figura 12: Presion del boton de encendido en el cargador

Nota: Si se ha activado alguna alerta, es posible que se
muestre la pantalla de alerta para llamar al médico. Si se
muestra un cédigo de alerta para llamar al médico en la
pantalla del cargador Vesta, siga las instrucciones descritas
en la seccién 7.12.

4. El proceso de carga comienza cuando se muestra la
pantalla de descarga de datos del IPG a medida que el
cargador Vesta descarga informacién del IPG
OPTIMIZER Smart Mini. La flecha animada que apunta
hacia el icono del cargador indica que el cargador esta
descargando informacién de manera activa desde el
dispositivo implantado. Vea la Figura 13.

.%_

Figura 13: Pantalla de descarga de datos del IPG
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5.

Cuando el cargador Vesta haya completado con éxito la
descarga de datos, se mostrara la pantalla de descarga
exitosa de datos del IPG y se escucharan 3 pitidos cortos.
La marca (paloma) parpadeante indica que el cargador
Vesta pudo descargar con éxito la informacion del
dispositivo implantado. Vea la Figura 14.

.%J

Figura 14: Pantalla de descarga exitosa de datos del IPG

6.

Después de completar la descarga de datos, se mostrara
la pantalla de estado de carga del IPG, lo que indica que
el cargador Vesta ha comenzado a cargar de manera
activa el IPG OPTIMIZER Smart Mini. Vea la Figura 15.

El icono de posicion de emparejamiento (ﬂ) en el
centro de la pantalla de estado de carga del IPG mostrara
de cero a cuatro barras iluminadas. Vuelva a acomodar el
accesorio de carga hasta que se iluminen por lo menos
dos barras del icono de posiciéon de emparejamiento.

Figura 15: Pantalla de estado de carga del IPG

Nota: Si no se muestra ninguna barra iluminada en el
icono de posicién de emparejamiento acompanado de un
pitido audible, significa que el accesorio de carga esta
mal colocado. Si no se cambia la posicién del accesorio
de carga en el lugar del implante dentro de 20 segundos,
el cargador Vesta emitira 3 pitidos largos, mostrara la
pantalla de error de carga por emparejamiento del IPG
(vea la Figura 16) y luego se apagara. Si esto ocurre,
oprima el boton de encendido nuevamente para iniciar
una nueva sesién de carga.
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Figura 16: Pantalla de error de carga por emparejamiento del IPG

7. La cantidad de barras en el icono de carga de .
bateria del IPG (vea la imagen de icono a la
derecha) muestra el nivel de carga actual de la
bateria en el IPG OPTIMIZER Smart Mini. Vea n
la Tabla 2. @

Tabla 2: Niveles de carga de la bateria del IPG
OPTIMIZER Smart Mini

icono de bateria del | Nivel de carga de la bateria
IPG del IPG
1 barra parpadeante Menos del 25 %
2 barras, la tltima Entre el 25 % y el 50 %
parpadeante
3 barras, la dltima Entre el 50 % y el 75 %
parpadeante
4 barras, la Ultima Mas del 75 %
parpadeante

8. La pantalla de estado de carga del IPG (vea la Figura 15)
seguird mostrandose mientras se carga el IPG
OPTIMIZER Smart Mini.

Nota: Se recomienda que permanezca inmévil durante el
proceso de carga. Si el accesorio de carga se mueve
significativamente durante la carga, el icono de posicion de
emparejamiento no mostrara barras iluminadas y el cargador
Vesta comenzard a emitir un pitido audible. Si esto ocurre,
acomode el accesorio de carga hasta que se iluminen por lo
menos dos barras del icono de posicidon de emparejamiento.

Nota: Si no se realiza la carga semanal del IPG OPTIMIZER

Smart Mini segun las instrucciones, es posible que tome mas
tiempo la carga de la bateria del IPG OPTIMIZER Smart Mini.
Si no se puede completar la recarga del IPG OPTIMIZER
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7.8

Smart Mini en una sola sesion, repita las sesiones de carga
(por lo menos a diario) hasta que esté
completamente cargado.

9.

Cuando la bateria del IPG OPTIMIZER Smart Mini se
encuentre completamente cargada, el cargador Vesta
emitira 3 pitidos cortos y mostrara la pantalla de carga del
IPG completada con éxito, que se indica con la marca
parpadeante en el centro de la pantalla (vea la

Figura 17). Luego, el cargador Vesta se

apagara automaticamente.

/R

Figura 17: Pantalla de carga del IPG completada con éxito

10. Retire la pinza del cable del accesorio de carga de la ropa

11.

(si es necesario), luego, el accesorio de carga Vesta del
lugar del implante y el cable del accesorio de carga que
se encuentra alrededor del cuello.

Vuelva a conectar el adaptador de CA al cargador Vesta
como se describe en la seccién 7.9.

Finalizacion de la sesion de carga
7.8.1 Finalizacion anticipada de la sesion de carga

Para finalizar una sesion de carga antes de que esta se
complete, oprima y mantenga presionado el botén de
encendido durante un segundo y luego deje de
presionar. El cargador Vesta emitira 3 pitidos cortos y
mostrard la pantalla de cancelacion de la sesion de
carga, que se indica con un icono de encendido universal
parpadeante en el centro de la pantalla. Vea la

Figura 18.
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Figura 18: Pantalla de cancelacion de la sesion de carga

Por otra parte, puede retirar el accesorio de carga del
lugar del implante, lo que ocasionara que el cargador
Vesta se desconecte y se apague de manera automatica.

Nota: Si desea reanudar la carga del IPG OPTIMIZER
Smart Mini después de que finalice una sesién de carga,
espere aproximadamente 10 minutos antes de iniciarla
para permitir que la temperatura del IPG OPTIMIZER
Smart Mini regrese a la inicial.

7.8.2 Finalizacion de la sesion de carga debido a la
temperatura del IPG

Para garantizar su seguridad mientras se carga el IPG
OPTIMIZER Smart Mini, se monitorea la temperatura del
IPG durante el proceso de carga. Si la temperatura
comunicada del IPG OPTIMIZER Smart Mini al inicio de
la sesién de carga esta fuera del rango de temperatura
aceptable o si la temperatura del IPG OPTIMIZER Smart
Mini implantado permanece elevada de manera constante
durante mas de 10 minutos mientras se carga,

el cargador Vesta emitira 3 pitidos largos y mostrara la
pantalla de error de carga por temperatura del IPG, que
se indica con un icono de termémetro en el centro de la
pantalla (vea la Figura 19). Luego, el cargador se
apagara. Si esto sucede, espere aproximadamente

10 minutos antes de iniciar una sesidén de carga nueva.

Figura 19: Pantalla de error de carga por temperatura del IPG
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7.8.3 Finalizacion de la sesion de carga debido a fin
de temporizacion del IPG

Si la duracion de la sesion de carga es mayor de 5 horas
+ 5 minutos, el cargador Vesta emitira 3 pitidos largos y
mostrard la pantalla de error de carga por fin de
temporizacion del IPG, que se indica con un icono de
reloj de arena parpadeante en el centro de la pantalla
(vea la Figura 20). Luego, el cargador se apagara.

Si esto sucede, espere aproximadamente 10 minutos
antes de iniciar una sesién de carga nueva.

&

Figura 20: Pantalla de error de carga por fin de temporizacion del IPG

7.8.4 Finalizacion de la sesion de carga debido a
nivel bajo de la bateria del cargador

Si el nivel de carga de la bateria del cargador Vesta
disminuye a menos del 10 % durante una sesion de
carga, el cargador Vesta emitira 3 pitidos largos y
mostrara la pantalla de alerta de bateria baja del
cargador, que se indica con un icono de bateria vacia con
una “X” parpadeante encima (vea la Figura 21). Luego,

el cargador se apagara. Si esto sucede, recargue la
bateria del cargador Vesta como se describe en la
seccion 7.6.

X}

Figura 21: Pantalla de alerta de bateria baja del cargador
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7.9 Colocacion del cargador Vesta cuando no se
utiliza para cargar el dispositivo

Cuando el cargador Vesta no se esté usando para cargar el IPG
OPTIMIZER Smart Mini, debe colocarlo en una zona que usted
frecuente (por ejemplo, en la mesa de noche en su dormitorio),
conectado al adaptador de CA y el adaptador de CA debera estar
conectado al tomacorriente. Esto mantendra la bateria del
cargador Vesta totalmente cargada y garantizara la comunicacion
regular entre el IPG OPTIMIZER Smart Mini y el cargador Vesta.

Nota: Mantener el cargador Vesta conectado de manera continua
al adaptador de CA mientras esta conectado al tomacorriente no
dafara de ningiin modo la bateria del cargador ni la debilitara.

7.10 Frecuencia de las sesiones de carga

El rendimiento éptimo de la bateria recargable en el IPG
OPTIMIZER Smart Mini solo se puede garantizar si la bateria se
recarga por completo cada semana. No es importante qué dia u
hora elija para cargar el IPG OPTIMIZER Smart Mini, pero se
recomienda no dejar pasar mas de siete dias entre sesiones

de carga.

Si no se utiliza el cargador Vesta para realizar una sesion de
carga del IPG OPTIMIZER Smart Mini dentro del periodo
establecido por el médico, es posible que el cargador Vesta
muestre la pantalla de alerta de tiempo prolongado sin cargar el
IPG, que se indica con una imagen animada del accesorio de
carga Vesta siendo colocado sobre el dispositivo implantado de
un paciente. Vea la Figura 22.

Figura 22: Pantalla de alerta de tiempo prolongado sin cargar el IPG

Sive que el cargador Vesta muestra este mensaje, utilice el
cargador Vesta para cargar el IPG OPTIMIZER Smart Mini. Si al
intentar cargar el IPG OPTIMIZER Smart Mini con el cargador
Vesta no tiene éxito, comuniquese con el médico tan pronto como
pueda.
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Si el voltaje de la bateria del IPG OPTIMIZER Smart Mini baja de
determinado nivel, la administracion de la terapia de CCM se
suspende automaticamente. Si esto ocurre, se debera recargar el
IPG OPTIMIZER Smart Mini antes de reanudar la administracion
de la terapia de CCM. Cuando se haya recargado el IPG
OPTIMIZER Smart Mini, se reanudara de manera automatica la
administracién de la terapia de CCM con su configuracion
programada previamente.

7.11 Comunicaciones con el IPG OPTIMIZER
Smart Mini

El cargador Vesta esta configurado para comunicarse con el IPG
OPTIMIZER Smart Mini implantado por lo menos una vez por dia.
Esta comunicacion se establece cuando se encuentra dentro de
los 1.5 m (5 pies) del cargador Vesta durante unos

cuantos minutos.

Cuando esto suceda, primero vera que el cargador Vesta
mostrara la pantalla de descarga de datos del IPG, que se indica
con la flecha animada que apunta al icono del cargador (vea la
Figura 23). Esto indica que el cargador Vesta esté intentando
descargar datos de manera activa desde el IPG OPTIMIZER
Smart Mini. Los datos encriptados descargados del dispositivo
incluyen informacién sobre el estado actual del IPG,

informacién estadistica sobre su funcionamiento y cualquier alerta
activa que requiera que se tomen medidas.

.%_

Figura 23: Pantalla de descarga de datos del IPG
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Cuando el cargador Vesta termine de descargar los datos del IPG
OPTIMIZER Smart Mini con éxito, mostrara la pantalla de
descarga exitosa de datos del IPG, que se indica con la marca
parpadeante en el centro de la pantalla. Vea la Figura 24.

.%J

Figura 24: Pantalla de descarga exitosa de datos del IPG

Si el cargador Vesta no puede terminar de descargar con éxito los
datos del IPG OPTIMIZER Smart Mini, mostrara la pantalla de
error de descarga de datos del IPG, que se indica con una “X”
parpadeante en el centro de la pantalla (vea la Figura 25).

En caso de que esto suceda, el cargador Vesta intentara
descargar los datos nuevamente desde el IPG OPTIMIZER Smart
Mini en unos cuantos minutos.

®:
nx

Figura 25: Pantalla de error de descarga de datos del IPG

Si el cargador Vesta y el IPG OPTIMIZER Smart Mini implantado
no se comunican dentro del periodo establecido por el médico, el
cargador Vesta emitira un pitido y mostrara la pantalla de alerta
de tiempo prolongado sin descargar datos del IPG, que se indica
con una imagen animada de un paciente acercandose al cargador
Vesta. Vea la Figura 26.
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Figura 26: Pantalla de alerta de tiempo prolongado sin descargar
datos del IPG

Si ve que el cargador Vesta muestra este mensaje, intente utilizar
el cargador Vesta para cargar el IPG OPTIMIZER Smart Mini. Si
puede cargar con éxito el IPG OPTIMIZER Smart Mini
implantado, el cargador Vesta debe dejar de mostrar la pantalla
de alerta. Si al intentar cargar el IPG OPTIMIZER Smart Mini con
el cargador Vesta no tiene éxito, comuniquese con el médico tan
pronto como pueda.

7.12 Cobdigos de alerta para llamar al médico

Ademaés de cargar el IPG OPTIMIZER Smart Mini, el cargador
Vesta puede notificarle alguna situacion de alerta que requiera
que se tomen medidas.

Las situaciones de alerta se activan cuando el IPG OPTIMIZER
Smart Mini o el cargador Vesta detectan determinados eventos.

El IPG OPTIMIZER Smart Mini esta programado para que,
cuando se presente una situacion de alerta, envie esta
informacién al cargador Vesta.

Si se detecta una situacion de alerta relacionada con una alerta
de accién directa, el cargador Vesta mostrara una pantalla de
alerta como la que se ve en la Figura 26 acompanada de

un pitido.

Para determinadas situaciones de alerta, la pantalla de error de
situacion anormal se mostrara antes de la alerta para llamar al
médico, que se indica con un icono de advertencia con un signo
de exclamacién parpadeante (vea la Figura 27), y se escucharan
3 pitidos largos.
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Figura 27: Pantalla de error de situacion anormal

Si una situacion de alerta detectada se relaciona con una alerta
para llamar al médico, el cargador Vesta emitird un pitido y
mostrara una pantalla de alerta para llamar al médico con un
signo de exclamacion parpadeante en el centro de la pantalla y
un codigo para llamar al médico (precedido por una letra que
denota el cédigo del modelo del IPG). Vea la Figura 28.

Figura 28: Ejemplo de una pantalla de alerta para llamar al médico

Después de la pantalla de alerta para llamar al médico, se
mostrara la pantalla de posponer alerta sonora (vea la Figura 29)
0, Si es de noche, la pantalla de posponer alerta (vea la

Figura 30).
@) ' Q)
-
Figura 29: Pantalla de Figura 30: Pantalla de
posponer alerta sonora posponer alerta

Si el cargador Vesta muestra un codigo de alerta para llamar al
médico, anote el cddigo que se muestra y oprima el botéon de
encendido del cargador Vesta para posponer la alerta activada.
Luego, utilice la informacion a continuacién para determinar los
pasos que se deben seguir.
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e Si se muestran los cédigos de alerta para llamar al
médico “A9”, “A19”, “A21”, “A23”, “A25” 0 “A27”, lame a
la linea directa de asistencia disponible las 24 horas
(866-312-5370) e informe sobre el cédigo de alerta que
se muestra en el cargador Vesta.

e Si se muestra el codigo de alerta para llamar al médico
“A31”, significa que el cargador Vesta detecto errores
internos recurrentes durante su funcionamiento.
Comuniquese con el médico para obtener un cargador
Vesta de reemplazo.

e Sise muestra el cddigo de alerta para llamar al médico
“A32”, significa que usted esta intentando utilizar el
cargador Vesta en un dispositivo no emparejado. Si el
cargador Vesta muestra este codigo, realice los
siguientes pasos:

1. Verifique que el cargador Vesta que esta
utilizando es el que se le asignd y luego reinicie
el proceso de carga.

2. Sidespués de colocar el accesorio de carga
sobre el IPG OPTIMIZER Smart Mini se sigue
mostrando este cédigo y se ha reiniciado el
proceso de carga, comuniquese con el médico.

7.13 Limpieza

Advertencia: Siempre desconecte el adaptador de CA del
cargador Vesta antes de la limpieza.

La superficie exterior del cargador Vesta solo se debe limpiar con
toallitas desinfectantes cuando sea necesario.

Precaucion: NO use solventes ni pafios impregnados con
agentes quimicos de limpieza.

Advertencia: NO intente limpiar el conector eléctrico del
cargador Vesta.

Advertencia: NO sumerja en agua ninguna parte del cargador
Vesta, pues se puede dafar la unidad.

7.14 Mantenimiento

El cargador Vesta no contiene ninguna parte a la que el usuario le
pueda realizar servicio. Si el cargador Vesta no funciona,
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comuniquese con el médico para obtener un cargador
de reemplazo.

Advertencia: No se permite realizar ninguna modificacién a
este equipo.

Se prevé que la bateria en el interior del cargador Vesta tenga
una vida util de 5 anos. Si el cargador Vesta no puede cargar por
completo el IPG OPTIMIZER Smart Mini después de que la
bateria interna del cargador se haya cargado completamente,
comuniquese a la linea directa de asistencia disponible las

24 horas (866-312-5370) para obtener un cargador de reemplazo.

7.15 Almacenamiento y manejo

El sistema cargador Vesta no se debe exponer a calor o frio
excesivos. Guarde el sistema cargador Vesta en un lugar fresco y
seco con el cargador Vesta conectado al adaptador de CA y este,
a su vez, conectado al tomacorriente. No deje el sistema cargador
Vesta en el automovil ni en el exterior durante periodos largos.
Las temperaturas extremas, en particular el calor, pueden dafar
los delicados componentes electrénicos del sistema cargador
Vesta.

Para que el cargador Vesta funcione adecuadamente,
debe utilizarse unicamente en las siguientes
condiciones ambientales:

¢ Temperatura ambiente: De 10 a 27 °C (de 50 a 81 °F).
¢ Humedad relativa: Del 20 al 75 %.

e Presion atmosférica: De 70 a 106 kPa (de 20.73 a
31.39 inHg).

Si es necesario, muévase a un lugar que cumpla con estas
condiciones antes de utilizar el cargador Vesta.

7.16 Eliminacion

Si ya no necesita el cargador Vesta, puede devolverlo al
consultorio del médico.

Advertencia: NO deseche el cargador Vesta en el bote de
basura, pues contiene baterias de iones de litio y otros
componentes que no cumplen con la RoHS. Si es
necesario desechar el cargador Vesta, hagalo de
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manera adecuada, segun las normativas locales que
rigen la eliminacion de dicho material.

8.0 REEMPLAZO DEL IPG OPTIMIZER
SMART MINI

El IPG OPTIMIZER Smart Mini implantado contiene una bateria
recargable y no se tiene previsto que sea necesario reemplazarla debido
a que la bateria no pueda mantener la carga dentro del periodo de
garantia. Sin embargo, puede haber casos en los que el IPG OPTIMIZER
Smart Mini o alguna de sus derivaciones implantadas no funcione como
estaba previsto. Si esto ocurre, el médico le explicara los motivos y lo
programara para una cirugia de reemplazo.

Por lo general, este procedimiento tiene un alcance mas limitado y
posiblemente no requiera que pase la noche en el hospital. En general, la
atencién posterior a la cirugia asociada con la cirugia de reemplazo no es
diferente a lo que experimentd durante la cirugia inicial.

9.0 PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¢Qué hace el IPG OPTIMIZER Smart Mini?

El IPG OPTIMIZER Smart Mini monitorea el ritmo cardiaco y suministra
impulsos de terapia de modulacion de la contractilidad cardiaca (CCM)
en momentos particulares cuando el corazén se contrae. Estas senales
sirven para incrementar la fuerza de cada contraccion y mejorar asi los
sintomas de la insuficiencia cardiaca. El médico programa el IPG
OPTIMIZER Smart Mini segun las necesidades especificas de usted
mediante un programador externo conectado a un accesorio que se
coloca sobre el IPG OPTIMIZER Smart Mini implantado.

2. ¢Aun podré participar en las mismas actividades que
hago ahora?

Si, a menos que haga deportes u otras actividades de contacto o tenga
un accidente que pudiera danar el sistema implantado o interferir con su
funcionamiento. El médico analizara este tema con usted detalladamente.

3. ¢EIIPG OPTIMIZER Smart Mini necesitara ser reemplazado
alguna vez?

El IPG OPTIMIZER Smart Mini funciona con una bateria recargable que
debe brindarle por lo menos 20 afios de servicio. El médico le mostrara
cémo recargar el dispositivo con las instrucciones de este manual.
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Con la carga regular, si el IPG OPTIMIZER Smart Mini llega a su vigésimo
aro de servicio, el médico debera evaluar la condicion de la bateria
durante las visitas de revisién de rutina. Para ayudar a facilitar esta
evaluacién de la bateria, cargue completamente el IPG OPTIMIZER
Smart Mini 7 dias antes de la visita de revisién de rutina programada.

Ademas, existe el riesgo de que se produzca un problema con algun
componente o derivacién que requiera que se realice una cirugia para
reemplazar el IPG o las derivaciones. Dado que el IPG OPTIMIZER Smart
Mini no es un dispositivo de supervivencia, es poco probable que haya
riesgos para usted si el dispositivo no funciona como se espera.
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APENDICE |

Inmunidad electromagnética

Inmunidad electromagnética del IPG OPTIMIZER
Smart Mini

PAUTAS Y DECLARACION DEL FABRICANTE: INMUNIDAD ELECTROMAGNETICA
DEL GENERADOR DE IMPULSOS IMPLANTABLE OPTIMIZER SMART MINI

El IPG OPTIMIZER Smart Mini, que es parte del sistema OPTIMIZER Smart Mini,

esta disefiado para usarse en un entorno electromagnético que tenga las
especificaciones que se indican a continuacion. El paciente a quien se le ha implantado
el IPG OPTIMIZER Smart Mini debe asegurarse de que se use dentro de un

entorno especifico.

Funcionamiento esencial del IPG OPTIMIZER Smart Mini:

El IPG debera poder operar con configuraciones seguras. Esta permitido que estas
configuraciones inhabiliten la estimulacién de CCM?.

Nota: En caso de emergencia, colocar un iman para marcapasos sobre el lugar del
implante del IPG OPTIMIZER Smart Mini y mantenerlo cerca del dispositivo por lo menos
durante dos ciclos cardiacos (de 2 a 3 segundos) provoca que el IPG OPTIMIZER Smart
Mini entre en modo de iman, lo que suspende la terapia de CCM.

Prueba de
inmunidad®

Nivel de prueba

Nivel de
cumplimiento

Entorno
electromagnético: Pautas®

1ISO 14117:2019:
Proteccién

contra mal
funcionamiento
ocasionado por la
exposicion

funcionamiento
esencial®, segun
la norma.

Clausula 4.2 de Prueba 1y La corriente Busque asesoria del
ISO 14117:2019: | prueba 2, segln inducida en las médico o de otro proveedor
Corriente la norma. derivaciones no de atencion médica
inducida en las excede los limites | calificado sobre las
derivaciones: de para la prueba 1y | condiciones ambientales.
16.6 Hz a 20 kHz. prueba 2, segin « Tenga cuidado

la norma. cuando esté cerca de
Clausula 4.3 de Segun las No presenta mal equipo que genere
ISO 14117:2019: | clausulas 4.3.2.1, | funcionamiento campos eléctricos o
Proteccién 4322y43.23 |quepersista electromagnéticos
contra mal de la norma. después de quitar potentes.
funcionamiento la sefnal de o Noingrese en zonas
persistente que prueba con sefales de
se atribuya a electromagnética advertencia de no
campos segun las acercarse dirigidas a
electromagnético clausulas 4.3.2.1, pacientes que usan
s ambientales. 4322y4323 marcapasos

de la norma. (o pacientes con otros
Clausula4.4de | Segunlanorma. | Mantiene el tipos de dispositivos

implantables).

e Puede ocurrir
interferencia cerca de
equipo marcado con
el siguiente simbolo:
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temporal a las
fuentes de onda
continua.

Clausula 4.5 de
1ISO 14117:2019:
Proteccién contra
la deteccion de
EMI como
sefales
cardiacas.

Segun las
clausulas 4.5.2,
453,4.5.4.

Mantiene el
funcionamiento
esencial®, segun
las clausulas
452,453,454,

)

Clausula 4.6 de
ISO 14117:2019:
Proteccion contra
los campos
magnéticos
estaticos cuya
densidad de flujo
seade 1 mT,
€como maximo.

Segun la norma.

El funcionamiento
del dispositivo no
se ve afectado,
segun la norma.

Mantener una distancia de
15 cm (6 pulgadas) entre
imanes o articulos que los
contengan en casa

(por ejemplo, audifonos,
equipo para hacer ejercicio
que contenga imanes, etc.)
y el implante.

Clausula 4.7 de
ISO 14117:2019:
Proteccion contra
los campos
magnéticos
estaticos cuya
densidad de flujo
sea de 50 mT,
€como maximo.

Segun la norma.

No presenta mal
funcionamiento
que persista
después de
retirarlo del
campo, segun
la norma.

Busque asesoria del
médico o de otro proveedor
de atencion médica
calificado sobre la
resonancia magnética
(NMR) o sobre la
obtencion de imagenes
mediante resonancia
magnética (MRI).

e Tenga cuidado
cuando esté cerca de
equipo que genere
campos magnéticos
potentes.

e Noingrese en zonas
con sefales de
advertencia de no
acercarse dirigidas a
pacientes que usan
marcapasos
(o pacientes con otros
tipos de dispositivos
implantables).

Clausula 4.8 de
1ISO 14117:2019:
Proteccién contra
exposicion a
campos
magnéticos de
CA en el rango de
1 kHz a 140 kHz.

Segun la norma.

No presenta mal
funcionamiento
que persista
después de
retirarlo del
campo, segln
la norma.

Busque asesoria del
médico o de otro proveedor
de atencién médica
calificado sobre las
condiciones ambientales,
madquinaria industrial y
electrodomésticos.

e Tenga cuidado
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cuando esté cerca de
equipo que genere
campos magnéticos
de CA potentes.

e Noingrese en zonas
con senales de
advertencia de no
acercarse dirigidas a
pacientes que usan
marcapasos
(o pacientes con otros
tipos de dispositivos
implantables).

Clausula 4.9 de
ISO 14117:2019:
Requisitos de
prueba para el
rango de
frecuencia de 385
MHz < f <

3000 MHz.

Segun la norma.

Funciona como lo
hacia antes de la
prueba sin que
requiera mayor
ajuste después
de la aplicacion
de la senal de
prueba, segiin

la norma.

Busque asesoria del
médico o de otro proveedor
de atencion médica
calificado sobre
dispositivos transmisores
y teléfonos moviles

y celulares.

e Tenga cuidado
cuando esté cerca de
equipo que genere
campos de
radiofrecuencia
potentes.

e Noingrese en zonas
con sefiales de
advertencia de no
acercarse dirigidas a
pacientes que usan
marcapasos
(o pacientes con otros
tipos de dispositivos
implantables).

e Puede ocurrir
interferencia cerca de
equipo marcado con
el siguiente simbolo:

©)

Clausula 5 de
1ISO 14117:2019:
Prueba por arriba
de la frecuencia
de 3000 MHz.

La norma no
requiere pruebas
de dispositivos
por arriba de los
3 GHz.

No se espera que
los campos

N/C

Evite la exposicién directa
al 16bulo principal del radar
de alta potencia y a los
haces de comunicacién

de microondas.
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electromagnético
s mayores de

3 GHz interfieran
con el
funcionamiento
del dispositivo
debido al
aumento de la
proteccion del
dispositivo
causada por la
atenuacion del
contenedor y el
tejido del cuerpo
sobre las
frecuencias de
microondas,

el rendimiento
esperado de las
funcionalidades
de control

de la EMI
implementadas
para cumplir con
los requisitos de
frecuencias
menores y la
disminucién de la
sensibilidad de
los circuitos en
frecuencias de
microondas.

Clausula 6.1 de
1ISO 14117:2019:
Proteccién del
dispositivo contra
dafo ocasionado
por la exposicion
de alta frecuencia
durante una
cirugia.

Segun la norma.

No presenta mal
funcionamiento
que persista
después de quitar
la sefial de la
prueba
electromagnética,
segln la norma.

Inférmele al médico o a otro
proveedor de atencién
médica calificado que tiene
implantado un IPG
OPTIMIZER Smart Mini y
que deben consultar las
instrucciones de uso del
IPG sobre la
electrocauterizacion y la
ablacion mediante RF.

Clausula 6.2 de
ISO 14117:2019:
Proteccion del
dispositivo contra

Segun la norma.

No presenta mal
funcionamiento
que persista
después de quitar

Inférmele al médico o a otro
proveedor de atencién
médica calificado que tiene
implantado un IPG

dano ocasionado la sefal de OPTIMIZER Smart Mini y

por la prueba que deben consultar las

desfibriladores electromagnética, | instrucciones de uso del

externos. segun la norma. IPG sobre desfibrilacion y
cardioversion.

GTRI E3, Segln el Segun el Busque asesoria del
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seguridad
representativa y
sistemas
logisticos
(vigilancia
mediante
articulos
electroénicos,
detectores de
metal, RFID).

protocolo E3.

protocolo E3.

médico o de otro proveedor
de atencion médica
calificado sobre los
sistemas antirrobo en
tiendas/sistemas de
revision de seguridad de
los aeropuertos.

Sistemas de vigilancia
electronica de articulos
(Electronic Article
Surveillance, EAS),

como los que se encuentran
en las tiendas
departamentales:

¢ No permanezca cerca
de los sistemas de
EAS mas tiempo
del necesario.

e Tenga en cuenta que,
a menudo, los
sistemas de EAS
estan ocultos o
camuflados cerca de
las salidas en
negocios como
tiendas de venta
al menudeo.

« No se recargue contra
los sensores
del sistema.

Arcos detectores
de metales:

e No se detenga ni
permanezca dentro
de un arco;
simplemente camine
a través de este a un
ritmo normal.

Lectores de identificacion
por radiofrecuencia
(radiofrequency
identification, RFID):

e Mantengauna
separacion entre la
unidad de pared
(lector) y el dispositivo
implantado.

o Noserecargue en
el lector.

Identificacién por
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radiofrecuencia (RFID) y
desactivadores de sensores
de seguridad en cajas

de pago:

e Manténgase a una
distancia de un bazo
de la superficie del
desactivador.

e Noserecargue en el
desactivador.

Notas:

2 ElI PG OPTIMIZER Smart Mini no debera administrar estimulacién inapropiada

(se permite la administracién normal de la CCM o la inhibicién de la administracién de la
CCM debido a interferencia, pero no se permite que se inicie la administracion de la
CCM inapropiada causada por interferencia).

b El IPG OPTIMIZER Smart Mini no es un marcapasos, dispositivo CRT ni ICD. Como tal,
se adaptaron los criterios de ISO 14117:2019 para que correspondan a la CCM.

¢ Esta guia no debera considerarse la Unica ni exclusiva fuente de esta informacion.

Lo mas pertinente es consultar al fabricante original del articulo con posible interferencia
electromagnética para confirmar cualquier recomendacién especifica sobre su
funcionamiento y la compatibilidad con los dispositivos implantables. Siempre busque la
asesoria del médico o de otro proveedor de atencién médica calificado si tiene preguntas
sobre el IPG OPTIMIZER Smart Mini.

Inmunidad electromagnética del cargador Vesta

PAUTAS Y DECLARACION DEL FABRICANTE: INMUNIDAD ELECTROMAGNETICA
DEL CARGADOR VESTA

Desempefio esencial del cargador Vesta:
e  Elcargador Vesta no debe cargar ningin IPG de manera inadecuada.
e  Elcargador Vesta solo debe cargar un IPG emparejado de forma adecuada.

. El paciente debera tener conocimiento sobre la carga inadecuada, ya sea
mediante un mensaje explicito o mediante la ausencia del mensaje esperado
desde el cargador Vesta.

. Si se pierde el desempefio esencial debido a interferencias electromagnéticas,
el cargador Vesta no podra cargar ningun IPG.

El cargador Vesta, que es parte del sistema OPTIMIZER Smart Mini, esta disefiado para
usarse en un entorno electromagnético como se especifica abajo. El cliente o el usuario
del cargador Vesta deben asegurarse de que se use dentro del entorno especificado.

Los niveles de prueba siguen las recomendaciones de la FDA para ambientes
domésticos, segun las “Consideraciones de disefio para los dispositivos destinados para
uso doméstico: Guia para la industria y el personal de la Administracién de Alimentos y
Medicamentos” del 24 de noviembre de 2014.

Prueba de Nivel de prueba Nivel de Entorno electromagnético:
inmunidad IEC 60601-1- cumplimiento Pautas
2:2014
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Descarga Descarga de Descarga de Los pisos deben ser de
electrostatica, | contacto: + 8 kV contacto: + 8 kV madera, concreto o azulejo
segln la Descarga en aire: | Descarga en aire: | de ceramica. Silos pisos
definicionen | 1oky +4kKkV. +8 | +2kV. +4kV. +8 | €stén cubiertos con material
IEC 61000-4-2 | 1y y +15KV KV y +15KV sintético, la humedad relativa
debe ser del 30 % o mas.
Transitorios +2 kV para la +2 kV para la La calidad de la red eléctrica
eléctricos fuente de fuente de debe ser la de un entorno
répidos/rafaga | alimentacién de la | alimentacion de la | tipico hospitalario, comercial
s, segun la red eléctrica red eléctrica o de atenciéon médica
definicibn en | 41 kv para lineas | +1 kV para lineas | & domicilio.
IEC 61000-4-4

de entrada/salida

de entrada/salida

No ponga en funcionamiento
motores u otro equipo que
emita ruido eléctrico
conectados en el mismo
circuito de la red eléctrica que
el cargador Vesta.

Sobretensién | £2 kV modo +2 kV modo La calidad de la red eléctrica
de voltaje de comun comun debe ser la de un entorno
lalinea de CA, | +1 kV modo +1 kV modo tipico hospitalario, comercial
segun la diferencial diferencial o de atencion médica
definicién en a domicilio.

Caidas de 0 %, 0.5 ciclos a 0 %, 0.5 ciclos a La calidad de la red eléctrica
voltaje, 0°, 45°, 90°, 135°, | 0°, 45°, 90°, 135°, | debe ser la de un entorno
interrupciones | 180°, 225°, 180°, 225°, tipico hospitalario, comercial
cortas y 270°y 315° 270°y 315° o de atencion médica
variaciones de | %, 1 ciclo 0%, 1 ciclo a domicilio.

voltaje en las

70 %, 25 ciclos

70 %, 25 ciclos

Nota: Si el usuario del

lineas de ) ) cargador Vesta requiere que
entradadela |0 %, 250 ciclos 0 %, 250 ciclos el dispositivo contintie
fuente de funcionando de manera
alimentacion, ininterrumpida durante las
segln la interrupciones de la red
definicion eléctrica, se recomienda
en IEC encender el cargador Vesta
61000-4-11 desde una fuente de
alimentacion ininterrumpible.
Campos 30 A/m 30 A/m Los campos magnéticos de

magnéticos de
frecuencia de

frecuencia de la linea
eléctrica (50/60 Hz)

lalinea de deben tener los niveles
corriente esperados en un entorno
(50/60 Hz), tipico hospitalario, comercial
segun la o de atencién médica
definicién en a domicilio.

IEC 61000-4-8

RF conducida, | 3 Vrms fuera de 3 Vrms fuera de Ningln equipo de

segun la las bandas de las bandas de comunicaciones de RF
definicién en radio industriales, | radio industriales, | portatil y mévil se debe usar
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IEC 61000-4- | cientificas y cientificas y mas cerca de cualquier parte
6:2013 médicas médicas (ISM) y del dispositivo, incluidos los
(industrial, de cables, que la distancia de
scientific, and radioaficionados separacion recomendada
medical, ISM) y de | entre 0.15 MHzy | calculada con la ecuacién
radioaficionados 80 MHz, 6 Vrms correspondiente a la
entre 0.15 MHzy | en bandas de frecuencia del transmisor.
80 MHz, 6 Vrms radio ISMy de Distancia de separacion
en bandas de radioaficionados recomendada:
radio ISM y de entre 0.15 MHz y
radioaficionados 80 MHz d=147P
entre 0.15 MHz y d = 1.17VP De 80 MHz a 800
80 MHz MHz
RF radiada, 10 V/m: De 80 10 V/m: De 80 d = 2.33VP De 800 MHz a 2.5
seglin la MHz a 2.7 GHz, MHz a 2.7 GHz, GHz
definicion en 80 % a1kHz 80 % a 1 kHz donde “P” es la potencia
IEC 61000-4- | en AM en AM nominal de salida maxima del
3:2006 +A1: transmisor, en vatios (W),
2007 +A2: segun el fabricante del
2010 transmisor y “d” es la
distancia de separacion
recomendada en metros (m).
Las intensidades de campo
de los transmisores fijos de
RF, segun se determina en
una inspeccion
electromagnética del lugar,
“a” deben ser menores que el
nivel de cumplimiento en
cada intervalo de
frecuencia “b”.
Puede ocurrir interferencia
cerca de equipo marcado con
el siguiente simbolo:
©)
Notas:

a: Es imposible predecir hipotéticamente con precision las intensidades de campo de los
transmisores fijos como estaciones base de radioteléfonos (celulares/inalambricos) y
radios moviles terrestres, para radioaficionados, transmisiones de radio en AM y FM,
asi como de TV. Se debe considerar una inspeccion electromagnética en el lugar para
evaluar el entorno electromagnético producido por los transmisores de RF fijos. Si la
intensidad de campo medida en el lugar en donde se usa el cargador Vesta es mayor

que el nivel de cumplimiento de RF correspondiente indicado arriba, debe monitorearse
el cargador Vesta para asegurarse de que funciona con normalidad. Si se observa un
funcionamiento anormal, es posible que sea necesario tomar medidas adicionales como
cambiar de lugar el cargador Vesta.

b: Para las frecuencias en el intervalo de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo
debe ser de menos de 3 V/m.
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Distancias de separacion recomendadas entre equipos de
comunicaciones de RF portatiles y moviles y el cargador Vesta

Distancias de separacion recomendadas entre equipos de comunicaciones de RF
portatiles y moviles y el cargador Vesta

El cargador Vesta debe usarse en un entorno electromagnético con ruido de RF radiada
limitado. El cliente o usuario del cargador Vesta pueden ayudar a evitar la interferencia
electromagnética si mantienen la distancia minima entre los equipos de comunicaciones
de RF portatiles y mdviles (transmisores) y el cargador Vesta que se recomienda abajo,
la cual se determina con base en la potencia maxima de salida del equipo de
comunicaciones.

Distancia de separacion afectada por la frecuencia del
. . transmisor (m)
Potencia nominal
maxima de salida De 150 kHz a De 80 MHz a De 800 MHz a
del transmisor 80 MHz' 800 MHz' 2.5 GHz
(W) d=1.17VP d=1.17VP d=2.33VP
0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.37 0.37 0.75
1 117 1.17 2.33
10 3.70 3.70 7.36
100 11.70 11.70 23.30

Para transmisores con una potencia nominal maxima de salida que no aparece en esta
lista, la distancia “d” de separacién recomendada en metros (m) se puede calcular con la
ecuacion correspondiente a la frecuencia del transmisor, donde “P” es la potencia
nominal maxima de salida del transmisor en vatios (W) especificada por el fabricante

del transmisor.

" A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencias mas alto.

Nota: Estas pautas pueden no ser validas para todos los ajustes. La propagacién
electromagnética es afectada por la absorcién y el reflejo de edificios,
objetos y personas.

Emisiones electromagnéticas

Emisiones electromagnéticas del IPG OPTIMIZER
Smart Mini

El IPG OPTIMIZER Smart Mini debe emitir energia
electromagnética para realizar la funcién para la que fue
disenado al comunicarse con el programador Intelio o con
el cargador Vesta. Es posible que el equipo electrénico
cercano se vea afectado.

ETSI EN 301 839
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PAUTAS Y DECLARACION DEL FABRICANTE. EMISIONES

ELECTROMAGNETICAS DEL IPG OPTIMIZER SMART MINI DE

CONFORMIDAD CON:

ETSI EN 301 839 V2.1.1: Implantes médicos activos de potencia ultrabaja

(Ultra Low Power Active Medical Implants, ULP-AMI) y periféricos (Ultra Low Power
Active Medical Implants and Peripherals, ULP-AMI-P) complementarios que
funcionan en el rango de frecuencia de 402 a 405 MHz. Norma armonizada que
cubre los requisitos esenciales del articulo 3.2 de la Directiva 2014/53/EU

El generador de impulsos implantable OPTIMIZER Smart Mini, que es parte del sistema
OPTIMIZER Smart Mini, esta disefiado para usarse en un entorno electromagnético que
tenga las especificaciones que se indican a continuacion. El paciente a quien se le ha
implantado el generador de impulsos implantable OPTIMIZER Smart Mini debe
asegurarse de que se use dentro de un entorno especifico.

Prueba de emisiones

Cumplimiento

Entorno
electromagnético:
Pautas

Error de frecuencia

Cumple con la clausula 5.3.1

Ancho de banda ocupado

Cumple con la clausula 5.3.2

Potencia de salida

Cumple con la clausula 5.3.3

Emisiones no esenciales
del transmisor (de 30 MHz
a6 GHz)

Cumple con la clausula 5.3.4

Estabilidad de la frecuencia
en condiciones de
bajo voltaje

Cumple con la clausula 5.3.5

Radiacién no esencial de
los receptores

Cumple con la clausula 5.3.6

El IPG OPTIMIZER Smart
Mini debe emitir energia
electromagnética para
realizar la funcion para la
que fue disefiado al
comunicarse con el
programador Intelio o con
el cargador Vesta.

Es posible que el equipo
electronico cercano se
vea afectado.
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ETSI EN 301 489-1 y ETSI EN 301 489-27

PAUTAS Y DECLARACI()N DEL FABRICANTE. EMISIONES
ELECTROMAGNETICAS DEL IPG OPTIMIZER SMART MINI DE
CONFORMIDAD CON:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: Norma de compatibilidad electromagnética
(ElectroMagnetic Compatibility, EMC) para equipos y servicios de radio; parte 1:
Requisitos técnicos comunes. Norma armonizada para la

compatibilidad electromagnética

ETSI EN 301 489-27: Norma de compatibilidad electromagnética (EMC)

para equipos y servicios de radio; parte 27: Condiciones especificas para
implantes médicos activos de potencia ultrabaja (ULP-AMI) y dispositivos
periféricos (ULP-AMI-P) complementarios que funcionan en bandas de 402 MHz a
405 MHz. Norma armonizada que cubre los requisitos esenciales del articulo 3.1 (b)
de la Directiva 2014/53/EU

El generador de impulsos implantable OPTIMIZER Smart Mini, que es parte del sistema
OPTIMIZER Smart Mini, esta disefiado para usarse en un entorno electromagnético que
tenga las especificaciones que se indican a continuacion. El paciente a quien se le ha
implantado el generador de impulsos implantable OPTIMIZER Smart Mini debe
asegurarse de que se use dentro de un entorno especifico.

Prueba de emisiones Cumplimiento Entorno
electromagnético:
Pautas
Emisiones radiadas Clase B El IPG OPTIMIZER Smart
EN 55032:2012/AC:2013 Mini debe emitir energia

electromagnética para
realizar la funcion para la
que fue disefiado al
comunicarse con el
programador Intelio o con
el cargador Vesta.

Es posible que el equipo
electronico cercano se
vea afectado.
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Emisiones electromagnéticas del cargador Vesta

El cargador Vesta debe emitir energia electromagnética
para realizar la funcion para la que fue creado. Es posible
que el equipo electrénico cercano se vea afectado.

Advertencia: No debe utilizar el cargador Vesta a bordo
de un avion.

Advertencia: Cuando se encuentre a bordo de una
embarcacion, solicite permiso a la tripulacion del barco
antes de usar el cargador Vesta.

Advertencia: Debe evitarse usar este equipo al lado de
otro equipo o apilado con otro equipo, pues esto podria
producir un funcionamiento inadecuado. Si es necesario
usarlo de esa forma, se deben vigilar tanto este equipo
como el otro para verificar que funcionen con normalidad.

Advertencia: El uso de accesorios, transductores y
cables distintos de los que especifica o proporciona el
fabricante de este equipo podria provocar que las
emisiones electromagnéticas aumenten o una inmunidad
electromagnética méas baja en este equipo y tener como
resultado un funcionamiento inadecuado.

Advertencia: Ningun equipo de comunicaciones de RF
portatil (lo que incluye periféricos como cables para
antena y antenas externas) se debe usar a menos de
30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del programador
Intelio, incluidos los cables especificados por el
fabricante. De hacerlo, se podria degradar el
funcionamiento de este equipo.
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ETSI EN 300 330

PAUTAS Y DECLARACI()N DEL FABRICANTE. EMISIONES
ELECTROMAGNETICAS DEL CARGADOR VESTA DE CONFORMIDAD CON:

ETSI EN 300 330 V2.1.1: Dispositivos de corto alcance (Short Range Devices,
SRD); equipo de radio en el rango de frecuencia de 9 kHz a 25 MHz y sistemas de
bucle de induccién en el rango de frecuencia de 9 kHz a 30 MHz; norma
armonizada que cubre los requisitos esenciales del articulo 3.2 de la Directiva

2014/53/EU

El cargador Vesta, que es parte del sistema OPTIMIZER Smart Mini, esta disefiado para
usarse en un entorno electromagnético como se especifica abajo. El cliente o el usuario
del cargador Vesta deben asegurarse de que se use dentro del entorno especificado.

Prueba de emisiones

Cumplimiento

Entorno
electromagnético:
Pautas

Rango permitido de
frecuencias de operacion

Cumple con la Clausula
4323

Ancho de banda de
modulacion

Cumple con la Clausula
4333

Campo H radiado

Cumple con la Clausula
4343

Emisiones no esenciales

del transmisor por debajo
de los 30 MHz: Modo de

operacion y de espera

Cumple con la Clausula
4.3.8.3

Emisiones no esenciales
del transmisor de 30 a
1000 MHz: Modo de
operacion y de espera

Cumple con la Clausula
4.3.9.3

Emisiones no esenciales
del receptor de hasta
1000 MHz

Cumple con la Clausula
4423

El cargador Vesta debe
emitir energia
electromagnética para
realizar la funcion para la
que fue creado.

Es posible que el equipo
electronico cercano se
vea afectado.
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ETSI EN 301 839

PAUTAS Y DECLARACION DEL FABRICANTE. EMISIONES

ELECTROMAGNETICAS DEL CARGADOR VESTA DE CONFORMIDAD CON:

ETSI EN 301 839 V2.1.1: Implantes médicos activos de potencia ultrabaja
(ULP-AMI) y periféricos (ULP-AMI-P) complementarios que funcionan en el rango
de frecuencia de 402 a 405 MHz; norma armonizada que cubre los requisitos
esenciales del articulo 3.2 de la Directiva 2014/53/EU

El cargador Vesta, que es parte del sistema OPTIMIZER Smart Mini, esta disefiado para
usarse en un entorno electromagnético como se especifica abajo. El cliente o el usuario
del cargador Vesta deben asegurarse de que se use dentro del entorno especificado.

Prueba de emisiones

Cumplimiento

Entorno
electromagnético:
Pautas

Error de frecuencia

Cumple con la Clausula
4211

Ancho de banda de emision

Cumple con la Clausula
421.2

EIRP

Cumple con la Clausula
42.1.3

Emisiones no esenciales
del transmisor (de 30 MHz
a6 GHz)

Cumple con la clausula 5.3.4

Estabilidad de la frecuencia
en condiciones de
bajo voltaje

Cumple con la Clausula
4215

Emisiones no esenciales
del receptor

Cumple con la Clausula
4221

Acceso de espectro

Cumple con la Clausula
4.2.3.1

Blogueo del receptor

Cumple con la Clausula
4232

El cargador Vesta debe
emitir energia
electromagnética para
realizar la funcion para la
que fue creado.

Es posible que el equipo
electrénico cercano se
vea afectado.
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ETSI EN 301 489-1 y ETSI EN 301 489-27

PAUTAS Y DECLARACI()N DEL FABRICANTE. EMISIONES
ELECTROMAGNETICAS DEL CARGADOR VESTA DE CONFORMIDAD CON:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: Norma de compatibilidad electromagnética (EMC)
para equipos y servicios de radio; parte 1: Requisitos téchicos comunes.
Norma armonizada para la compatibilidad electromagnética

ETSI EN 301 489-27: Norma de compatibilidad electromagnética (EMC)

para equipos y servicios de radio; parte 27: Condiciones especificas para
implantes médicos activos de potencia ultrabaja (ULP-AMI) y dispositivos
periféricos (ULP-AMI-P) complementarios que funcionan en bandas de 402 MHz a
405 MHz. Norma armonizada que cubre los requisitos esenciales del articulo 3.1 (b)
de la Directiva 2014/53/EU

El cargador Vesta, que es parte del sistema OPTIMIZER Smart Mini, esta disefiado para
usarse en un entorno electromagnético como se especifica abajo. El cliente o el usuario
del cargador Vesta deben asegurarse de que se use dentro del entorno especificado.

Es posible que existan dificultades para asegurar la compatibilidad electromagnética en
otros entornos debido a alteraciones conducidas y radiadas.

Prueba de emisiones | Norma basica | Cumplimiento Entorno
electromagnético:
Pautas
Emisiones radiadas EN 55032 N/C: Se El cargador Vesta debe
aborda en las | emitir energia
normas de electromagnética para
radio realizar la funcion para la
pertinentes que fue creado.

. : Es posible que el equipo
Emisiones conducidas | EN 55032 Aprueba electrénico cercano se
Emisiones de IEC 61000-3-2 Aprueba vea afectado.
corrientes arménicas
Fluctuaciones IEC 6100-3-3 Aprueba
de voltaje
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IEC 60601-1-2 2014

PAUTAS Y DECLARACI()N DEL FABRICANTE. EMISIONES
ELECTROMAGNETICAS DEL CARGADOR VESTA DE CONFORMIDAD CON:

IEC 60601-1-2 2014, Edicion 4.0, equipo eléctrico médico, partes 1-2:
Requisitos generales para la seguridad basica y el funcionamiento esencial,
norma secundaria: Interferencias electromagnéticas: Requisitos y pruebas

El cargador Vesta, que es parte del sistema OPTIMIZER Smart Mini, esta disefiado para
usarse en un entorno electromagnético como se especifica abajo. El cliente o el usuario
del cargador Vesta deben asegurarse de que se use dentro del entorno especificado.

Es posible que existan dificultades para asegurar la compatibilidad electromagnética en
otros entornos debido a alteraciones conducidas y radiadas.

Prueba de Norma/seccién | Cumplimiento Entorno
emisiones electromagnético:
Pautas
Emisiones radiadas CISPR 11, Grupo 2, El cargador Vesta debe
De 30 a 1000 MHz Seccioén 6, clase B emitir energia
Tabla 11 (clase B, electromagnética para
grupo 2) realizar la funcion para la
Emisiones conducidas | CISPR 11, Grupo 2, que fue creado.

Es posible que el equipo
electrénico cercano se
vea afectado.

De 0.15 a 30 MHz, Seccion 6, Tabla 6 | clase B
230 Vcon 50 Hz y (clase B, grupo 2)
120 V con 60 Hz

Emisiones arménicas | IEC 61000-3-2 Clase A
de CA
Fluctuaciones de IEC 61000-3-3 Aprueba
voltaje
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APENDICE Il

Tecnologia inalambrica

Se utiliza tecnologia inalambrica por RF en la comunicacion entre
el generador de impulsos implantable (IPG) OPTIMIZER Smart
Mini y el cargador Vesta. Esto se realiza a través de un canal
cifrado mediante un enlace de RF que cumple con los requisitos
del Sistema de Comunicacion de Implantes Médicos

(Medical Implant Communication System, MICS)

(rango especificado de 2 m, de 402 a 405 MHz) de la banda

de MedRadio.

La tecnologia inalambrica por RF también se utiliza para
transmitir energia de manera transcutanea del cargador Vesta al
IPG OPTIMIZER Smart Mini para recargarlo en la frecuencia ISM
de 13.56 MHz. Se especifica el intervalo de transmisiéon a un
maximo de 4 cm entre la bobina del cargador y la bobina
receptora del IPG. La supervision del proceso de recarga,

asi como las comunicaciones de mensajes de alerta del IPG al
cargador se realizan a través del canal cifrado de MICS.

Especificaciones nominales inalambricas del IPG OPTIMIZER

Smart Mini
Caracteristica | Nominal
MICS/MedRadio de OPTl/ink
Banda de frecuencia De 402 a 405 MHz para el Servicio de

comunicacioén de implantes
médicos (MICS)

Servicio de radiocomunicaciones de
dispositivos médicos (MedRadio)

Ancho de banda < 145 kHz
Modulacién FSK
Potencia radiada <25uW E.ILR.P.

Rango

De 0 aporlo menos 1.5 m
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Especificaciones nominales inalambricas del cargador Vesta

Caracteristica

Nominal

MedRadio/MICS

Banda de frecuencia

De 402 a 405 MHz para el Servicio de
comunicacion de implantes
médicos (MICS)

Servicio de radiocomunicaciones de
dispositivos médicos (MedRadio)

Ancho de banda

240 kHz

Modulacién

FSK

Potencia radiada

-20.6 dBm EIRP

Rango

De 0 aporlo menos 1.5 m

Transferencia de energia transcutanea

Banda de frecuencia

13.56 MHz

Banda de radio industrial, cientifica y
médica (ISM)

Modulaciéon

Amplitud (lenta para optimizar
el emparejamiento)

Potencia radiada

< 0.6 W, campo cercano reactivo

Rango

De 5 mm a 40 mm

Comunicacion del canal de recarga

Banda de frecuencia

13.56 MHz + 9.2 ppm

Banda de radio industrial, cientifica y
médica (ISM)

Ancho de banda <0.014 MHz
Modulacién PPM
Potencia radiada -6.93 dBm EIRP

Rango

De 5 mm a 40 mm

53




Calidad del servicio (Quality of Service, QoS)
para comunicaciones entre el cargador Vesta y el IPG
OPTIMIZER Smart Mini

MedRadio permite la comunicacion entre el IPG
OPTIMIZER Smart Mini y el cargador Vesta a través de la
tecnologia inaldmbrica de la subbanda MICS (de 402 a
405 MHz). Los requisitos para la calidad del servicio
(QoS) varian segun el de ambiente de uso

(quiréfano, sala de recuperacion, clinica y en casa).

El cargador Vesta comenzara a mostrar las pantallas de
descarga de datos del IPG y de descarga exitosa de
datos del IPG:

Después de completar la descarga de datos, el cargador
Vesta mostrara la pantalla de estado de carga del IPG:

El icono de posicion de emparejamiento (!II]),

cuya cantidad de barras iluminadas es proporcional a la
proximidad del accesorio de carga al IPG OPTIMIZER
Smart Mini implantado, indica la calidad del servicio
(QoS) del enlace inalambrico de transmision de energia
transcutanea. El accesorio de carga debera cambiarse de
posicién hasta que se iluminen por lo menos 2 barras del
icono de posicién de emparejamiento, lo que indica una
QoS suficiente para la carga del IPG OPTIMIZER

Smart Mini.
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Una barra iluminada indica una QoS insuficiente, lo que
puede requerir un tiempo mayor de carga. Si no se
muestra ninguna barra iluminada en el icono de posicion
de emparejamiento acompanado de un pitido audible,
significa que el accesorio de carga esta mal colocado.
Si no se cambia la posicion del accesorio de carga en el
lugar del implante dentro de 20 segundos, el cargador
Vesta emitira 3 pitidos largos, mostrara la pantalla de
error de carga por emparejamiento del IPG y luego

se apagara.

Ademas de cargar el OPTIMIZER Smart Mini, el cargador
Vesta también funciona como un medio para enviar
mensajes al paciente sobre alertas y otras situaciones.

El cargador Vesta esta configurado para comunicarse con
el IPG OPTIMIZER Smart Mini por lo menos una vez por
dia. Esta comunicacién se establece cuando el IPG se
encuentra dentro de los 1.5 m (5 pies) del cargador Vesta
durante unos cuantos minutos.

Si el cargador Vesta y el IPG OPTIMIZER Smart Mini no
se comunican dentro del periodo programado, es posible
que el paciente vea en el cargador Vesta la pantalla de
alerta de “tiempo prolongado sin descargar datos del
IPG™:

En este caso, indiquele al paciente que intente cargar el
IPG OPTIMIZER Smart Mini con el cargador Vesta. Si el
paciente puede cargar el dispositivo implantado con éxito,
el cargador Vesta dejara de mostrar la pantalla de alerta.
Si no se tiene éxito al intentar cargar el IPG OPTIMIZER
Smart Mini con el cargador Vesta, debe comunicarse con
un representante de Impulse Dynamics.
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Solucion de problemas con la conexion inalambrica
entre el IPG OPTIMIZER Smart Mini y el
cargador Vesta

Si tiene problemas para establecer la conexién
inalambrica entre el IPG OPTIMIZER Smart Mini y el
cargador Vesta, intente lo siguiente:

Cuando el cargador Vesta no se utilice para
cargar el IPG OPTIMIZER Smart Mini,

coléquelo en una zona que el paciente frecuente
(por ejemplo, en la mesa de noche en el
dormitorio), conectado al adaptador de CA 'y el
adaptador de CA conectado al tomacorriente.
Esto garantizara las comunicaciones regulares
entre el IPG OPTIMIZER Smart Mini y el
cargador Vesta.

Permanezca quieto durante el proceso de carga
o de transferencia de datos.

Disminuya la distancia entre los dispositivos.

Mueva los dispositivos para que no haya nada
entre ellos.

Aleje los dispositivos de otros dispositivos que
puedan ocasionar interferencia.

No opere otros dispositivos inalambricos

(es decir, programadores para otros dispositivos,
computadoras portatiles, tabletas, teléfono celular
o teléfono inaldmbrico) al mismo tiempo.

Espere unos minutos e intente conectarse
de nuevo.

Nota: El equipo de comunicaciones inaldambrico,

como los dispositivos de redes domésticas inaldmbricas,
teléfonos celulares e inalambricos y tabletas pueden
afectar a la calidad de la conexion inalambrica.
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INFORMACION IMPORTANTE:

Electrofisidlogo:

Direccién:

Ciudad:

Pais:

Cédigo postal:

N.° de teléfono:

Cardidlogo:

Direccion:

Ciudad:

Pais:

Cédigo postal:

N.° de teléfono:

Hospital:

Direccion:

Ciudad:

Pais:

Cédigo postal:

N.° de teléfono:




Medicamentos:

Generador de impulsos implantable OPTIMIZER
Smart Mini

N.° de modelo:

N.° de serie:

N.° de modelo de la derivacion 1: S/N

N.° de modelo de la derivacion 2: S/N

N.° de modelo de la derivacion 3: S/N




NOTAS:




