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                        EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS EM RÓTULOS 
Símbolo Descrição 

 
0344 

Marcação de conformidade CE, 
0344 - Número do 
organismo notificado 

 

Atenção: A legislação federal (EUA) 
apenas permite a venda deste 
dispositivo a médicos ou mediante 
prescrição médica. 

 
Consultar as instruções de utilização 

 

Não utilizar se a embalagem se 
encontrar danificada 

 

Limites de temperatura de 
conservação e transporte 

 
Data de fabrico 

 
Fabricante 

 
Representante autorizado na 
Comunidade Europeia 

 
Número de referência 

 
Número de série 

 

Consulte o manual/folheto 
de instruções 

 

Tenha cuidado, consulte as 
instruções de utilização 

 

Item que não deve ser eliminado 
através do sistema de recolha de lixo 
municipal de qualquer estado 
membro da União Europeia 

 
Equipamento de classe II 

 
Peça aplicada de tipo BF 

 

Peça aplicada de tipo CF à prova 
de desfibrilhação 
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Símbolo Descrição 

 

Radiação eletromagnética 
não ionizante 

IP22 

Protegido contra a entrada de objetos 
estranhos sólidos com mais de 
12,5 mm de largura; 

Protegido contra a entrada de gotas 
de água que caem verticalmente 
quando o recipiente for inclinado num 
ângulo de 15° em relação à sua 
posição normal 

 

Indicador de energia da haste de 
programação Legacy 

 

Interrogação com a haste de 
programação Legacy 

 

Programação com a haste de 
programação Legacy 
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1.0 O SISTEMA Programador Intelio 
1.1 Descrição 
O Sistema Programador Intelio permite ao clínico interrogar e programar o GII OPTIMIZER 
Smart Mini. O software do programador é executado num tablet PC com ecrã tátil e uma 
interface de programação Intelio ligada. A comunicação entre a interface de programação e o 
GII OPTIMIZER Smart Mini é realizada utilizando a haste de programação Intelio. A haste de 
programação Intelio utiliza primeiro comunicações de curto alcance para estabelecer uma 
ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini e depois comunicações RF de longo alcance para 
todas as trocas posteriores de informação. Compreender as instruções deste manual sobre 
como operar o Sistema Programador Intelio é essencial para o bom funcionamento do 
GII OPTIMIZER Smart Mini. 

A Interface de programação Intelio é classificada como equipamento de Classe II. A porta da 
haste de programação é classificada como uma peça aplicada do tipo BF e a porta de ECG é 
classificada como uma peça aplicada do tipo CF à prova de desfibrilhação. 

As hastes de programação Intelio e Legacy são classificadas como equipamentos de Classe II e 
uma peça aplicada do Tipo BF. 

Advertência: O Sistema Programador Intelio pode estar sujeito a interferências de outros 
dispositivos elétricos operados na proximidade. Os equipamentos de RF portáteis 
e móveis são especialmente propensos a afetar o funcionamento normal do 
programador. Se o Programador Intelio não estiver a funcionar conforme 
esperado, esta interferência deve ser sempre considerada. Outros equipamentos 
também podem interferir com o Programador Intelio. 

 
Figura 1: Sistema Programador Intelio 
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1.2 Funções do programador 
As funções executadas pelo Programador Intelio incluem as seguintes: 

• Ler (interrogar) os parâmetros do GII OPTIMIZER Smart Mini, conforme 
programados atualmente 

• Modificar e programar os parâmetros do GII OPTIMIZER Smart Mini 

• Apresentar o ECG e o IEGM do doente e apresentar marcadores para análise 

• Recuperar estatísticas acumuladas pelo GII OPTIMIZER Smart Mini à medida 
que funciona 

• Registar a atividade do GII OPTIMIZER Smart Mini 

• Armazenar programas padrão para utilização futura 

• Monitorizar o nível de atividade do doente 

• Permitir que os alertas do doente sejam apresentados pelo Carregador Vesta 

1.3 Componentes do programador 
O Sistema Programador Intelio é composto por: 

• Programador Intelio 

o Tablet PC do Programador Intelio com a aplicação Optimizer SM 
Software instalada 

o Interface de programação Intelio  

• Haste de programação Intelio 

• Haste de programação Legacy 

• Cabo de ECG com uma só sonda (3 fios) 

• Cabo de inicialização do carregador (utilizado para atualizar o firmware do 
Carregador Vesta) 

• Fonte de alimentação de grau médico 

• Cabo de alimentação 

Advertência: A utilização de itens diferentes dos identificados acima ou de um modo que não 
esteja de acordo com estas instruções podem causar danos no 
Programador Intelio. 

1.4 Interligar os componentes do programador para operação 
Para começar a utilizar o Sistema Programador Intelio com o GII OPTIMIZER Smart Mini, ligue 
os seguintes componentes: 

• Ligue o conector LEMO da haste de programação Intelio na porta cinzenta em 
forma de anel no lado direito da interface de programação Intelio. 

• Ligue o conector LEMO do cabo de ECG à porta azul em forma de anel no lado 
esquerdo da interface de programação Intelio. 

Advertência: Não tente ligar diretamente nenhum dispositivo alimentado por cabo (por exemplo, 
utilizar um cabo USB para ligar a uma impressora) ao Programador Intelio. 
Isto pode criar um perigo de segurança elétrica para o doente. 
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1.5 Haste de programação Intelio 
A haste de programação Intelio tem um cabo de 3 m ± 0,05 m de comprimento utilizado para 
comunicar com o GII OPTIMIZER Smart Mini. 

1.5.1 Comunicação de curto alcance 
A comunicação de curto alcance é utilizada quando a haste de programação Intelio 
estabelece pela primeira vez uma ligação entre o Programador Intelio e o GII 
OPTIMIZER Smart Mini. Esta comunicação inclui a permuta de uma chave 
de encriptação. 

• Frequência: 13,56 MHz ± 100 ppm 

• Distância: 5 a 40 mm (com a parte inferior da haste colocada diretamente 
sobre o GII) 

1.5.2 Comunicação de longo alcance 
A comunicação de longo alcance é utilizada após a haste de programação Intelio 
estabelecer uma ligação entre o Programador Intelio e o GII OPTIMIZER Smart Mini. 
Esta comunicação envolve a transferência de dados encriptados. 

• Frequência: 402 MHz a 405 MHz (MedRadio) 

• Distância: 0 a pelo menos 1,5 m 

1.6 Haste de programação Legacy 
A haste de programação Legacy tem um cabo de 3 m ± 0,05 m de comprimento e é utilizada 
para comunicar com o OPTIMIZER Smart e o GII OPTIMIZER IVs (quando o Programador Intelio 
estiver carregado com as aplicações do programador específicas do dispositivo). 

1.6.1 Botões da haste de programação Legacy 
A haste de programação Legacy tem dois botões: 

• Interrogate (Interrogar) 

• Program (Programar) 

1.6.2 Indicadores da haste de programação Legacy 
A haste de programação também tem dois conjuntos diferentes de indicadores: 

• O indicador de ligação, localizado à esquerda do símbolo de energia, acende 
quando a haste de programação é alimentada. 

• Os indicadores do gráfico de barras apresentam a intensidade do sinal de 
telemetria entre a haste de programação e o GII OPTIMIZER Smart. 

1.7 Carregar a bateria do Tablet PC do Programador Intelio 
Advertência: Carregue apenas a bateria do tablet PC do Programador Intelio com a fonte de 

alimentação de grau médico fornecida com o Sistema Programador Intelio. Não 
tente recarregar a bateria do tablet PC com qualquer outra fonte de alimentação. 

Para carregar a bateria do Tablet PC do Programador Intelio, execute os seguintes passos: 

1. Abra a tampa de proteção do conector de entrada de energia no Tablet PC (localizado 
na parte inferior esquerda do Tablet PC). 

2. Ligue o conector de saída de CC da fonte de alimentação de grau médico ao conector 
de entrada de energia no Tablet PC. 

3. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação ao conector de entrada CA da fonte de 
alimentação de grau médico e, em seguida, ligue a outra extremidade a uma tomada da 
rede elétrica com qualidade hospitalar. Certifique-se de que a tensão da rede elétrica se 
encontra no intervalo de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, e que a tomada tem uma ligação 
devidamente ligada à terra. 
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1.8 Botões e símbolos no Tablet PC do Programador Intelio 
O tablet PC do Programador Intelio tem três indicadores iluminados e seis botões localizados no 
lado direito do tablet PC. Têm as seguintes funções (de cima para baixo) 

1.8.1 Indicadores 

• Ligação – iluminado quando o tablet PC está ON 

• Estado de carregamento da bateria: 

o Não iluminado – o tablet PC está a funcionar com bateria 

o Iluminado – tem dois estados de cores: 

 Âmbar – quando a bateria do tablet PC está a ser carregada 

 Verde – quando a bateria do tablet PC está 
totalmente carregada 

• WLAN/WI-FI – iluminado quando o WI-FI está ativado 

1.8.2 Botões 

• P1: não funcional 

• P2: não funcional 

• Windows: não funcional 

• Volume +: não funcional 

• Volume -: não funcional 

• Ligação (verde): utilizado para ligar e desligar o tablet PC 

1.9 Operar o Programador Intelio 
Advertência: O Programador Intelio não deverá ser utilizado a bordo do avião sem o 

consentimento prévio da sua tripulação. 

O Programador Intelio está configurado para funcionar utilizando a energia da rede elétrica da 
sua fonte de alimentação com qualidade médica ou a energia da bateria do tablet PC do 
Programador Intelio. 

Nota: Se o Programador Intelio for utilizado com a energia da bateria, carregue totalmente a 
bateria antes de a utilizar durante um procedimento de implante. 

Para ligar o Tablet PC do Programador Intelio, execute os seguintes passos: 

1. Ligue o conector do tipo LEMO da haste de programação Intelio à porta cinzenta em 
forma de anel no lado direito da interface do Programador Intelio. 

2. Prima o botão de ligação no lado direito do tablet PC, mantenha o botão premido durante 
2 segundos e liberte-o. 

3. Verifique se o indicador de ligação está iluminado a azul, indicando que o Programador 
Intelio está ON. 

Quando o Programador Intelio concluir a inicialização, o ecrã Selector (Seletor) será apresentado 
no tablet PC. 

1.10 Utilizar o ecrã tátil do tablet PC do Programador Intelio 
O tablet PC do Programador Intelio está equipado com um ecrã tátil. As seleções no ecrã podem 
ser efetuadas tocando com o dedo ou com a caneta acoplada. 

Advertência: NÃO utilize objetos aguçados ou equipamento de escrita comum (caneta, lápis) no 
ecrã tátil do tablet PC. O ecrã tátil pode ser danificado. 
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1.11 Utilizar as hastes de programação 
Atenção: Devido ao risco de contaminação cruzada, a colocação de uma haste de programação 
diretamente na pele do doente deverá ser evitada. 

1.11.1 Haste de programação Intelio 
A haste de programação Intelio deve ser mantida diretamente sobre o local do implante 
do doente enquanto está a ser utilizada, para estabelecer uma ligação entre o 
Programador Intelio e o GII OPTIMIZER Smart Mini. Quando a ligação com o GII 
OPTIMIZER Smart Mini tiver sido estabelecida, a haste de programação Intelio pode ser 
removida do local do implante do doente e colocada a 1,5 m do GII. 

1.11.2 Haste de programação Legacy 
A haste de programação Legacy deve ser mantida diretamente sobre o local do implante 
do doente durante o utilização. 

1.12 Limpeza de rotina 
Advertência: NÃO tente esterilizar o Programador Intelio ou as hastes de programação porque 

qualquer tentativa poderá danificar gravemente o equipamento. 

Advertência: NÃO mergulhe qualquer parte do Programador Intelio na água. Isto poderá 
provocar danos na unidade. O Sistema Programador Intelio não está protegido 
contra a entrada de água ou humidade (classificação de proteção de 
entrada IPX0). 

Advertência: Desligue sempre o Programador Intelio antes da limpeza. 

Após cada utilização, é recomendado que sejam utilizados toalhetes desinfetantes para limpar o 
exterior do Programador Intelio, os cabos de ECG e, particularmente, as hastes de programação. 
Não utilize solventes ou panos de limpeza impregnados com agentes de limpeza químicos. 

1.13 Manutenção 
O Sistema Programador Intelio não contém nenhuma peça que possa ser reparada pelo 
utilizador. Deve ser substituído se não funcionar de acordo com as especificações. 

O tablet PC do Programador Intelio é alimentado por uma bateria que pode ter de ser substituída 
se não conseguir manter adequadamente a carga ou se não puder ser totalmente carregada. 
Contacte o seu representante local da Impulse Dynamics se precisar de substituir a bateria. 

Advertência: A eliminação adequada da bateria usada é essencial. Elimine a bateria usada de 
acordo com os requisitos ambientais locais. 

Advertência: Nunca perfure ou incinere uma bateria usada. 

1.14 Conservação e manuseamento 
O Programador Intelio e as hastes de programação foram desenhados para manter a 
funcionalidade depois de terem sido expostos aos seguintes extremos ambientais: 

• Temperatura ambiente: -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F) 

• Humidade relativa: 10% a 100% (com ou sem condensação) 

• Pressão atmosférica: 50 kPa a 156 kPa (14,81 inHg a 46,20 inHg) 

As condições ambientais recomendadas para utilização normal são as seguintes: 

• Temperatura ambiente: 0 °C a +55 °C (32 °F a +131 °F) 

• Humidade relativa: 20% a 75% 

• Pressão atmosférica: 70 kPa a 106 kPa (20,73 inHg a 31,39 inHg) 
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2.0 SISTEMA PROGRAMADOR INTELIO APLICAÇÃO 
DE SOFTWARE 

O Sistema Programador Intelio inclui uma aplicação de software utilizada para ler e modificar os 
parâmetros que controlam o GII OPTIMIZER Smart Mini. 

2.1 Ecrã Selector (Seletor) 
Quando o Programador Intelio é LIGADO, os seguintes botões são apresentados no ecrã 
Selector após a conclusão da sequência de arranque. 

• Optimizer SM: Este botão abre a aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer. 

• Administrador do sistema: Esta seleção está protegida por palavra-passe e permite 
que o utilizador aceda ao sistema operativo do Programador Intelio. Deve ser utilizada 
apenas pela equipa técnica da Impulse Dynamics e não é necessária para a utilização 
clínica regular. 

• Desligar: Se selecionar o botão vermelho Shutdown (Desligar) no ecrã Selector 
(Seletor) desliga o Programador Intelio. 

2.2 Operação básica da aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer 
Depois de selecionar o botão Optimizer SM no ecrã Selector (Seletor), a aplicação OPTIMIZER 
Smart Mini Programmer é apresentada no Programador Intelio. Esta aplicação pode ser utilizada 
para estabelecer uma ligação de comunicação, interrogar e programar o GII OPTIMIZER 
Smart Mini. 

2.2.1 Comunicação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 
Antes que o clínico possa utilizar o Programador Intelio para programar o GII 
OPTIMIZER Smart Mini, deve ser estabelecido primeiro uma ligação de comunicação 
entre o Programador Intelio e o dispositivo do doente. 

Isto é efetuado colocando primeiro a haste de programação Intelio diretamente sobre o 
local do implante do OPTIMIZER Smart Mini do doente (sobre o vestuário do doente). 

Quando a haste de programação Intelio estiver colocada sobre o local do implante do 
doente, deve ser estabelecido uma ligação de comunicação iniciando o comando 
Start OptiLink (Iniciar OptiLink). 

Quando esta ligação de comunicação estiver estabelecido, o médico pode executar os 
vários comandos disponíveis na aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer. 

2.2.2 Interrogação e programação 
O GII OPTIMIZER Smart Mini possui um conjunto de parâmetros que controlam o seu 
funcionamento. Os valores destes parâmetros são denominados valores do dispositivo 
(parâmetros). 

A aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer pode ler os valores do dispositivo 
atualmente programados utilizando o comando Interrogate (Interrogar). Esta ação é 
realizada automaticamente quando uma ligação de comunicação for estabelecida entre o 
Programador Intelio e o GII OPTIMIZER Smart Mini. O comando Interrogate (Interrogar) 
pode depois ser emitido novamente, se pretender, para atualizar o estado atual do GII 
OPTIMIZER Smart Mini (por exemplo, tensão da bateria, estado do GII). 

Sempre que o comando Interrogate  for emitido, os valores do dispositivo atualmente 
programados são carregados e apresentados no ecrã da aplicação OPTIMIZER Smart 
Mini Programmer. Os valores apresentados no ecrã da aplicação OPTIMIZER Smart 
Mini Programmer são referidos como valores dos parâmetros. 

O médico pode rever e modificar os valores dos parâmetros utilizando a aplicação 
OPTIMIZER Smart Mini Programmer. Os valores dos parâmetros modificados podem 
então ser transmitidos para o GII OPTIMIZER Smart Mini utilizando o 
comando Program. 
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Nota: Os valores dos parâmetros modificados apresentados no ecrã do programador a 
azul NÃO são transferidos para o GII até que o comando Program seja executado. 

Se os novos valores dos parâmetros não produzirem o efeito clínico pretendido, podem 
ser cancelados utilizando o comando Undo (Anular). Este comando reinicializa os 
parâmetros do dispositivo com os valores programados anteriormente. 

As combinações de parâmetros úteis podem ser armazenadas como ficheiros padrão 
(também conhecidos como “predefinições do utilizador”). A extensão de um ficheiro 
padrão é “.mips”. Depois de criar um padrão específico, este pode ser carregado para 
doentes que necessitem de um conjunto semelhante de valores programados.  

O comando Load Program (Carregar programa) da aplicação OPTIMIZER Smart Mini 
Programmer lê dados de um ficheiro padrão (.mips). O comando Save Program 
(Guardar programa) grava os dados num ficheiro padrão (.mips). Estes comandos 
permitem que a aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer seja utilizada como um 
editor de padrões (consulte a Secção 3.24). 

2.2.3 Ferramentas de monitorização 
O Sistema Programador Intelio oferece uma interface de programação com um canal de 
eletrocardiografia integrado. O ECG do doente é apresentado na parte superior do painel 
ECG/IEGM/Marker (Marcador), no ecrã da aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer. 

Advertência: O ECG apresentado possui qualidade de monitorização e não qualidade 
de diagnóstico. Não baseie as decisões de diagnóstico clínico no ECG 
apresentado. Em particular, é importante notar que o gradiente gráfico não 
é o típico de 25 ou 50 mm/s. 

Quando o modo de terapia de MCC do GII OPTIMIZER Smart Mini não estiver definido 
para o modo OOO (modo Standby), o eletrograma intracardíaco (IEGM) e os 
marcadores de eventos são ativados automaticamente. “Marcadores” são sinalizadores 
que representam os vários estados do dispositivo e os eventos detetados durante o seu 
funcionamento. Neste modo, todos os eventos detetados e gerados pelo GII OPTIMIZER 
Smart Mini são apresentados no ECG/IEGM/Marker Pane (Painel de ECG/IEGM/ 
Marcador) sincronizado com o ECG do doente. 

• O GII OPTIMIZER Smart Mini mantém um registo de todos os eventos e 
condições que ocorreram. Estes registos podem ser transferidos do GII 
OPTIMIZER Smart Mini para o Programador Intelio. O número de ocorrências de 
cada evento pode ser visto na janela CCM Statistics (Estatísticas da MCC) da 
aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer (consulte a Secção 3.18). 

• A aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer pode ser utilizada para medir a 
impedância das sondas ventriculares (consulte a Secção 3.15). 

• A aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer mantém um registo de todas 
as interações com o GII OPTIMIZER Smart Mini (consulte a Secção 3.25). 

2.2.4 Fechar a aplicação do programador 
Ao clicar no botão Exit (Sair) no canto inferior direito do ecrã da aplicação OPTIMIZER 
Smart Mini Programmer fechará a aplicação. Quando a janela pop-up de confirmação 
aparecer, clique em Close (Fechar) para que o Programador Intelio regresse ao ecrã 
Selector (Seletor). 
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3.0 SOFTWARE DO PROGRAMADOR OPTIMIZER SMART MINI 
O software do programador OPTIMIZER Smart Mini é uma aplicação utilizada para ler e modificar os 
parâmetros que controlam o GII OPTIMIZER Smart Mini. Esta secção descreve as várias funcionalidades 
da aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer. 

Nota: As datas apresentadas pela aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer estão no seguinte 
formato (a menos que seja indicado de outra forma): 

DD/MM/AA 

Onde: 

• DD = dia 

• MM = mês 

• AAAA = ano 

3.1 Visão geral da aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer 
Quando o software OPTIMIZER Smart Mini Programmer for iniciado, a aplicação OPTIMIZER 
Smart Mini Programmer apresenta o ecrã principal, que inclui o seguinte: 

• Painel ECG/IEGM/Marker (ECG/IEGM/Marcador) 

o Sub-painel ECG 

o Sub-painel IEGM 

o Sub-painel Marker (Marcador) 

• Legenda do marcador MCC 

• Painel da sessão OptiLink 

• Painel de estado da MCC 

• Painel de botões de programação 

• Barra de modos 

• Barra de estado 

 
Figura 2: Ecrã principal da aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer 
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3.1.1 Painel ECG/IEGM/Marker (ECG/IEGM/Marcador) 
O painel ECG/IEGM/Marker tem os três sub-painéis seguintes. 

3.1.1.1 Sub-painel de ECG de superfície 
Advertência: O ECG apresentado não deverá ser utilizado para tomada de 

decisões clínicas. 

O Surface ECG Sub-pane (Sub-painel de ECG de superfície) é apresentado na 
parte superior da janela. Apresenta o ECG do doente em tempo real. Também 
contém um botão Marker (Marcador) (apresentado como Stop Marker (Parar 
marcador) ou Run Marker (Executar marcador), que permite ao utilizador parar 
e iniciar o ecrã de execução do marcador. 

 
Figura 3: Sub-painel de ECG de superfície 

3.1.1.2 Sub-painel IEGM 
O sub-painel IEGM é apresentado abaixo do sub-painel ECG de superfície. 
Quando o GII OPTIMIZER Smart Mini não está em modo OOO, apresenta os 
rastreios IEGM de campo afastado obtidos do GII OPTIMIZER Smart Mini, os 
marcadores de cada sonda ativa, os diferentes eventos e condições que podem 
ocorrer e o estado da MCC. 

 
Figura 4: Sub-painel IEGM 

3.1.1.3 Sub-painel Marker (Marcador) 
O sub-painel Marker (Marcador) é apresentado por baixo do sub-painel IEGM. 
Quando o GII OPTIMIZER Smart Mini não está em modo OOO, apresenta os 
marcadores de cada sonda ativa, os diferentes eventos e condições que podem 
ocorrer e o estado da MCC. 

 
Figura 5: Sub-painel Marker (Marcador) 
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3.1.1.4 Área de estatísticas em tempo real da MCC 
Dentro do painel ECG/IEGM/Marker encontra-se a área de estatísticas em 
tempo real da MCC. Apresenta os seguintes valores em tempo real: 

• CCM HR: Frequência cardíaca detetada pelo GII em batimentos por 
minuto (bpm) 

• CCM AV: O intervalo entre o evento detetado atrial e o RV em 
milissegundos (ms) 

Nota: “N/A” é apresentado em modo OVO-LS-CCM 

• RV-LS: O intervalo entre o RV e o LS detetou o evento em 
milissegundos (ms) 

 
Figura 6: Barra de Estatísticas de ECG 

Os intervalos CCM HR, CCM AV e RV-LS mudam dinamicamente, apresentando 
a leitura atual para cada valor. 

3.1.2 Legenda do painel ECG/IEGM/Marker 
A legenda do painel ECG/IEGM/Marker define cada marcador que pode aparecer no 
painel ECG/IEGM/Marker. 

 
Figura 7: Legenda do painel ECG/IEGM/Marker 
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3.1.2.1 Estados de MCC 
Na vista Marker (Marcador), os estados da MCC são apresentados do 
seguinte modo: 

• Amarelo: Apresentado quando a MCC é inibida devido às seguintes 
condições (a causa específica é indicada dentro da barra amarela): 

o Long AV (AV longo): O intervalo AV detetado excede o limite 
de “Long AV” (AV longo) (apenas em modo ODO-LS-CCM). 

o Short AV (AV curto): Intervalo AV detetado menor que o limite 
“Short AV” (AV curto) (apenas em modo ODO-LS-CCM). 

o Ruído A: Ruído detetado no canal sensorial atrial (apenas em 
modo ODO-LS-CCM). 

o Ruído V: Ruído detetado no canal sensorial ventricular 
o AT: Frequência atrial acima do limite de frequência da 

taquicardia atrial (apenas em modo ODO-LS-CCM). 
o VT: Frequência ventricular acima do limite de frequência da 

taquicardia ventricular (apenas em modo OVO-LS-CCM). 
o LS sem alerta: Evento de deteção local (LS) detetado fora da 

janela de alerta LS. 
o PVC: Dois eventos sensoriais ventriculares sucessivos sem a 

intervenção de um evento sensorial atrial (apenas em modo 
ODO-LS-CCM). 

o ImpMeas: Se for efetuada uma medição de impedância. 
o Impulso em falta: Não foi possível aplicar um impulso da 

terapia de MCC devido a condições de sincronização 
excecionais internas do GII 

• Azul escuro: A MCC é inibida devido a um evento previamente 
detetado (se o parâmetro do ciclo de inibição da MCC estiver 
programado para ser superior a 1). 

3.1.2.2 Marcadores IEGM 
Cada sonda tem o seu próprio marcador IEGM. 

3.1.2.2.1 Canal A 

• Cor-de-laranja: Evento atrial detetado 
• Cor-de-rosa: Ruído detetado no canal A 

3.1.2.2.2 Canal RV 

• Verde: Evento no ventrículo direito (RV) detetado 
• Cor-de-rosa: Ruído detetado no canal do RV 
• Retângulo azul: Série de impulsos de MCC 

aplicados ao canal do RV 
Nota: A largura do retângulo azul representa a 
duração da série de impulsos de MCC no canal 
do RV. 

3.1.2.2.3 Canal LS 

• Preto: Evento sensorial local (LS) 
• Amarelo: Janela de alerta LS 
• Azul claro: Períodos refratários de supressão LS 
• Retângulo azul: SérIe de impulsos de MCC 

aplicados ao canal LS 
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Nota: A largura do retângulo azul representa a 
duração da série de impulsos de  MCC no canal LS. 

3.1.2.3 Estado de MCC 
O estado da MCC é apresentado do seguinte modo: 

• Verde: A MCC está ativa e ligada 
• Amarelo: O íman está a ser aplicado ativamente ao GII OPTIMIZER 

Smart Mini 
• Cinzento escuro: A MCC está suspensa 
• Cor-de-laranja: A MCC está definida para modo contínuo 
• Cinzento: A tensão da bateria do GII OPTIMIZER Smart Mini é reduzida 

3.1.3 Painel da sessão OptiLink 
Quando não tiver sido estabelecido uma ligação de comunicação com o dispositivo 
implantado, o painel de sessão OptiLink apresentará os seguintes botões: 

• Start OptiLink: Botão de comando que inicia o processo de estabelecimento de 
uma ligação de comunicação entre o Programador Intelio e o GII OPTIMIZER 
Smart Mini. 

• Open Log (Abrir registo): Botão de comando que permite ao utilizador abrir um 
ficheiro de registo de um GII OPTIMIZER Smart Mini interrogado anteriormente. 
Quando é clicado, apresenta uma janela com a lista de ficheiros de registo 
armazenados no Programador Intelio. Depois da seleção de um ficheiro de 
registo, clique no botão Select (Selecionar) para abrir o ficheiro de registo para o 
dispositivo selecionado. 

 
Figura 8: Painel da sessão OptiLink (não ligado ao GII) 

Quando uma ligação tiver sido estabelecida, a aparência do painel da sessão OptiLink 
muda e apresenta o seguinte: 

• Indicador de intensidade do sinal OptiLink: Apresenta dinamicamente a 
qualidade da ligação entre a haste de programação Intelio e o GII OPTIMIZER 
Smart Mini. Dependendo da qualidade da ligação, as ondas do indicador de 
intensidade do sinal são apresentadas do seguinte modo: 

o Ligação de boa qualidade – 3 ondas de sinal verdes 
o Ligação de qualidade média – 2 ondas de sinal amarelas 
o Ligação de baixa qualidade – 1 onda de sinal vermelha 

• Modelo do dispositivo 
• Número de série do dispositivo 
• Fechar o OptiLink: Botão de comando que fecha a ligação de comunicação 

entre o Programador Intelio e o GII OPTIMIZER Smart Mini. 

 
Figura 9: Painel da sessão OptiLink (apresentada uma ligação de boa qualidade para o GII) 
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3.1.4 Painel de estado da MCC 
O painel de estado da MCC apresenta o estado atual dos seguintes parâmetros: 

• Modo de dispositivo 

• Modo de terapia de MCC 

• Dosagem de terapia de MCC 

O painel de estado da MCC também possui um botão que permite ao utilizador 
suspender permanentemente e cancelar a suspensão da terapia de MCC. Quando o 
botão está na sua predefinição “DISABLE CCM” (Desativar MCC), ao clicar suspende 
permanentemente a terapia de MCC e muda o botão para “ENABLE CCM” (Ativar MCC). 
Quando o botão está no estado “ENABLE CCM” (Ativar MCC), ao clicar cancela a 
suspensão da terapia de MCC e muda o botão para “DISABLE CCM” (Desativar MCC). 

 
Figura 10: Painel de estado da MCC 

3.1.5 Painel de botões de programação 
O painel dos botões de programação contém os seguintes botões de comando: 

• Nominals (Nominais): Abre uma janela pop-up solicitando que o utilizador 
confirme a reprogramação do GII OPTIMIZER Smart Mini com valores nominais. 
Se for escolhido Yes (Sim), os valores nominais serão programados no GII 
OPTIMIZER Smart Mini. Se for escolhido No (Não), a janela pop-up fecha. 

• Interrogate (Interrogar): Lê os valores atuais dos parâmetros do GII 
OPTIMIZER Smart Mini. Estes valores passar a ser os valores dos parâmetro 
apresentados pela aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer. 

• Cancel (Cancelar): Quando os valores dos parâmetros tiverem sido alterados 
no Programador Intelio, mas ainda não programados no GII OPTIMIZER Smart 
Mini, permite que o utilizador elimine as alterações efetuadas nos valores dos 
parâmetros. Se nenhum dispositivo foi interrogado e se os dados foram 
carregados a partir de um ficheiro .mips, os parâmetros do programador são 
definidos com os valores definidos no ficheiro. 

• Undo (Anular): Quando os valores dos parâmetros são alterados e depois 
programados no GII OPTIMIZER Smart Mini, permite que o utilizador 
reprograme o GII OPTIMIZER Smart Mini com os valores 
programados anteriormente. 

• Program (Programar): Transmite os valores atuais dos parâmetros da 
aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer para o GII OPTIMIZER Smart 
Mini. Este botão é desativado quando as alterações dos parâmetros resultarem 
num conflito de parâmetros. 

 
Figura 11: Painel de botões de programação 

Nota: Quando um botão de comando aparece a cinzento num painel de botões de 
programação, indica que o comando não está disponível no momento. 
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3.1.6 Barra de modos 
A Barra de modos contém os seguintes botões: 

• Follow-up (Seguimento) 
• Parameters (Parâmetros) 
• Diagnostics (Diagnósticos) 
• Preferences (Preferências) 
• Tools (Ferramentas) 

Quando selecionado, cada botão apresenta um modo diferente com o seu próprio 
conjunto de separadores 

 
Figura 12: Barra de modos 

3.1.6.1 Modo Follow-Up 
O modo de seguimento contém os seguintes separadores, apresentando cada 
uma deles um painel que contém informação sobre o estado atual do GII 
OPTIMIZER Smart Mini: 

• Summary (Resumo): Apresenta a seguinte informação: 

o Implant Date (Data do implante) 
o Last Follow-Up (Data do último seguimento) 
o Informação da bateria do GII – tensão, Last Charge (Última 

carga) e Discharges (Número de episódios de descarga) 
o V1 Lead (Sonda V1) – Número de série e impedância da sonda 

ventricular (se for medida) da sonda V1 
o V2 Lead (Sonda V2) – Número de série e impedância da sonda 

ventricular (se for medida) da sonda V2 
o CCM Therapy (Terapia de MCC) – CCM% de 24 horas e 

CCM% total 
o OptiHome – Estado de OptiHome 

 
Figura 13: Painel Summary (Resumo) 
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• Trends (Tendências): Este separador tem o seguinte botão: 
o CCM Statistics (Estatísticas da MCC): Utilizado para ver as 

estatísticas da MCC transferidas do GII OPTIMIZER Smart Mini. 

 
Figura 14: Painel Trends (Tendências) 

• CCM Settings (Definições da MCC): Apresenta uma visão geral da 
definição da MCC atualmente programado no GII OPTIMIZER Smart 
Mini. Este separador também possui o botão OptiSet Wizard 
(Assistente de OptiSet), que permite ao utilizador deixar a aplicação 
analisar o ritmo cardíaco do doente e recomendar as melhores 
definições para os parâmetros de deteção da sonda, sincronização da 
MCC e amplitude da MCC. 

 
Figura 15: CCM Settings Panel (Painel de definições da MCC) 

3.1.6.2 Modo Parameters 
O modo de parâmetros contém os seguintes separadores, apresentando cada 
um deles um painel com parâmetros que podem ser definidos para o GII 
OPTIMIZER Smart Mini: 

• CCM Therapy (Terapia de MCC): Contém os seguintes parâmetros: 
o CCM Therapy Mode (Modo de terapia de MCC) 
o Mode (Modo) 
o Start Time (Hora de início) 
o End Time (Hora de fim) 
o CCM Magnet Mode (Modo de íman de MCC) 
o Extend on low CCM% (Prolongar com CCM% baixa) 
Nota: On Time (Tempo ligado) está definido para 01 h: 00 m e não 
pode ser alterado. 
Nota: O Off Time (Tempo desligado) é calculado com base nos 
seguintes valores de parâmetros: 

 Horas/dia da terapia de MCC 
 Hora de início 
 Hora de fim 
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Figura 16: Painel CCM Therapy (Terapia de MCC 
• Sensing (Deteção): Contém os seguintes parâmetros: 

o Sensitivity (Sensibilidade) 
o Polarity (Polaridade) 

Este separador também possui o botão OptiSet Propose IEGM 
Sensitivities (OptiSet propõe sensibilidades de IEGM), o que permite ao 
utilizador deixar que a aplicação analise o ritmo cardíaco do doente e 
recomende as melhores definições para os parâmetros de deteção. 

 
Figura 17: Painel Sensing (Deteção) 

• CCM Timing (Sincronização de MCC): Contém as seguintes 
categorias de parâmetros e parâmetros associados: 

o A/V REFRACTORIES (REFRATÁRIOS A/V) 
 Post V Atrial Refractory (Refratário atrial pós-V) 
 Post V Ventricular (RV) Refractory (Refratário 

ventricular pós-V (RV)) 
o INIBIÇÃO DE MCC 

 CCM Inhibit Cycles (Ciclos de inibição de MCC) 
 AV Limits (Limites de AV) 

• Short (Curto) 
• Long (Longo) 

 Tachycardia (Taquicardia) 
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o TIMING ALGORITHM (ALGORITMO DE TEMPORIZAÇÃO) 
 Atribuição de canal LS 
 LS Alert Start (Início de alerta LS) 
 LS Alert Width (Duração do alerta LS) 
 LS Blanking Refractories (Refratários de 

supressão LS) 
• Pré e pós-A 
• Pré e pós-RV 
• Pós-LS 

Este separador também possui o botão OptiSet Propose CCM Algorithm 
Timing (OptiSet propõe a sincronização do algoritmo de MCC), que permite 
ao utilizador deixar que a aplicação analise o ritmo cardíaco do doente e 
recomendar as melhores definições para os parâmetros de sincronização 
da MCC. 

 
Figura 18: Painel CCM Timing (Sincronização da MCC) 

• CCM Train (Série de impulsos de MCC): Contém os 
seguintes parâmetros: 

o CCM Train Delay (Atraso da série de impulsos de MCC) 
o CCM Amplitude (Amplitude da MCC) 
o Number of Biphasic Pulses (Número de impulsos bifásicos) 
o Balancing (Equilíbrio) 
o First Phase Polarity (Polaridade da primeira fase) 
o Phase Duration (Duração da fase) 
o Interval (Intervalo): 
o CCM Channels (Canais de MCC) 

 RV 
 LS 

Este separador inclui a janela CCM Train Graphic Display (Apresentação 
gráfica da série de impulsos de MCC) (no lado direito do painel CCM Train 
(Série de impulsos de  de MCC), que apresenta uma vista gráfica dos 
parâmetros da série de impulsos de MCC associados a um evento LS. 
Cada parâmetro apresentado na janela muda dinamicamente sempre que 
seu valor de parâmetro é alterado. 
Este separador também tem os seguintes botões: 

o CCM-ICD Interaction Test (Teste de interação CCM-ICD): 
permite que o utilizador expanda temporariamente o atraso da 
MCC para 85 ms para determinar a quantidade máxima de 
atraso da série de impulsos de MCC permitida antes de o CDI 
comece a detetar inadequadamente os impulsos da terapia de 
MCC como ondas R 
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o OptiSet Propose CCM Amplitude (OptiSet propõe a amplitude 
da MCC): permite ao utilizador deixar a aplicação analisar a 
impedância das sondas ventriculares e recomendar a melhor 
definição para a amplitude da MCC 

 
Figura 19: Painel CCM Train (Série de impulsos de MCC) 

3.1.6.3 Modo Diagnostics 
O modo de diagnóstico contém os seguintes separadores, apresentando cada 
um deles um painel com ferramentas de diagnóstico e definições para utilizar na 
avaliação do estado do sistema OPTIMIZER Smart Mini implantado: 

• Continuous Mode (Modo contínuo): Este separador tem os 
seguintes botões: 

o Start Continuous Mode (Iniciar o modo contínuo) 
o Stop Continuous Mode (Parar o modo contínuo) 

 
Figura 20: Painel Coninuous Mode (Modo contínuo) 

• Sondas: Este separador tem o seguinte botão: 
o Measure Leads Impedance (Medir a impedância das sondas) 

 
Figura 21: Painel Leads (Sondas) 



 

19 

• Battery (Bateria): Apresentar a informação da bateria do GII – tensão, 
capacidade estimada, última carga e número de episódios de descarga. 

 
Figura 22: Painel do modo da bateria 

• Special Modes (Modos especiais) (apenas para ser utilizado por 
especialistas): Estes botões são ativados apenas após introduzir o 
código de acesso correto. 

o Lead Depolarization (Despolarização da sonda): Liga os 
elétrodos V1 e V2 em conjunto para dissipar a carga acumulada. 

o IPG Reset (Reinicialização do GII): Reinicializa os 
microcontroladores do GII e reinicializa e programa todos os 
valores de parâmetros com as suas definições nominais. 

o Desligação da bateria recarregável: Desliga a bateria do GII 
dos circuitos do dispositivo. 

 
Figura 23: Painel Special Modes (Modos especiaisI) 

• Data Storage (Armazenamento de dados): Apresenta a seguinte 
informação do implante 

o Implant Date (Data do implante) 
o V1 Lead (Sonda V1) 

 Model (Modelo) 
 SN – Número de série da sonda V1 

o V2 Lead (Sonda V2) 
 Model (Modelo) 
 SN – Número de série da sonda V2 

o A Lead (Sonda A) 
 Model (Modelo) 
 SN – Número de série da sonda atrial 

o Paced Rhythm (co-implanted CRM device) (Ritmo 
compassado (dispositivo CRM co-implantado)) – Indica se o 
sinalizador de ritmo compassado foi ativado. 
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o CCM delay/CCM start limit measure during OPTIMIZER/ICD 
Interaction Testing (Medição do atraso de MCC/limite de início 
da MCC durante o teste de interação do OPTIMIZER/ICD) – 
Apresenta o limite (em milissegundos) deste valor. 

o Minimum R-R interval in CDI VT Zone (Intervalo R-R mínimo 
na zona ICD VT) – Apresenta o limite (em milissegundos) 
deste valor. 

Data Storage também contém os seguintes parâmetros: 
o Activity Tracking (Acompanhamento de atividade) 

 Accelerometer (Acelerómetro) 
 Posture (Postura) 
 HRV (VFC, Variabilidade da frequência Cardíaca) 

 
Figura 24: Painel Data Storage (Armazenamento de dados) 

3.1.6.4 Modo Preferences 
O modo Preferences contém os seguintes separadores, cada um deles com o 
seu próprio painel separado: 

• OptiHome (capacidade futura) 

 
Figura 25: Painel OptiHome 

• Charger (Carregador): Este separador tem os seguintes botões: 
Nota: Este modo deve ser utilizado apenas para protocolos de 
investigação clínica com ocultação 

o Set Blind Mode (Definir modo de ocultação) 
o Clear (Apagar) 
o Temperature Charge Constants (Constantes de carga 

de temperatura) 
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Figura 26: Painel Charger (Carregador) 

• Patient Alerts (Alertas do doente): Este separador tem os 
seguintes parâmetros: 

o Alert Delivery Mode (Modo de entrega de alertas) 
 Start (Iniciar) 
 End (Terminar) 

o Maximum lead impedance change (Alteração máxima de 
impedância da sonda) 

 % 
o Minimum Target CCM therapy rate (Percentagem mínima de 

terapia de MCC pretendida) 
 % 

o Battery Recharger Reminder (Lembrete de carregamento 
de bateria) 

 Days (Dias) 
o CCM therapy suspended (Terapia de MCC suspensa) 
o Long time without communicating with the IPG 

(Muito tempo sem comunicação com o GII) 
 Days (Dias) 

o Long time without transmitting data to the remote monitor 
(Muito tempo sem transmitir para o monitor remoto) 

 Days (Dias) 
o Down Mode (Modo Down) 
o CCM Not sensing/Noise (MCC sem deteção/ruído) 
o Charger Battery Low (Carregador de bateria fraca) 
o Charger Failure (Falha do carregador) 
o Rechargeable Battery Low (Bateria recarregável fraca) 

 
Figura 27: Painel Patient Alerts (Alertas do doente) 
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• Activity (Atividade): Este separador tem o botão Activity Sensor 
Setup (Configuração do sensor de atividade) 

 
Figura 28: Painel Activity (Atividade) 

• Print/File (Imprimir/Ficheiro): Este separador tem os seguintes botões: 
o Parameters Report (Relatório de parâmetros): Cria um 

relatório (que pode ser guardado em formato de ficheiro PDF) 
das definições atuais dos parâmetros programadas no GII 
OPTIMIZER Smart Mini. 

o Database Backup (Cópia de segurança da base de dados): 
Faz uma cópia de segurança dos ficheiros de registo 
armazenados no Programador Intelio. 

o Database Restore (Restauro da base de dados): Carrega os 
ficheiros de registo da cópia de segurança no 
Programador Intelio. 

 
Figura 29: Painel Print/File (Imprimir/Ficheiro) 

• Clock (Relógio): Este separador tem os seguintes botões: 
o Read IPG Clock (Ler o relógio do GII): Lê a data e a hora 

atuais do GII OPTIMIZER Smart Mini. 
o Set IPG Clock (Definir relógio do GII): (inativo até que o 

comando Read IPG Clock (Ler relógio do GII) seja executado): 
Definição manual do relógio no GII OPTIMIZER Smart Mini. 

o Synchronize IPG clock to programmer clock (Sincronizar 
relógio do GII com relógio do programador): Define o relógio 
no GII OPTIMIZER Smart Mini com a data e hora atuais do 
Programador Intelio. 
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Figura 30: Painel Clock (Relógio) 

3.1.6.5 Modo Tools 
O modo Tools contém os seguintes separadores, cada um deles com o seu 
próprio painel separado: 

• Standards (Padrões): Este separador tem os seguintes botões: 

o Load Program (Carregar programa): Carrega o ficheiro padrão 
guardado na aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer. 

o Save Program (Guardar programa): Guarda os valores atuais 
dos parâmetros como um ficheiro padrão. 

 
Figura 31: Painel Standards (Padrões) 

• Logs (Registos): Este separador apresenta o registo do programador. 

 
Figura 32: Painel Logs (Registos) 
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• Engineering (Engenharia) (apenas para utilização especializada): Estes 
botões são ativados apenas após introduzir o código de acesso correto. 

o Update Implantable IPG (Atualizar GII implantável): Atualiza o 
firmware do GII OPTIMIZER Smart Mini utilizando um arquivo de 
inicialização carregado a partir de uma unidade flash 
USB separada. 

o Get Device Log (Obter registo do dispositivo): Transfere o 
registo de atividades do GII OPTIMIZER Smart Mini. 

o Telemet Memory Dump (Depuração da memória 
de telemetria) 

o Therapy Memory Dump (Depuração da memória terapêutica) 

 
Figura 33: Painel Engineering (Engenharia) 

• About (Acerca): Este separador apresenta a seguinte informação sobre 
os itens listados de firmware ou software: 

o IPG 

 Telemetry vesrion (Versão de telemetria): Versão de 
firmware do módulo de telemetria do GII OPTIMIZER 
Smart Mini. 

 Therapy version (Versão de terapia): Versão de 
firmware do módulo de terapia do GII OPTIMIZER 
Smart Mini. 

 ALCP Version (Versão de ALCP): Versão do protocolo 
de comunicação de nível da aplicação (ALCP) do GII 
OPTIMIZER Smart Mini. 

o Programmer Application (Aplicação do programador) 
 Version (Versão): Versão de software da aplicação 

OPTIMIZER Smart Mini Programmer. 

 ALCP Version (Versão de ALCP): Versão do protocolo 
de comunicação de nível da aplicação (ALCP) da 
aplicação Optimizer SM Programmer. 

o Programming Interface (Interface de programação) 
 Version (Versão): Versão de firmware da haste 

Intelio Programming 
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Figura 34: Painel About (Sobre) 

3.1.7 Barra de estado 
O registo da Impulse Dynamics é apresentado na última linha do ecrã, em conjunto com 
a percentagem de carga da bateria do laptop e os seguintes botões: 

• Restrictions and Warnings (Restrições e avisos): (fica ativo quando está 
presente um conflito, restrição ou aviso de parâmetros): Quando for clicado, abre 
a janela Erro Message (Mensagem de erro), que apresenta a restrição ou a 
mensagem de aviso. Quando for clicado de novo, fecha a janela Erro Message 
(Mensagem de erro). 

• Exit (Sair): Quando for clicado, aparece uma janela pop-up, solicitando que o 
utilizador confirme o encerramento do software do programador. Se for escolhido 
Close (Fechar), a aplicação do programador será fechada. Se for selecionado 
Cancel (Cancelar), a janela pop-up fecha. 

 
Figura 35: Barra de estado 

3.2 Ligação e interrogatório 
3.2.1 Iniciar uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 
Para iniciar uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini: 

• Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio sobre o 
local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

• Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane (Painel da sessão 
do OptiLink) 

Será apresentada primeiro a mensagem “Place OptiLink Wand over IPG” (Colocar haste 
do OptiLink sobre o GII), seguida pela mensagem “IPG identified Keep Wand over IPG” 
(GII identificado, manter haste sobre o GII) e, finalmente, a mensagem “OptiLink 
downloading IPG data” (OptiLink a transferir dados do GII). 

Se a ligação for bem-sucedida, o OPTIlink Session Pane apresentará o modelo do 
dispositivo, o número de série e o botão Close OptiLink (Fechar OptiLink). Além disso, 
o CCM Status Pane (Painel de estado da MCC) apresentará o estado atual da terapia 
de MCC. 

No entanto, se a haste de programação Intelio não estiver bem posicionada sobre o local 
do implante, a operação de interrogação poderá falhar. Se ocorrer uma falha na 
comunicação, o OPTIlink Session Pane apresentará a mensagem “Failed to establish 
OptiLink session” (Falha ao estabelecer a sessão do OptiLink). 

Se isto ocorrer, reposicione a haste de programação Intelio sobre o local do implante GII 
OPTIMIZER Smart Mini e clique no botão Start OptiLink de novo. 



 

26 

Após a conclusão bem-sucedida da ligação, a aplicação OPTIMIZER Smart Mini 
Programmer executa automaticamente um interrogatório do GII OPTIMIZER Smart Mini 
e lê as estatísticas mais recentes do dispositivo. 

Nota: Quando a ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini tiver sido estabelecida, a 
haste de programação Intelio pode ser removida da sua posição diretamente sobre o 
local do implante e colocada a 1,5 m de distância do GII. 

3.2.2 Interrogar o GII OPTIMIZER Smart Mini 
O comando Interrogation (Interrogação) pode ser utilizado para atualizar a informação 
sobre o GII OPTIMIZER Smart Mini apresentado pela aplicação OPTIMIZER Smart Mini 
Programmer (por exemplo, tensão da bateria do GII). 

Para interrogar o GII OPTIMIZER Smart Mini: 

• Clique no botão Interrogate (Interrogar) no Programming Buttons Pane 
(Painel dos botões de programação) 

3.3 Modificar valores de parâmetros 
Os valores dos parâmetros podem ser vistos e alterados selecionando o botão Parameters 
(Parâmetros) ou Preferences (Preferências) na Barra de modos, selecionando uma dos 
separadores associadas a cada modo e escolhendo depois um dos parâmetros no painel. 

Os valores dos parâmetros são apresentados de três modos diferentes: 

• É utilizado um interruptor deslizante para parâmetros que só podem ser ativados ou 
desativados (exceto canais de MCC). Se fizer deslizar o interruptor para a direita ativa o 
parâmetro. Se fizer deslizar o interruptor para a esquerda desativa o parâmetro. 

• Para os canais de MCC, as caixas de verificação são utilizadas para ativar ou desativar 
este parâmetro. Para mudar entre as opções de cada canal de MCC, clique na caixa de 
verificação à esquerda do canal de MCC. Se clicar na caixa de verificação de um canal 
de MCC faz com que seja preenchido; esta ação ativa o canal. Se clicar na caixa de 
verificação de um canal de MCC faz com que fique vazio; esta ação desativa o canal. 

• Para parâmetros com um conjunto de valores possíveis, o valor do parâmetro é realçado 
por uma pequena caixa retangular. Para modificar o seu valor, selecione o valor do 
parâmetro apresentado. Será apresentada uma janela com todos os valores possíveis 
para o parâmetro selecionado. Para modificar o valor do parâmetro, selecione o novo 
valor na lista. Quando a seleção for efetuada, a janela do parâmetro fecha 
automaticamente e o valor do parâmetro selecionado é apresentado. Além disso, a 
janela do parâmetro possui um pino verde no canto superior direito que, ao ser clicado, 
muda a cor para vermelho, mantendo a janela aberta e impedindo que o utilizador faça 
uma seleção. Se clicar no pino vermelho muda a cor de volta para verde e permite que o 
utilizador selecione um valor de parâmetro. 

Para modificar o valor de um parâmetro: 

• Selecione o separador onde o parâmetro a ser modificado aparece 

• Selecione o valor do parâmetro a ser modificado. Se o parâmetro for um interruptor, 
mudará de um estado para outro (por exemplo, OFF para ON ou vice-versa). Se o 
parâmetro não for um interruptor, irá aparecer uma janela com todos os seus 
valores possíveis. 

• Selecione o novo valor na lista. Este valor será o novo valor do parâmetro. 

Nota: Os valores dos parâmetros apresentados no ecrã Programmer (Programador) não são 
transferidos para o GII até que o comando Program seja emitido. 

Alguns parâmetros dependem diretamente de outros (como frequências e períodos). 
Nestes casos, se modificar o valor de um parâmetro ajustará automaticamente os valores dos 
parâmetros que dependem diretamente dele. 
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Também existem parâmetros para os quais os valores são válidos apenas quando outros 
parâmetros estão ativos ou definidos com determinados valores (por exemplo, se o modo do 
dispositivo GII OPTIMIZER Smart Mini estiver definido como OOO, nenhum parâmetro será 
válido). Quando a definição de um parâmetro não tiver significado no contexto de outros 
parâmetros, o seu valor não é apresentado. 

3.3.1 Convenção de cores de parâmetros 
Quando apresentar um conjunto de valores de parâmetros numa janela de parâmetros, é 
utilizada a seguinte convenção de cores para representar as diferentes opções 
de parâmetros: 

• Preto: Para o valor do parâmetro programado atualmente no GII OPTIMIZER 
Smart Mini. 

• Azul: Para valores de parâmetros diferentes do valor programado atual que, se 
for selecionado, não resultará em conflito de parâmetros. 

• Amarelo: Para valores de parâmetros diferentes do valor programado atual que, 
se forem selecionados, resultarão num aviso de parâmetro. 

• Vermelho: Para valores proibidos que, se forem selecionados, resultarão num 
conflito de parâmetros. 

Nota: Nem todas as janelas de parâmetros incluirão todos os quatro tipos de opções 
de parâmetros. 

A convenção de cores preto/azul/amarelo/vermelho (programado, pendente, aviso, 
conflito) também é utilizada ao ver os valores dos parâmetros apresentados nos vários 
painéis. Deste modo, o utilizador pode identificar quais os parâmetros que estão 
atualmente programados no GII OPTIMIZER Smart Mini, os parâmetros que foram 
modificados mas ainda não programados, e os parâmetros que irão gerar um conflito ou 
aviso de parâmetro. 

3.3.2 Conflitos e avisos de parâmetros 
3.3.2.1 Conflito de parâmetro 
Quando um valor de parâmetro incompatível com outros valores de parâmetro 
for selecionado, ocorre um conflito de parâmetros . Quando tais situações 
surgem, é apresentada uma mensagem de erro na Error Message Window 
(Janela de mensagens de erro). 

Para ver a Error Message Window (Janela de mensagens de erro): 

• Clique no botão Restrictions and Warnings (Restrições e avisos) na 
barra de estado 

As mensagens de erro de conflito de parâmetros apresentadas na Error 
Message Window (Janela de mensagens de erro) incluem: 

• Os valores de parâmetros que estão em conflito 
• Uma explicação do motivo pelo qual surgiu o conflito 

Quando ocorre um conflito de parâmetros, os valores dos parâmetros que estão 
em conflito são apresentados a vermelho. 

Enquanto houver um conflito de parâmetros, a aplicação OPTIMIZER Smart Mini 
Programmer não permitirá que o GII OPTIMIZER Smart Mini seja programado 
com novos valores de parâmetros. Isto assegura que só podem ser transferidas 
configurações de parâmetros compatíveis para o GII OPTIMIZER Smart Mini. 

Para resolver um conflito de parâmetros, devem ser selecionados novos valores 
para os parâmetros que causam o conflito. Resolver o conflito de parâmetros 
pode ser conseguido rapidamente do seguinte modo: 

• Ver a lista de valores disponíveis para o(s) parâmetro(s) em conflito e 
selecionar um novo valor de parâmetro “azul” para cada definição 
de parâmetro. 
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Nota: É permitido selecionar um parâmetro que cause um conflito, desde que os 
valores dos outros parâmetros envolvidos no conflito sejam alterados para novos 
valores “azuis” que resolvam o conflito. 

3.3.2.2 Aviso de parâmetro 
Quando um valor de parâmetro que viola uma condição lógica for selecionado, 
ocorre um aviso de parâmetro . Quando tais situações surgem, é apresentada 
uma mensagem de aviso na Error Message Window (Janela de mensagens 
de erro). 

Para ver a Warning Message Window (Janela de mensagens de aviso): 

• Clique no botão Restrictions and Warnings (Restrições e avisos) na 
barra de estado 

As mensagens de aviso de conflito de parâmetros apresentadas na Error 
Message Window (Janela de mensagens de erro): 

• Os valores de parâmetros que estão a violar uma condição lógica 

• Uma explicação da condição lógica que está a ser violada 

Quando ocorre um aviso de parâmetro, os valores dos parâmetros que estão a 
violar uma condição lógica são apresentados a amarelo. 

Embora exista uma condição lógica a ser violada, a aplicação OPTIMIZER 
Smart Mini Programmer ainda permite que o GII OPTIMIZER Smart Mini seja 
programado com novos valores de parâmetros. 

Para resolver um aviso de parâmetros, devem ser selecionados novos valores 
para os parâmetros que causam o problema. Resolver o aviso de parâmetro 
pode ser conseguido rapidamente do seguinte modo: 

• Ver a lista de valores disponíveis para o(s) parâmetro(s) que violam a 
condição lógica e selecionar um novo valor de parâmetro “azul” para 
cada definição de parâmetro. 

Nota: É permitido selecionar um parâmetro que cause um aviso, desde que os 
valores dos outros parâmetros envolvidos no aviso sejam alterados para novos 
valores “azuis” que resolvam o conflito. 

3.4 Programação 
3.4.1 Programar o GII OPTIMIZER Smart Mini 
A programação do GII OPTIMIZER Smart Mini com os valores de parâmetros 
modificados só é permitida se não ocorrer conflito de parâmetros. 

O botão Program (Programar) indicará se o valor de parâmetro modificado é permitido 
da seguinte forma: 

• Desativado, se houver um conflito de parâmetros, 

• Âmbar a piscar, se os valores dos parâmetros tiverem sido modificados e não 
existir conflito de parâmetros. 

Para programar os valores de parâmetros modificados: 

• Clique no botão Program no Programming Buttons Pane (Painel de botões 
de programação) 

Se a programação for bem-sucedida, o botão Program (Programa) mudará de âmbar 
intermitente para azul, e os valores dos parâmetros modificados no ecrã da aplicação 
OPTIMIZER Smart Mini Programmer ficarão pretos, indicando que são agora os valores 
dos parâmetros programados do GII OPTIMIZER Smart Mini . 
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3.4.2 Comandos Cancelar e Anular 
A aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer tem dois comandos separados para 
reinicializar os valores de parâmetros modificados para os valores anteriores. 

3.4.2.1 Cancel (Cancelar) 
Se algum valor de parâmetro tiver sido modificado mas ainda não programado 
no GII OPTIMIZER Smart Mini (botão Program a piscar a âmbar), o comando 
Cancel (Cancelar) irá reinicializar os valores dos parâmetros para o último 
conjunto de valores interrogados/programados. 

Para cancelar modificações: 

• Clique no botão Cancel (Cancelar) no Programming Buttons Pane 
(Painel de botões de programação) 

Observe que, depois de executar um comando Cancel (Cancelar), os valores 
dos parâmetros apresentados nos ecrãs da aplicação OPTIMIZER Smart Mini 
Programmer são todos apresentados a preto, dado que são os valores dos 
parâmetros atualmente programados no GII OPTIMIZER Smart Mini. Se um GII 
OPTIMIZER Smart Mini não estiver ligado ao programador e se os dados dos 
parâmetros foram carregados a partir de um padrão (ficheiro .mips), os valores 
dos parâmetros apresentados serão os valores armazenados no ficheiro padrão. 

3.4.2.2 Undo (Anular) 
Se o GII OPTIMIZER Smart Mini tiver sido programado com um novo conjunto 
de valores de parâmetros, o comando Undo (Anular) reinicializa os valores dos 
parâmetros para o conjunto anterior de valores programados. 

Para anular a programação mais recente: 

• Clique no botão Undo (Anular) no Programming Buttons Pane (Painel 
de botões de programação) 

3.5 Modos do dispositivo e da terapia de MCC 
O parâmetro Mode (Modo) define o modo do dispositivo GII OPTIMIZER Smart Mini. 

Para definir o modo do dispositivo GII OPTIMIZER Smart Mini: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 
sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Parameters  na Barra de modos 

• Selecione o separador CCM Therapy (terapia de MCC) 

• No painel CCM Therapy (terapia de MCC), clique no parâmetro Mode (Modo) 

• A janela do parâmetro Mode (Modo) apresentará as seguintes opções para 
este parâmetro: 

o OOO: O dispositivo é colocado em modo de segurança sem aplicação 
de terapia de MCC. 

o ODO-LS-CCM: O dispositivo utiliza eventos atriais, ventriculares (RV) e 
sensoriais locais (LS) como entradas para determinar se a terapia de 
MCC deverá ser aplicada. 

o OVO-LS-CCM: O dispositivo utiliza apenas eventos RV e LS como 
entradas para determinar se a terapia de MCC deve ser aplicada. 

• Selecione uma das opções de parâmetros apresentadas na janela de 
parâmetros Mode (Modo) 
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Nota: Se ODO-LS-CCM ou OVO-LS-CCM for selecionado, os parâmetros CCM 
Therapy Mode (Modo de terapia de MCC), Parâmetros Sensing (Deteção) e CCM 
Timing (Sincronização de MCC) serão ativados, permitindo que o utilizador defina 
estes parâmetros. 

Para definir o parâmetro CCM Therapy Mode (Modo de terapia de MCC): 

• No painel CCM Therapy (Terapia de MCC), clique no parâmetro CCM Therapy 
Mode (Modo de terapia de MCC) 

• A janela do parâmetro CCM Therapy Mode (Modo de terapia de MCC) 
apresentará as seguintes opções para este parâmetro: 

o OFF – Desliga a aplicação da terapia de MCC 

o ON – Permite que o GII OPTIMIZER Smart Mini aplique a terapia de 
MCC um número definido de horas por dia dentro do período definido 
pelos parâmetros Start Time (Hora de início) e End Time (Hora de fim) 
(consulte a Secção 3.7). 

• Selecione uma das opções de parâmetros apresentadas na janela de 
parâmetros CCM Therapy Mode (Modo de terapia de MCC) 

Nota: Se for selecionado ON, os parâmetros CCM Train (Série de impulsos de MCC), 
bem como os restantes parâmetros de CCM Therapy (terapia de MCC), serão ativados, 
permitindo que o utilizador defina estes parâmetros. 

Nota: Se o valor do parâmetro ON estiver vermelho depois de ser selecionado, pelo 
menos um CCM Channel (Canal de MCC) no separador CCM Train deverá ser ativado 
antes de continuar. 

• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel 
de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com as 
novas definições de parâmetros 

Nota: Os modos Device (Dispositivo) e CCM Therapy (Terapia de MCC) também podem ser 
definidos utilizando o CCM Status Pane (Painel de estado da MCC). 

3.6 Modo OVO-LS-CCM 
Quando o GII OPTIMIZER Smart Mini estiver definido para o modo OVO-LS-CCM, o dispositivo 
deixa de detetar a presença de eventos atriais. Deste modo todos os marcadores associados a 
eventos atriais são ignorados e todos os parâmetros associados aos eventos atriais são 
desativados. Além disso, são colocadas limitações em determinados parâmetros para assegurar 
que a terapia de MCC é aplicada adequadamente. 

3.6.1 Painel ECG/IEGM/Marker (Marcador) em Modo OVO-LS-CCM 
Dado que os sinais e eventos atriais são ignorados em modo OVO-LS-CCM, o IEGM 
atrial, o intervalo AV de MCC e os marcadores de eventos atriais não são apresentados 
no painel ECG/IEGM/Marker (Marcador). 

 
Figura 36: Painel ECG/IEGM/Marker (Marcador) em Modo OVO-LS-CCM 
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3.6.2 Parâmetros desativados ou limitados em modo OVO-LS-CCM 
Encontra-se abaixo uma lista de parâmetros que estão desativados ou limitados quando 
o GII OPTIMIZER Smart Mini está definido para o modo OVO-LS-CCM: 

• Os parâmetros Senstivity (Sensibilidade) e Polarity (Polaridade) do aurículo 
estão desativados 

• A apresentação dos marcadores de PVC, AT, AV longo e AV curto 
está desativada 

• A definição mínima da sensibilidade V1 e V2 está limitada a 1,0 mV 

• Inibição de MCC com PVC desativada 

• Inibição de MCC com AV longo desativada 

• Inibição de MCC com AV curto desativada 

• Inibição de MCC com taquicardia atrial desativada 

• A inibição de MCC com taquicardia ventricular está ativada, com um intervalo 
programável de 62 bpm a 110 bpm 

• A duração máxima da janela de alerta LS está limitada a 30 ms 

• O atraso máximo da série de MCC é limitado a 45 ms 

 
Figura 37: Painel de deteção em modo OVO-LS-CCM 

 
Figura 38: Painel de sincronização de MCC em modo OVO-LS-CCM 

3.7 Agendamento de MCC 
O painel CCM Therapy (terapia de MCC) também contém os parâmetros que definem o 
cronograma da terapia de MCC. 

3.7.1 Horas/dia da terapia de MCC 
O parâmetro CCM hs/day (MCC horas/dia) define o número total de horas por dia em 
que o GII OPTIMIZER Smart Mini deve aplicar a terapia de MCC. Por definição, o 
parâmetro CCM hs/day (MCC horas/dia) é definido com 7 horas/dia. 
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Para aceder aos parâmetros CCM hs/day (MCC horas/dia): 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 
sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Parameters  na Barra de modos 

• Selecione o separador CCM Therapy (Terapia de MCC) 

• No painel CCM Therapy (Terapia de MCC), clique no parâmetro CCM hs/day 
(MCC horas/dia) (ao lado de CCM Therapy Mode (Modo de terapia de MCC)) 

• Selecione uma das opções de parâmetros apresentadas na janela de 
parâmetros CCM hs/day (MCC horas/dia) 

• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel de 
botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com a nova 
definição de parâmetros 

3.7.2 Hora de início e Hora de fim 
Os parâmetros Start Time (Hora de início) e End Time (Hora de fim) definem a hora de 
início e final dos intervalos diários da aplicação da terapia de MCC. Por definição, os 
intervalos de aplicação da terapia de MCC são definidos para serem distribuídos por um 
período diário de 24 horas. 

Para definir os parâmetros Start Time (Hora de início) e End Time (Hora de fim): 

• No painel CCM Therapy (Terapia de MCC), clique no parâmetro Start Time 
Hour (Hora de início do período) 

• Selecione uma das opções de parâmetros apresentadas na janela de 
parâmetros Start Time Hour (h) (Hora (h) inicial do período) 

• No painel CCM Therapy (Terapia de MCC), clique no parâmetro Start Time 
Minute (Minuto inicial do período) 

• Selecione uma das opções de parâmetros apresentadas na janela de 
parâmetros Start Time Minute (m) (Minuto (m) inicial do período) 

• No painel CCM Therapy (Terapia de MCC), selecione o parâmetro End Time 
Hour (Hora de fim do período) 

• Selecione uma das opções de parâmetros apresentadas na janela de 
parâmetros End Time Hour (h) (Hora (h) final do período) 

• No painel CCM Therapy (Terapia de MCC), selecione o parâmetro End Time 
Minute (Minuto final do período) 

• Selecione uma das opções de parâmetros apresentadas na janela de 
parâmetros End Time Minute (m) (Minuto (m) final do período) 

• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel 
de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com as 
novas definições de parâmetros 

Por baixo dos parâmetros Start Time (Hora de início) e End Time (Hora de fim) 
encontram-se os intervalos On Time (Tempo ligado) e Off Time (Tempo desligado). O 
On Time (Tempo ligado) é o intervalo em que o GII OPTIMIZER Smart Mini está 
programado para aplicar a terapia de MCC. Tem sempre tem o valor 01 h: 00 m. O Off 
Time (Tempo desligado) é o período de tempo entre cada intervalo On Time (Tempo 
ligado) de uma hora quando o GII OPTIMIZER Smart Mini não está programado para 
aplicar a terapia de MCC. A aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer calcula o 
intervalo de Off Time (Tempo desligado) utilizando os valores de parâmetros escolhidos 
para CCM hs/day, Start Time e End Time (MMC horas/dia, Hora de início e Hora 
de fim). 
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Nota: Quando o parâmetro CCM hs/day (MCC horas/dia) é definido com um valor 
específico, a aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer calcula e define 
automaticamente os horários exatos para o parâmetro Off Time (Tempo desligado) 
utilizando as predefinições dos parâmetros Start Time (Hora de início) e End Time 
(Hora de fim). 

Por exemplo, se a frequência da terapia de MCC for definida para 7 horas por dia 
distribuídas ao longo de 24 horas, define os seguintes parâmetros de 
agendamento padrão: 

Modo de terapia de MCC:  ON   7 horas/dia 
Hora de início:  00 h  00 m  Hora de fim: 23 h 59 m 
Tempo ligado:  01 h  00 m Tempo desligado: 02 h 25 m 

3.7.3 Prolongar com CCM% baixa 
A aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer possui a função Extend on Low 
CCM% (Prolongar com CCM% baixa), que, quando está ativada, permite que o GII 
OPTIMIZER Smart Mini prolongue o intervalo On Time (Tempo ligado) para a aplicação 
da terapia de MCC com base na percentagem da terapia de MCC aplicada durante a 
primeira hora do intervalo de On Time (Tempo ligado). O valor pelo qual o intervalo On 
Time (Tempo ligado) é prolongado é o seguinte: 

• Se o CCM% for entre 80% e 90%, o intervalo On Time (Tempo ligado) é 
prolongado 11% 

• Se o CCM% for entre 70% e 79%, o intervalo On Time (Tempo ligado) é 
prolongado 26% 

• Se o CCM% for entre 60% e 69%, o intervalo On Time (Tempo ligado) é 
prolongado 46% 

• Se o CCM% for inferior a 60%, o intervalo On Time (Tempo ligado) será 
prolongado 72% 

Em todos os casos, o período de tempo desligado é reduzido em conformidade na 
mesma quantidade. 

Para ativar a funcionalidade Extend on low CCM% (Prolongar com CCM% baixa): 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 
sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Parameters na Barra de modos 

• Selecione o separador CCM Therapy (Terapia de MCC) 

• No painel CCM Therapy (Terapia de MCC), mude o botão Extend on Low 
CCM% (Prolongar com CCM% baixa) para ON 

• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel 
de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com a 
nova definição de parâmetros 

3.8 Modo de íman de MCC 
Colocar um ímã de pacemaker sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini e mantê-
lo sobre o local do implante durante pelo menos dois ciclos cardíacos (3 segundos) e depois 
removê-lo do local do implante coloca o GII OPTIMIZER Smart Mini em CCM Magnet Mode 
(Modo de íman de MCC) (indicado por uma barra amarela na linha CCM Status (Estado de 
MCC) do Marker Sub-pane (Sub-painel do marcador)), suspendendo a terapia de MCC. 

Quando o ímã é removido do local do implante, esta suspensão da terapia de MCC é mantida. 
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Neste estado, o GII OPTIMIZER Smart Mini ainda deteta e classifica eventos cardíacos. 

Nota: Esta funcionalidade é útil para desligar a aplicação da terapia MCC quando um 
Programador Intelio não está disponível (por exemplo, quando tiver de ser realizado um STAT 
ECG num doente numa sala de urgência não equipada com um Programador Intelio). 

Para definir o parâmetro associado a esta suspensão do modo de íman: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio sobre o 
local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Parameters  na Barra de modos 

• Selecione o separador CCM Therapy (Terapia de MCC) 

• No painel CCM Therapy (Terapia de MCC), clique no botão CCM Magnet Mode 
(Modo de íman da MCC) 

• A janela do parâmetro Magnet Mode (Modo de íman) apresentará as seguintes opções 
para este parâmetro: 

o Off 1 day (Desligado 1 dia): Suspende a aplicação da terapia de MCC durante 
24 horas após ser aplicado temporariamente um íman de pacemaker sobre o 
local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini (a menos que o comando 
Program seja enviado para o GII após a aplicação do íman) 

Nota: Se um íman de pacemaker for reaplicado temporariamente sobre o local 
do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini durante pelo menos dois ciclos 
cardíacos (3 segundos) em qualquer momento durante este período de 
24 horas, o período de 24 horas é reiniciado. 

o Off (Desligada): Suspende permanentemente a aplicação da terapia de MCC 
após ser aplicado temporariamente um íman de pacemaker sobre o local do 
implante do GII OPTIMIZER Smart Mini (a menos que o comando Program seja 
enviado para o GII após a aplicação do íman) 

• Selecione uma das opções de parâmetro e clique no botão Program intermitente no 
Programming Buttons Pane (Painel de botões de programação) para carregar o GII 
OPTIMIZER Smart Mini com a nova definição de parâmetros 

3.9 OptiSet 
Nota: Se o parâmetro Paced Rhythm (Ritmo compassado) estiver definido com ON (consulte a 
secção Armazenamento de dados), a ferramenta OptiSet não pode ser utilizada. 

A aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer possui a ferramenta OptiSet, que pode ser 
utilizada para propor novos valores para os seguintes parâmetros: 

• Sensibilidades de IEGM 

• Sincronização do algoritmo de MCC 

• CCM Amplitude (Amplitude da MCC) 

A ferramenta OptiSet é oferecida coletivamente como OptiSet Wizard (Assistente OptiSet) ou 
como as seguintes ferramentas individuais: 

• OptiSet: Propose IEGM Sensitivities (Propor sensibilidades de IEGM) (localizado no 
painel Sensing (Deteção)) 

• OptiSet: Propose CCM Algorithm Timing (Propor sincronização do algoritmo de MCC) 
(localizado no painel CCM Timing (Sincronização de MCC)) 

• OptiSet: Propose CCM Amplitude (Propor amplitude da MCC) (localizado no painel 
CCM Train) 
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Para utilizar a ferramenta OptiSet Wizard (Assistente de OptiSet): 
• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio sobre o 
local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 
• Clique no botão Follow-up (Seguimento) na Barra de modos 
• Selecione o separador CCM Setting (Definição de MCC) 
• No painel CCM Setting (Definição de MCC), clique no botão OptiSet Wizard (Assistente 

de OptiSet) 
Aparece a janela OptiSet. 
Nota: Se o parâmetro Paced Rhythm (Ritmo compassado) estiver definido como ON 
(conforme indicado por uma caixa de verificação preenchida), os botões no OptiSet serão 
todos desativados. 
Nota: O Modo de MCC utilizado pela ferramenta OptiSet durante a sua análise pode ser 
alterado modificando o parâmetro CCM Mode (Modo de MCC) na janela OptiSet. 
O parâmetro Acquisition Time (Tempo de aquisição) permite que o utilizador ajuste o 
tempo atribuído ao OptiSet para analisar o IEGM do doente e determinar as melhores 
definições para cada parâmetro. 
• Se pretender, ajuste o Acquisition Time (Tempo de aquisição) 

o Clique no parâmetro Acquisition Time (Tempo de aquisição) 
o Quando o menu pendente aparecer, selecione o tempo de aquisição pretendido 

na lista de opções 
• Clique em OptiSet: Botão Propose IEGM Sensitivities (Propor sensibilidades de IEGM) 

 
Figura 39: Janela OptiSet (Inicial) 

Quando o OptiSet: A janela CCM IEGM SENSITIVITIES (Sensibilidades de IEGM da MCC) 
aparece e a análise será iniciada automaticamente. Se for bem-sucedida, será apresentada 
uma marca de verificação verde com uma mensagem indicando que a proposta de 
sensibilidades do OptiSet está concluída. Se o valor de qualquer parâmetro proposto for 
diferente do valor programado atualmente, será apresentado a azul. 
Nota: Os valores de parâmetros propostos podem ser modificados clicando no parâmetro 
específico e escolhendo um novo valor. 
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Nota: Se o OptiSet não conseguir encontrar com sucesso um conjunto de valores 
propostos, clique no botão Repeat (Repetir) para repetir a análise. Se o OptiSet ainda não 
conseguir encontrar com sucesso um conjunto de valores propostos após a segunda 
tentativa, clique no X vermelho no canto superior direito da janela para fechar a aplicação 
OptiSet e definir manualmente os parâmetros de IEGM Sensitivity (Sensibilidade de IEGM) 
no painel Sensitivity (Sensibilidade). 
• Quando o OptiSet tiver concluído com sucesso a sua análise e apresentar as definições 

recomendadas para a sensibilidade de IEGM, o botão Accept & Continue (Aceitar e 
continuar) será ativado. 

• Clique no botão Accept & Continue (Aceitar e continuar no OptiSet: Janela CCM IEGM 
SENSITIVITIES (Sensibilidades de IEGM da MCC). 

 
Figura 40: OptiSet: Janela CCM IEGM SENSITIVITIES (Sensibilidades de IEGM da MCC). 

• Quando a janela OptiSet aparecer novamente, clique em OptiSet: Botão Propose CCM 
Algorithm Timing (Propor sincronização do algoritmo da MCC) 

Quando o OptiSet: A janela CCM ALGORITHM TIMING (Sincronização do algoritmo de 
MCC) aparece e a análise será iniciada automaticamente. Se for bem-sucedida, será 
apresentada uma marca de verificação verde em conjunto com uma mensagem indicando 
que a proposta do OptiSet de sincronização do algoritmo de MCC está completa. Se o valor 
de qualquer parâmetro proposto for diferente do valor programado atualmente, será 
apresentado a azul. 
Nota: Os valores de parâmetros propostos podem ser modificados clicando no parâmetro 
específico e escolhendo um novo valor. 
Nota: Se o OptiSet não conseguir encontrar com sucesso um conjunto de valores 
propostos, clique no botão Repeat (Repetir) para repetir a análise. Se o OptiSet ainda não 
conseguir encontrar com sucesso um conjunto de valores propostos após a segunda 
tentativa, clique no X vermelho no canto superior direito da janela para fechar a aplicação 
OptiSet e definir manualmente os parâmetros de sincronização de MCC no painel CCM 
Timing (Sincronização de MCC) (Sensibilidade). Isto também fará com que as alterações 
propostas anos parâmetros de IEGM Sensitivity (Sensibilidade de IEGM) 
sejam descartadas. 



 

37 

• Quando o OptiSet concluir com sucesso a sua análise e apresentar das definições 
recomendadas para a sincronização do algoritmo de MCC, o botão Accept & Continue 
(Aceitar e continuar) ficará ativado. 

• Clique no botão Accept & Continue (Aceitar e continuar) na janela OptiSet: CCM 
ALGORITHM TIMING (Sincronização do algoritmo de MCC). 

 
Figura 41: OptiSet: Janela CCM ALGORITHM TIMING (Sincronização do algoritmo de MCC). 

• Quando a janela OptiSet aparecer novamente, clique em OptiSet: Botão Propose CCM 
Amplitude (Propor amplitude da MCC) 

Quando o OptiSet: A janela CCM AMPLITUDE (Amplitude da MCC) aparece e a análise 
começará automaticamente, se pelo menos um canal de aplicação de MCC tiver 
sido ativado. 
Nota: Se nenhum canal de aplicação de MCC tiver sido ativado, ative um canal de aplicação 
de MCC, aguarde que o OptiSet conclua a sua análise e ative depois o segundo canal de 
aplicação de MCC. 
Se for bem-sucedida, será apresentada uma marca de verificação verde em conjunto com 
uma mensagem indicando que a proposta do OptiSet da amplitude do algoritmo de MCC 
está completa. Se o valor do parâmetro de amplitude da MCC proposto for diferente do valor 
programado atualmente, será apresentado a azul. 
Nota: O valor do parâmetro de amplitude da MCC proposto pode ser modificado clicando no 
parâmetro e escolhendo um novo valor. 
Nota: Se o OptiSet não conseguir encontrar com sucesso um parâmetro de amplitude da 
MCC proposto, clique no botão Repeat (Repetir) para repetir a análise. Se o OptiSet ainda 
não conseguir encontrar com sucesso um parâmetro de amplitude da MCC após a segunda 
tentativa, clique no X vermelho no canto superior direito da janela para fechar a aplicação 
OptiSet e definir manualmente o parâmetro de amplitude de MCC no painel CCM Train . 
Isto também fará com que as alterações propostas aos parâmetros CCM Algorithm Timing 
(Sincronização do algoritmo de MCC) e CCM IEGM Sensitivity (Sensibilidade do IEGM de 
MCC) sejam descartadas. 
• Quando o OptiSet concluir com sucesso a sua análise e apresentar as definições 

recomendadas para a amplitude do algoritmo de MCC, o botão Accept & Continue 
(Aceitar e continuar) ficará ativado. 
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• Clique no botão Accept & Continue (Aceitar e continuar) na janela OptiSet: CCM 
AMPLITUDE (Amplitude da MCC). 

 
Figura 42: OptiSet: Janela CCM AMPLITUDE (Amplitude da MCC). 

• Quando a janela OptiSet aparecer novamente, clique no botão Accept & Continue 
(Aceitar e continuar) 

 
Figura 43: Janela OptiSet (Final) 
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• Quando a aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer regressar ao ecrã principal da 
aplicação, clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane 
(Painel de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com as 
novas definições de parâmetros. 

3.10 Sensing (Deteção) 
O painel Sensing (Deteção) contém os seguintes parâmetros: 

• Sensitivity (Sensibilidade): Este parâmetro é utilizado para determinar o limiar de 
sensibilidade e definir a definição de sensibilidade final da sonda. Quado o limiar de 
sensibilidade de uma sonda for determinado, a definição da sensibilidade final assume 
normalmente o valor de parâmetro mais próximo, representando 50% do valor do limiar 
de sensibilidade da sonda. 

• Polaridade: Este parâmetro oferece as seguintes opções: 

o Bipolar: O sinal é detetado entre a “ponta” da sonda (elétrodo distal) e o “anel” 
(elétrodo proximal) de uma sonda bipolar. 

o Unipolar (Monopolar): O sinal é detetado entre a ponta da sonda (elétrodo 
distal) e a caixa do GII OPTIMIZER Smart Mini. 

Para modificar os parâmetros de deteção: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini. 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio sobre o 
local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini. 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane. 

• Clique no botão Parameters  na Barra de modos. 

• Selecione o separador Sensing (Deteção). 

• No painel Sensing (Deteção), clique no parâmetro Sensitivity (Sensibilidade) para cada 
sonda e altere conforme necessário, para determinar o limiar de sensibilidade e a 
definição de sensibilidade final da sonda. 

• Clique no parâmetro Polarity (Polaridade) para cada sonda e altere 
conforme necessário. 

• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel de 
botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com a nova 
definição de parâmetros 

3.11 Sincronização de MCC 
O painel CCM Timing (Sincronização de MCC) contém os parâmetros para definir as seguintes 
categorias de parâmetros: 

• A/V Refractories (Refratários A/V) – Consistem no seguinte conjunto de parâmetros: 

o Post-V Atrial Refractory Period (Período refratário atrial pós-V): Define o 
intervalo de tempo após um evento ventricular (RV) quando os sinais detetados 
na sonda atrial não são reconhecidos como eventos atriais. 

Nota: Este parâmetro está ativo apenas quando o GII OPTIMIZER Smart Mini 
está em modo ODO-LS-CCM. 

o Post-V Ventricular (RV) Refractory Period (Período refratário ventricular (RV) 
pós-V): Define o intervalo de tempo após um evento ventricular (RV) quando os 
sinais detetados no canal RV não são reconhecidos como eventos 
ventriculares (RV). 
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• CCM Inhibit (Inibição de MCC) – Consiste no seguinte conjunto de parâmetros que 
controlam a inibição de MCC: 

o CCM Inhibit Cycles (Ciclos de inibição de MCC): Define o número de ciclos 
para os quais a aplicação da terapia de MCC continuará a ser inibida após o 
evento de inibição inicial. 

Nota: O número de ciclos inibidos aplica-se ao evento detetado mais recente 
que causou a inibição da terapia de MCC. Se for detetado um novo evento de 
inibição durante a inibição da terapia de MCC, irá desencadear um novo período 
de inibição. 

o Short AV Limit (Limite AV curto): Define o intervalo mínimo permitido entre um 
evento atrial e um evento ventricular. 

Nota: Este parâmetro está ativo apenas quando o GII OPTIMIZER Smart Mini 
está em modo ODO-LS-CCM. 

o Long AV Limit (Limite AV longo): Define o intervalo máximo permitido entre um 
evento atrial e um evento ventricular. 

Nota: Este parâmetro está ativo apenas quando o GII OPTIMIZER Smart Mini 
está em modo ODO-LS-CCM. 

o Tachycardia (Taquicardia): Este parâmetro depende do modo da MCC 
do dispositivo. 

 Modo ODO-LS-CCM: Quando funciona neste modo, define o limite 
máximo do número de eventos atriais detetados por minuto. 

 Modo OVO-LS-CCM: Quando funciona neste modo, define o limite 
máximo do número de eventos ventriculares (RV) detetados por minuto. 

• Timing Algorithm (Algoritmo de sincronização) – Consiste no seguinte conjunto de 
parâmetros que controlam eventos e que controlam a sincronização da MCC: 

o LS: Atribui a sonda V1 ou V2 como o canal LS. 

o LS Alert Start (Início de alerta LS): Define o início do intervalo de tempo durante 
o qual um evento LS válido deve ser detetado para desencadear a aplicação da 
terapia de MCC. 

Nota: A janela de alerta começa dentro do intervalo AV se o valor do parâmetro 
for negativo. 

o LS Alert Width (Duração do alerta LS): Define a duração do intervalo de tempo 
em que um evento LS válido deve ser detetado para desencadear a aplicação 
da terapia de MCC.  

Nota: Se a soma do início do alerta e da duração do alerta for negativa, a janela 
de alerta termina dentro do intervalo AV. 

Nota: Se um evento sensorial local for detetado fora da janela de alerta, a 
aplicação da terapia de MCC é sempre inibida. 

Nota: Quando o GII OPTIMIZER Smart Mini está em modo OVO-LS-CCM, a 
definição máxima permitida para este parâmetro é de 30 ms. 

• LS Blanking Refractories (Refratários de supressão LS) – Consistem no seguinte 
conjunto de parâmetros que permitem mascarar os sinais indesejados (por exemplo, 
ruído) que possam ser detetados antes ou depois de um evento atrial, RV ou LS: 

o Pre A Refractory Period (Período refratário pré-A): Define o intervalo de tempo 
antes de um evento atrial quando os sinais LS são mascarados da deteção. 

Nota: Este parâmetro está ativo apenas quando o GII OPTIMIZER Smart Mini 
está em modo ODO-LS-CCM. 
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o Post A Refractory Period (Período refratário pós-A): Define o intervalo de 
tempo após um evento atrial quando os sinais LS são mascarados da deteção. 

Nota: Este parâmetro está ativo apenas quando o GII OPTIMIZER Smart Mini 
está em modo ODO-LS-CCM. 

o Pre RV Refractory Period (Período refratário pré-RV): Define o intervalo de 
tempo antes de um evento RV quando os sinais LS são mascarados da deteção. 

o Post RV Refractory Period (Período refratário pós-RV): Define o intervalo de 
tempo após um evento RV quando os sinais LS são mascarados da deteção. 

o Post LS Refractory Period (Período refratário pós-LS): Define o intervalo de 
tempo após um evento LS quando os sinais LS são mascarados da deteção. 

Para modificar os parâmetros de sincronização da MCC: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio sobre o 
local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Parameters  na Barra de modos 

• Selecione o separador CCM Timing (Sincronização da MCC) 

• No painel CCM Timing (Sincronização da MCC), altere os parâmetros de sincronização 
da MCC conforme necessário 

• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel de 
botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com a nova 
definição de parâmetros 

3.12 CCM Train (série de impulsos de MCC) 
O painel CCM Train contém os seguintes parâmetros: 

• CCM Train Delay (Atraso da série de impulsos de MCC): Define o intervalo de tempo 
entre o início do evento de acionamento sensorial local e o início da aplicação da série 
de impulsos com MCC. 

Nota: Quando o GII OPTIMIZER Smart Mini está em modo OVO-LS-CCM, a definição 
máxima permitida para este parâmetro é de 45 ms. 

• CCM Amplitude (Amplitude da MCC): Define a tensão do impulso da terapia de MCC. 

• Number of Biphasic Pulses (Número de impulsos bifásicos): Define o número de 
impulsos bifásicos da terapia de MCC. 

• Balancing (Equilíbrio): Define a quantidade de tempo utilizada pelo GII OPTIMIZER 
Smart Mini para descarregar qualquer polarização residual na interface elétrodo/tecido 
após a aplicação da série de impulsos de MCC ter sido concluída. 

• First Phase Polarity (Polaridade da primeira fase): Define a polaridade da primeira fase 
do impulso da terapia de MCC e oferece as seguintes opções: 

o Positive (Positiva): A primeira fase do impulso com MCC tem uma deflexão 
positiva (por exemplo, 7,5 V), seguida por uma deflexão negativa 
correspondente (por exemplo, –7,5 V). 

o Negative (Negativa): A primeira fase do impulso com MCC tem uma deflexão 
negativa seguida por uma deflexão positiva correspondente. 

Nota: Se um doente manifestar desconforto quando o GII OPTIMIZER Smart Mini estiver 
a aplicar a terapia de MCC, se definir a polaridade da primeira fase como “Negativa” 
pode ajudar a aliviar este desconforto. 
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• Phase Duration (Duração da fase): Define a duração de cada fase do impulso da 
terapia de MCC. 

Nota: Não altere a duração da fase da predefinição de 5,13 ms, a menos que seja 
indicado por um médico. 

• Interval (Intervalo): Define o tempo de atraso entre cada impulso da terapia de MCC. 

Nota: Se um doente manifestar desconforto quando o GII OPTIMIZER Smart Mini estiver 
a aplicar a terapia de MCC, se definir o intervalo para um valor > 1 ms pode ajudar a 
aliviar este desconforto. 

• CCM Channels (Canais de MCC): Atribui o canal a ser utilizado para aplicar a terapia 
de MCC. 

Para alterar os parâmetros da série de impulsos de MCC: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio sobre o 
local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 
• Clique no botão Parameters  na Barra de modos 

• Selecione o separador CCM Train 

• No painel CCM Train, altere os parâmetros da série de MCC conforme necessário 

Nota: A janela de apresentação gráfica da série de impulsos de MCC (no lado direito do painel 
da série de impulsos de MCC) apresenta uma visão gráfica dos parâmetros da série de impulsos 
de MCC em relação a um evento LS válido. Cada parâmetro apresentado na janela muda 
dinamicamente sempre que seu valor de parâmetro é alterado. 

• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel de 
botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com a nova 
definição de parâmetros 

3.13 Teste de interação CCM-ICD 
A aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer possui uma ferramenta CCM-ICD Interaction 
Testing (Teste de interação de CCM-ICD) que pode ser utilizada sempre que o teste de 
interação dispositivo/dispositivo (consulte o Apêndice III) for realizado entre o GII OPTIMIZER 
Smart Mini e um ICD implantado. 

Para iniciar o teste de interação CCM-ICD: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio sobre o 
local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 
• Clique no botão Parameters  na Barra de modos 

• Programe o Post-V Atrial Refractory Period (Período refratário atrial pós-V) e o Post-V 
Ventricular (RV) Refractory Period (Período refratário ventricular (RV) pós-V) para 
389,8 ms (consulte a Secção 3.11) 

• Selecione o separador CCM Train 

• No painel CCM Train, mantenha premido o botão CCM-ICD Interaction Testing (Teste 
de interação CCM-ICD) 

O parâmetro CCM Train Delay (Atraso da série de impulsos de MCC) será temporariamente 
definido com 85 ms. 

Para parar o teste de interação CCM-ICD: 

• Liberte o botão CCM-ICD Interaction Testing (Teste de interação CCM-ICD) 
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O parâmetro CCM Train Delay regressará ao seu valor programado antes do teste. 

Quando o teste tiver terminado, clique no botão Undo (Anular) para definir o Post-V Atrial 
Refractory Period (Período refratário atrial pós-V) e Post-V Ventricular (RV) Refractory 
Period (Período refratário ventricular (RV) pós-V) com os seus valores 
programados anteriormente. 

3.14 Modo contínuo 
O modo contínuo permite que o utilizador sobreponha a aplicação programada da terapia de 
MCC e inicie a aplicação contínua da terapia de MCC. 

Nota: A opção de modo contínuo só está disponível quando o GII OPTIMIZER Smart Mini não 
está em modo OOO e o CCM Therapy Mode (Modo de terapia de MCC) está definido como ON. 

Para iniciar a aplicação contínua da terapia de MCC: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio sobre o 
local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Diagnostics (Diagnósticos) na Barra de modos 

• Selecione a separador Continuous Mode (Modo contínuo) 

• No painel Continuous Mode (Modo contínuo), clique no botão Start Continuous Mode 
(Iniciar modo contínuo) 

O GII OPTIMIZER Smart Mini começará a aplicar a terapia contínua com MCC durante até 
uma hora. 

Nota: CCM Status (Estado da MCC) no Marker Sub-Pane (Sub-painel de marcadores) ficará 
cor de laranja, indicando que a terapia de MCC está em modo contínuo. 

 
Figura 44: Sub-painel de marcadores com terapia de MCC em modo contínuo 

Para parar a aplicação contínua da terapia de MCC: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio sobre o 
local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Diagnostics  na Barra de modos 

• Selecione a separador Continuous Mode (Modo contínuo) 

• Clique no botão Stop Continuous Mode (Parar modo contínuo) 

3.15 Medir as impedâncias das sondas 
O GII OPTIMIZER Smart Mini mede a impedância das sondas ventriculares aplicando um 
impulso bifásico através de cada sonda com os seguintes parâmetros: 

• Number of Biphasic Pulses (Número de impulsos bifásicos): 1 

• Amplitude: 4,5 V ± 10% 

• Phase Duration (Duração da fase): 0,5 ms ± 0,031 ms 

• Interval (Intervalo): 60 µs ± 10 µs 

• Balancing (Equilíbrio): 40 ms ± 5% 
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A impedância da sonda ventricular pode ser medida pelo GII OPTIMIZER Smart Mini com uma 
tolerância de 20%, se estiver dentro do intervalo de 75 Ω a 2000 Ω. 

Advertência: As medições de impedância das sondas acima de 1000 Ω são muito imprecisas e 
devem ser interpretadas apenas como uma indicação de continuidade elétrica 
através do cabo. 

Para medir as impedâncias das sondas: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio sobre o 
local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Diagnostics  na Barra de modos 

• Selecione o separador Leads (Sondas) 

• No painel Leads (Sondas), clique no botão Measure Leads Impedance (Medir 
impedância das sondas) 

Quando terminar, os campos V1 Lead Impedance: (Impedância da sonda V1) e V2 Lead 
Impedance: (Impedância da sonda V2) serão preenchidos com a impedância de cada 
sonda ventricular. 

3.16 Modos especiais 
Nota: Contacte o suporte técnico da Impulse Dynamics para obter o código de acesso antes de 
tentar reinicializar o GII OPTIMIZER Smart Mini. 

3.16.1 Reinicializar o GII OPTIMIZER Smart Mini 
O GII OPTIMIZER Smart Mini possui mecanismos de proteção que mantêm a 
consistência interna do sistema. Estes mecanismos detetam quando ocorre uma 
discrepância interna (por exemplo, relógios que não oscilam na frequência esperada). 

Se, no caso improvável, ocorrer um mau funcionamento desse tipo, o GII OPTIMIZER 
Smart Mini entrará num estado seguro conhecido como Modo “DOWN”. No Modo 
“DOWN”, o GII OPTIMIZER Smart Mini não aplica a terapia de MCC e não deteta 
eventos cardíacos. Este estado só pode ser alterado reinicializando o GII OPTIMIZER 
Smart Mini utilizando a aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer sob 
supervisão médica. 

Para reinicializar o GII OPTIMIZER Smart Mini: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 
sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Diagnostic na Barra de modos 

• Selecione o separador Special Modes (Modos especiais) 

• No painel Special Modes (Modos especiais), clique na caixa do código de 
acesso, introduza o código de acesso obtido junto da Impulse Dynamics e clique 
em OK 

• Quando os botões Special Modes (Modos especiais) ficarem ativos, clique no 
botão Reset (Reinicializar) 

Se o GII OPTIMIZER Smart Mini for reinicializado com sucesso, o CCM Status Pane 
(Painel de estado da MCC) indicará que a definição da terapia de MCC para o GII 
OPTIMIZER Smart Mini é “OOO”, indicando que o dispositivo foi definido para o 
modo Standby. 
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IMPORTANTE: Se um dispositivo estiver em Modo DOWN, documente o conteúdo da 
mensagem pop-up do Modo DOWN apresentada sempre que o GII for interrogado, antes 
de reinicializar o dispositivo. Depois de documentar o conteúdo da mensagem do 
Modo DOWN, contacte o seu representante da Impulse Dynamics. Forneça igualmente 
detalhes sobre o modo do dispositivo e a ocorrência de quaisquer eventos que possam 
ter causado a reversão do dispositivo para o Modo DOWN. 

3.17 Armazenamento de dados 
3.17.1 Dados do implante 
As informações relativas ao implante do sistema podem ser introduzidas e armazenadas 
no OPTIMIZER Smart Mini. Esta informação é apresentada pela aplicação OPTIMIZER 
Smart Mini Programmer sempre que o Programador Intelio é utilizado para interrogar o 
GII OPTIMIZER Smart Mini. 

Para editar os dados do implante: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 
sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Diagnostic na Barra de modos 

• Selecione o separador Data Storage (Armazenamento de dados) 

• No painel Data Storage (Armazenamento de dados), clique no botão Edit 
implant data (Editar dados do implante) 

• Quando a janela Data Storage (Armazenamento de dados) aparecer, prossiga 
com a definição da data do implante e introduza os dados do implante nos 
campos fornecidos. 

 
Figura 45: Janela de armazenamento de dados 

• Quando a introdução de dados tiver sido concluída, clique no botão Set Implant 
Data in IPG (Definir dados do implante no GII) 

Os campos no painel Data Storage (Armazenamento de dados) devem estar agora 
preenchidos com as informações do implante. 

3.17.2 Acompanhamento de atividade 
A informação sobre o nível de atividade de um doente podem ser obtidas utilizando os 
dados de acompanhamento da atividade recolhidos e armazenados pelo GII OPTIMIZER 
Smart Mini. 
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A configuração Activity Tracking (Rastreio da atividade) controla a disponibilidade dos 
métodos de recolha de dados utilizados para obter informação sobre o nível de atividade 
do doente. 

Para definir o Rastreio da atividade: 
• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 
sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 
• Clique no botão Preferences na Barra de modos 
• Selecione o separador Data Storage (Armazenamento de dados) 
• No painel Data Storage (Armazenamento de dados) mude o botão Activity 

Tracking (Acompanhamento de atividade) para ativar (ON) ou desativar (OFF) a 
definição 

Nota: Se for selecionado ON, os métodos de recolha de dados para obter 
informação sobre o nível de atividade do doente podem ser definidos 
posteriormente, permitindo que o utilizador ative ou desative cada parâmetro. 

3.17.2.1 Acelerómetro 
A definição de Accelerometer (Acelerómetro) controla o utilização do 
acelerómetro integrado no GII OPTIMIZER Smart Mini, para recolher informação 
sobre o nível de atividade do doente em relação ao movimento (ou seja, parado 
versus caminhar ou correr). 

Para definir o acelerómetro: 
• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação 
Intelio sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 
• Clique no botão Preferences na Barra de modos 
• Selecione o separador Data Storage (Armazenamento de dados) 
• No painel Data Storage (Armazenamento de dados), mude o botão 

Accelerometer (Acelerómetro) para ativar (ON) ou desativar (OFF) 
a definição 

• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane 
(Painel de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER 
Smart Mini com a nova definição de parâmetros 

3.17.2.2 Postura 
A definição Posture (Postura) controla a utilização do acelerómetro incorporado 
no GII OPTIMIZER Smart Mini, para recolher informação sobre a postura do 
doente (ou seja, deitado versus de pé). 

Para definir a postura: 
• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação 
Intelio sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 
• Clique no botão Preferences na Barra de modos 
• Selecione o separador Data Storage (Armazenamento de dados) 
• No painel Data Storage (Armazenamento de dados), mude o botão 

Posture (Postura) para ativar (ON) ou desativar (OFF) a definição 
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• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane 
(Painel de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER 
Smart Mini com a nova definição de parâmetros 

3.17.2.3 HRV 
A definição HRV controla a utilização do GII OPTIMIZER Smart Mini para 
recolher informação sobre a variabilidade da frequência cardíaca (HRV) 
do doente. 

Para definir a HRV: 
• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação 
Intelio sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 
• Clique no botão Preferences na Barra de modos 
• Selecione o separador Data Storage (Armazenamento de dados) 
• No painel Data Storage (Armazenamento de dados), mude o 

botão HRV para ativar (ON) ou desativar (OFF) a definição 
• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane 

(Painel de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER 
Smart Mini com a nova definição de parâmetros 

3.18 CCM Statistics (Estatísticas da MCC): 
O GII OPTIMIZER Smart Mini monitoriza continuamente o ritmo cardíaco do doente, recolhendo 
um registo estatístico de eventos e condições que ocorrem ao longo do dia. Este registo pode 
ser carregado na aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer e apresentado utilizando a 
janela CCM Statistics (Estatísticas da MCC) da aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer. 

3.18.1 Ver as estatísticas da MCC 
Para ver as estatísticas da MCC do GII OPTIMIZER Smart Mini: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 

sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Follow-up (Seguimento) na Barra de modos 
• Selecione o separador Trends (Tendências) 
• No painel Trends (Tendências), clique no botão CCM Statistics (Estatísticas 

da MCC) 
Se for bem-sucedido, o programador apresentará a tabela de estatísticas da MCC. Para 
ver cada categoria de estatística, selecione o respetivo separador CCM Statistics 
(Estatísticas da MCC). 

 
Figura 46: CCM Statistics (Estatísticas da MCC): 
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3.18.1.1 Separadores de estatísticas da MCC 
• On - General (On – Geral): Eventos que ocorrem quando o GII 

OPTIMIZER Smart Mini está programado para aplicar a terapia de MCC 
(On Time). 

o Eventos 
 Atrial: Número de eventos atriais detetados durante a 

aplicação programada de MCC (apenas em modo 
ODO-LS-CCM). 

 Ventricular: O número de eventos ventriculares (RV) 
detetados durante a aplicação programada de MCC. 

 LS in Alert (LS em alerta): O número de eventos 
sensoriais locais (LS) detetados durante a aplicação 
programada de MCC. 

o Periods (Períodos) 
 Normal: O número de ciclos de eventos normais (ou 

seja, ventricular e LS detetados em eventos de alerta) 
durante a aplicação programada de MCC. 

 Inhibited (Inibido): O número de ciclos de eventos 
inibidos durante a aplicação programada de MCC. 

 Post Inhibited (Pós-inibido): O número de ciclos de 
eventos pós-inibidos durante a aplicação programada 
de MCC. 

o Trains Delivered (Séries de impulsos aplicadas) 
 Total: O número total de série de impulsos de MCC 

aplicadas durante a aplicação programada de MCC. 
• On – Inhibition (On – Inibição): Inibições que ocorrem quando o GII 

OPTIMIZER Smart Mini está programado para aplicar a terapia de MCC 
(On Time). 

o Causas 
 AT: O número de eventos atriais que excedem a 

frequência da taquicardia durante a aplicação 
programada de MCC (apenas em modo ODO-LS-CCM). 

 PVC: O número de PVCs detetados durante a aplicação 
programada de MCC (apenas em modo ODO-LS-CCM). 

 Long AV (AV longo): O número de vezes em que a 
condição AV longa foi detetada durante a aplicação 
programada de MCC (apenas em modo ODO-LS-CCM). 

 Short AV (AV curto): O número de vezes em que a 
condição AV curta foi detetada durante a aplicação 
programada de MCC (apenas em modo ODO-LS-CCM). 

 LS Alert (Alerta LS): O número de eventos sensoriais 
locais fora da janela de alerta LS durante a aplicação 
programada de MCC. 

 LS Absence (Ausência de LS): O número de eventos 
sensoriais locais não detetados durante a aplicação 
programada de MCC. 

 VT: O número de eventos ventriculares que excedem a 
frequência da taquicardia durante a aplicação 
programada de MCC (apenas em modo OVO-LS-CCM). 

 Charger (Carregador): O número de batimentos 
inibidos durante a aplicação programada de MCC 
porque o GII estava sujeito a uma sessão 
de carregamento. 
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o Noise Episodes (Episódios de ruído) 
 A Noise (Ruído A): O número de eventos de ruído atrial 

detetados durante a aplicação programada de MCC 
(apenas em modo ODO-LS-CCM). 

 V Noise (Ruído V): O número de episódios de ruído 
ventricular detetados durante a aplicação programada 
de MCC. 

• Off – General (Of – Geral): Eventos que ocorrem quando o GII 
OPTIMIZER Smart Mini não está programado para aplicar a terapia de 
MCC (Off Time). Apresenta a mesma lista de contadores estatísticos de 
MCC, conforme detalhado em On – General (On – Geral) (exceto para 
Trains Delivered). 

• Off – Inhibition (Off – Inibição): Inibições que ocorrem quando o GII 
OPTIMIZER Smart Mini não está programado para aplicar a terapia de 
MCC (Off Time). Apresenta a mesma lista de contadores estatísticos de 
MCC conforme detalhado em On – Inhibition (On - Inibição). 

• Other (Outros) 
o Last Session (Última sessão): O período entre a hora de início 

e a hora de fim da terapia de MCC do dia atual. 

 Last delivery V (Última aplicação V): O número de 
eventos ventriculares detetados durante a sessão de 
aplicação programada de MCC do dia atual. 

 Last Delivery Trains (Últimas séries de impulsos 
aplicadas): O número de séries de de impulsos de 
MCC aplicadas durante a sessão de aplicação 
programada de MCC do dia atual. 

 Percentage (Percentagem): Percentagem de aplicação 
de MCC durante a sessão de aplicação programada de 
MCC do dia atual. 

 Max Lead Impedance Change Alert (Alerta de 
alteração da impedância máxima da sonda): Indica 
se o alerta de alteração da impedância máxima foi 
acionado no início da sessão de terapia de MCC do dia. 

 Min Target CCM Therapy % Alert (Alerta de % 
mínima da terapia de MCC pretendida): Indica se o 
alerta de % mínima da terapia de MCC pretendida foi 
acionado no início da sessão de terapia de MCC do dia. 

o General (Geral) 
 Lead Displacement (Deslocamento da sonda): 

O número de deteções de deslocamentos da sonda. 

 Battery Discharge Episodes (Episódios de descarga 
da bateria): O número de vezes que o dispositivo 
mudou para o modo OOO devido à queda de tensão da 
bateria abaixo de 3,5 V. 

3.18.1.2 Botões de estatísticas da MCC 

• Read (Ler): Lê as estatísticas mais recentes da MCC do GII 
OPTIMIZER Smart Mini. 

• Reset (Reinicializar): Reinicializa as estatísticas da MCC armazenadas 
no GII OPTIMIZER Smart Mini. 
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3.18.2 Reinicializar contadores de estatísticas da MCC 
Para reinicializar os contadores de estatísticas do GII OPTIMIZER Smart Mini MCC 
para zero: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 
sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Follow-up (Seguimento) na Barra de modos 

• Selecione o separador Trends (Tendências) 

• No painel Trends (Tendências), clique no botão CCM Statistics (Estatísticas 
da MCC) 

• Selecione o botão Reset (Reinicializar) na parte inferior da janela CCM 
Statistics (Estatísticas da MCC) 

Dado que esta operação reinicializa os contadores de estatísticas da MCC internos do 
dispositivo, será apresentada uma mensagem de confirmação. Se o pedido de 
reinicialização for confirmado, a operação de reinicialização é executada. 

3.19 Modo de ocultação 
Quando o GII OPTIMIZER Smart Mini for utilizado para uma investigação clínica com ocultação, 
o protocolo do estudo pode estipular que o GII OPTIMIZER Smart Mini implantado num grupo de 
doentes seja programado para não aplicar a terapia de MCC. Dado que a taxa de descarga da 
bateria de um GII OPTIMIZER Smart Mini programado para não aplicar a terapia de MCC é 
significativamente menor do que um GII OPTIMIZER Smart Mini programado para aplicar a 
terapia de MCC, esta disparidade nas taxas de descarga da bateria pode levar à desocultação 
da configuração do dispositivo do doente. 

A funcionalidade do modo de ocultação permite que o comportamento de carregamento de um 
GII OPTIMIZER Smart Mini que não esteja programado para aplicar a terapia de MCC imite o 
comportamento de um GII OPTIMIZER Smart Mini programado para aplicar a terapia de MCC. 

3.20 Constantes de carga de temperatura 
Nota: As constantes de carga de temperatura não necessitam normalmente de modificação e 
deverão ser alteradas apenas por um médico ou sob a orientação de um médico. 

Para assegurar a segurança do doente durante o carregamento do GII OPTIMIZER Smart Mini, a 
temperatura do GII é monitorizada durante o processo de carregamento. Os limites de 
temperatura utilizados pelo GII OPTIMIZER Smart Mini ao monitorizar a sua temperatura são 
denominados constantes de carga de temperatura. 

Para ler e definir as constantes de carga de temperatura: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio sobre o 
local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Preferences na Barra de modos 

• Selecione o separador Charger (Carregador) 

• Clique no botão Temperature Charge Constants (Constantes de carga de temperatura) 

• Quando a janela Temperature Charge Constants (Constantes de carga de 
temperatura) for apresentada, clique no botão Read (Ler) 

• Clique nas setas para cima/para baixo até qualquer parâmetro de constante de carga 
listado para alterar o seu valor 
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• Clique no botão Set (Definir) para programar as alterações no GII OPTIMIZER 
Smart Mini 

• Clique no X no canto superior direito da janela Temperature Charge Constants 
(Constantes de carga de temperatura) para a fechar 

 
Figura 47: Janela Temperature Charge Constants (Constantes de carga de temperatura) 

3.21 Patient Alerts (Alertas do doente) 
Os alertas do doente são alertas de ação direta específicos ou códigos de alerta apresentados 
pelo Carregador Vesta que notificam o doente sobre uma condição que têm de resolver. 

3.21.1 Modo de entrega de alertas 
O modo de entrega de alertas permite ao utilizador definir se e quando os sinais 
sonoros audíveis são emitidos pelo Carregador Vesta sempre que apresenta um 
alerta do doente recebido do GII OPTIMIZER Smart Mini. 

Para definir o modo de entrega de alertas: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação 
Intelio sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Preferences na Barra de modos 

• Selecione o separador Patient Alerts 

• No painel Patient Alerts, clique no botão Alert Delivery Mode (Modo 
de entrega de alertas) 

• A janela do parâmetro Alert Delivery Mode (Modo de entrega de 
alertar) apresentará as seguintes opções para este parâmetro: 

o Never (Nunca) – Os sinais sonoros audíveis nunca são emitidos 
pelo Carregador Vesta quando apresenta um alerta de doente 
recebido do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Always (Sempre) – Os sinais sonoros audíveis são sempre 
emitidos pelo Carregador Vesta quando apresenta um alerta do 
doente recebido do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Scheduled (Programado) – Os sinais sonoros audíveis são 
emitidos pelo Carregador Vesta apenas quando apresenta exibe 
um alerta do doente recebido do GII OPTIMIZER Smart Mini 
durante o período especificado pelas definições dos parâmetros 
de início e fim do modo de entrega de alertas 

Nota: Se for selecionado Scheduled (Programado), os 
parâmetros Start (Início) e End (Fim) são ativados, permitindo 
que o utilizador defina estes parâmetros. 
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Para definir os parâmetros da hora de início e de fim do alerta do doente: 

• No painel Patient Alerts, selecione o parâmetro Patient Alert Start 
Time Hour (Hora de início do alerta do doente) 

• Selecione uma as opções de parâmetros apresentadas na janela do 
parâmetro Patient Alert Start Time Hour (h) (Hora (h) de início do 
alerta do doente) 

• No painel Patient Alerts, selecione o parâmetro Patient Alert Start 
Time Minute (Minuto de início do alerta do doente) 

• Selecione uma as opções de parâmetros apresentadas na janela do 
parâmetro Patient Alert Start Time Minute (m) (Minuto (m) de início do 
alerta do doente) 

• No painel Patient Alerts, selecione o parâmetro Patient Alert End Time 
Hour (Hora de fim do alerta do doente) 

• Selecione uma as opções de parâmetros apresentadas na janela do 
parâmetro Patient Alert End Time Hour (h) (Hora (h) de fim do alerta 
do doente) 

• No painel Patient Alerts, selecione o parâmetro Patient Alert End Time 
Minute (Minuto de fim do alerta do doente) 

• Selecione uma das opções de parâmetros apresentadas na janela do 
parâmetro Patient Alert End Time Minute (m) (Minuto (m) de fim do 
alerta do doente) 

• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane 
(Painel de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER 
Smart Mini com a nova definição de parâmetros 

3.21.2 Alerta de mudança da impedância da sonda 
O GII OPTIMIZER Smart Mini está programado para realizar diariamente medições de 
impedância da sonda automaticamente. Estas medições diárias de impedância da sonda 
são recolhidas e utilizadas pelo GII OPTIMIZER Smart Mini para monitorizar as sondas 
em termos de mudanças de impedância. 

As seguintes condições acionam o alerta de mudança de impedância máxima da sonda: 

• A diferença percentual entre a média das três últimas medições diárias de 
impedância e a média das últimas 30 medições diárias de impedância é maior 
do que a % de variação da impedância máxima da sonda. 

• A última medição de impedância foi inferior a 50 Ω ou superior a 2000 Ω. 
Para definir o alerta de mudança de impedância máxima da sonda e definir o valor de %: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 
sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 
• Clique no botão Preferences na Barra de modos 

• Selecione o separador Patient Alerts 

• No painel Patient Alerts  mude o botão Maximum Lead Impedance Change 
(Alteração da impedância máxima da sonda) para ativar (ON) ou desativar (OFF) 
o alerta 

• Se for ativado, o valor predefinido (ou programado anteriormente) para o 
parâmetro percentagem de alteração da impedância máxima da sonda 
aparecerá agora ao lado de Maximum Lead Impedance Change (Alteração da 
impedância máxima da sonda) 
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• Se for necessário, altere o parâmetro de percentagem de alteração da 
impedância máxima da sonda 

o Clique no valor do parâmetro numérico 

o Selecione um valor da janela de parâmetros Maximum Lead 
Impedance Change Percentage (Percentagem de alteração da 
impedância máxima da sonda) 

• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel 
de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com a 
nova definição de parâmetros 

3.21.3 Alerta de frequência mínima de terapia de MCC pretendida 
O GII OPTIMIZER Smart Mini mantém um registo dos eventos e condições que 
ocorreram durante o último período de aplicação de MCC programado ativo. Este registo 
é utilizado para determinar a percentagem de impulsos da terapia de MCC aplicados 
durante este período. 

O alerta de Frequência mínima da terapia de MCC pretendida é acionado se a 
percentagem média dos impulsos da terapia de MCC aplicados nos últimos três dias 
estiver abaixo da % do Frequência mínima da terapia de MCC pretendida. 

Para definir o alerta de frequência mínima da terapia de MCC pretendida e definir o seu 
valor %: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 
sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Preferences na Barra de modos 

• Selecione o separador Patient Alerts 

• No painel Patient Alerts mude o botão Minimum Target CCM Therapy Rate 
(Frequência mínima da terapia de MCC pretendida) para ativar (ON) ou 
desativar (OFF) o alerta 

• Se for ativado, o valor predefinido (ou programado anteriormente) para o 
parâmetro Minimum Target CCM Therapy Rate aparecerá agora ao lado de 
Minimum Target CCM Therapy Rate 

• Se for necessário, altere o parâmetro Minimum Target CCM Therapy 
Rate pretendido 

o Clique no valor do parâmetro numérico 

o Selecione um valor na janela de parâmetro Minimum Target CCM 
Therapy Rate % pretendida 

• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel 
de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com a 
nova definição de parâmetros 

3.21.4 Alerta de lembrete de recarga de bateria 
O GII OPTIMIZER Smart Mini mantém um registo dos eventos de carregamento. Este 
registo é utilizado para determinar o número de dias desde o última carregamento. 

O alerta de Lembrete de recarga de bateria é acionado se o número de dias desde o 
último carregamento feito pelo Carregador Vesta ao GII OPTIMIZER Smart Mini exceder 
o valor programado dos dias do Lembrete de recarga de bateria, definido pela aplicação 
OPTIMIZER Smart Mini Programmer. 
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Para definir o alerta de Lembrete de recarga de bateria e definir o número de dias: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 

sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Preferences na Barra de modos 
• Selecione o separador Patient Alerts 
• No painel Patient Alerts mude o botão Battery Recharge Reminder (Lembrete 

de recarga da bateria) para ativar (ON) ou desativar (OFF) o alerta 
• Se for ativado, o valor predefinido (ou programado anteriormente) para o 

parâmetro Dias do lembrete de recarga da bateria aparecerá agora ao lado de 
Battery Recharge Reminder 

• Se for necessário, altere o parâmetro Dias de lembrete de recarga de bateria 
o Clique no valor do parâmetro numérico 
o Selecione um valor na janela de parâmetros Battery Recharge 

Reminder Days (Dias de lembrete de recarga da bateria) 
• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel 

de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com a 
nova definição de parâmetros 

3.21.5 Alerta de terapia de MCC suspensa 
O alerta de terapia de MCC suspensa é acionado sempre que a terapia de MCC é 
suspensa no GII OPTIMIZER Smart Mini por qualquer motivo. 

Para definir o alerta de terapia de MCC suspensa: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 

sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Preferences na Barra de modos 
• Selecione o separador Patient Alerts 
• No painel Patient Alerts mude o botão CCM Therapy Suspended (Terapia de 

MCC suspensa) para ativar (ON) ou desativar (OFF) o alerta 
• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel 

de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com a 
nova definição de parâmetros 

3.21.6 Alerta de Muito tempo sem comunicação com o GII 
O Carregador Vesta mantém um registo dos eventos de comunicação com o GII 
OPTIMIZER Smart Mini. Este registo é utilizado para determinar o número de dias desde 
o último evento de comunicação bem-sucedido com o GII OPTIMIZER Smart Mini. 

O alerta de Muito tempo sem comunicação com o GII é acionado se o número de dias 
desde que o Carregador Vesta comunicou com sucesso com o GII OPTIMIZER Smart 
Mini exceder o número de dias do parâmetro Muito tempo sem comunicação com o GII 
definido pela aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer. 

Para definir o alerta Muito tempo sem comunicação com o GII e definir o número de dias: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 

sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Preferences na Barra de modos 
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• Selecione o separador Patient Alerts 
• No painel Patient Alerts mude o botão Long time without communication 

with the IPG (Muito tempo sem comunicação com o GII) para ativar (ON) ou 
desativar (OFF) o alerta 

• Se for ativado, o valor predefinido (ou programado anteriormente) do parâmetro 
dos dias de Long time without communication with the IPG Z(Muito tempo sem 
comunicação com o GII) aparecerá agora ao lado do Long time without 
communication with the IPG days (Dias sem comunicação com o GII) 

• Se for necessário, altere o parâmetro dos Dias sem comunicação com o GII 
o Clique no valor numérico 
o Selecione um valor da janela do parâmetro Long time without 

communication with the IPG days (Dias sem comunicação com o GII) 
• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel 

de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com a 
nova definição de parâmetros 

3.21.7 Alerta de modo Down 
O alerta Down Mode (Modo inativo) é acionado sempre que o GII OPTIMIZER Smart 
Mini for colocado em “DOWN” por qualquer motivo. 

Para definir o alerta do Modo Down: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 

sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Preferences na Barra de modos 
• Selecione o separador Patient Alerts 
• No painel Patient Alerts mude o botão Down Mode (Modo Down) para ativar 

(ON) ou desativar (OFF) o alerta 
• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel 

de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com a 
nova definição de parâmetros 

3.21.8 Alerta de MCC sem deteção/ruído 
O alerta CCM Not Sensing/Noise (MCC sem deteção/ruído) é acionado pelas 
seguintes condições: 

• O GII OPTIMIZER Smart Mini não detetou um evento RV durante 17 ciclos 
consecutivos (mínimo de 30 segundos) 

• 1000 ciclos de ruído A ou RV detetados em 1 dia (mínimo de 30 minutos de 
ciclos com ruído) 

Para definir o alerta de MCC sem deteção/ruído: 
• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 
sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 
• Clique no botão Preferences na Barra de modos 
• Selecione o separador Patient Alerts 
• No painel Patient Alerts mude o botão CCM Not Sensing/Noise (MCC sem 

deteção/ruído) para ativar (ON) ou desativar (OFF) o alerta 
• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel 

de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com a 
nova definição de parâmetros 
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3.21.9 Alerta de bateria fraca do carregador 
O alerta Charger Battery Low (Bateria do carregador fraca) é acionado sempre que o 
nível de carga da bateria no Carregador Vesta desce abaixo de 10%. 

Para definir o alerta de Bateria do carregador fraca: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 

sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Preferences na Barra de modos 
• Selecione o separador Patient Alerts 
• No painel Patient Alerts mude o botão Charger Battery Low (Bateria do 

carregador fraca) para ativar (ON) ou desativar (OFF) o alerta 
• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel 

de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com a 
nova definição de parâmetros 

3.21.10 Alerta de falha do carregador 
O alerta de Charger Failure é acionado quando o Carregador Vesta deteta uma 
falha interna. 

Para definir o alerta de Falha do carregador: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 

sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Preferences na Barra de modos 
• Selecione o separador Patient Alerts 
• No painel Patient Alerts mude o botão Charger Failure (Falha do carregador) 

para ativar (ON) ou desativar (OFF) o alerta 
• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel 

de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com a 
nova definição de parâmetros 

3.21.11 Alerta de bateria recarregável fraca 
O alerta Rechargeable Battery Low (Bateria recarregável fraca) é acionado sempre que 
a tensão da bateria do GII OPTIMIZER Smart Mini desce para 3,5 V ou menos. 

Para definir o alerta de Bateria recarregável fraca: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 

sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 
o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Preferences na Barra de modos 
• Selecione o separador Patient Alerts 
• No painel Patient Alerts mude o botão Rechargeable Battery Low (Bateria 

recarregável fraca) para ativar (ON) ou desativar (OFF) o alerta 
• Clique no botão Program intermitente no Programming Buttons Pane (Painel 

de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart Mini com a 
nova definição de parâmetros 



 

57 

3.22 Sensor de atividade 
O GII OPTIMIZER Smart Mini inclui um acelerómetro incorporado, que utiliza como um “Sensor 
de atividade”, permitindo monitorizar o nível de atividade do doente. 

Para completar a configuração inicial do sensor de atividade: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio sobre o 
local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Preferences na Barra de modos 

• Selecione o separador Activity (Atividade) 

• No painel Activity (Atividade), clique no botão Activity Sensor Setup (Configuração do 
sensor de atividade) 

• Quando a janela de Configuração do sensor de atividade aparecer, peça ao doente que 
fique de pé e clique no botão Vertical. 

• Peça ao doente que assuma uma posição supina e clique depois no botão Horizontal. 

• Clique no botão Save (Guardar) para guardar a calibragem 

• Clique no “X” vermelho no canto superior direito da janela de Configuração do sensor 
de atividade 

Para ativar a recolha de dados utilizando o sensor de atividade, consulte a Secção 3.17.2. 

3.23 Definições do relógio do GII OPTIMIZER Smart Mini 
A data e a hora do GII OPTIMIZER Smart Mini são mantidas por um relógio interno e são 
utilizadas pelas seguintes funções do GII: 

• O mecanismo de agendamento de aplicação da terapia de MCC para ligar e desligar a 
terapia de MCC, de acordo com os parâmetros de agendamento programados da terapia 
de MCC 

• O desempenho das medições diárias das sondas (impedância das sondas, amplitudes 
de IEGM, etc.) 

• A atribuição de uma data e hora para eventos registados 

• Atualização da data e hora no Carregador Vesta 

3.23.1 Lee a hora do GII OPTIMIZER Smart Mini 
O relógio em tempo real no GII OPTIMIZER Smart Mini é muito preciso. No entanto, ao 
longo dos sucessivos meses e anos, a hora real do dispositivo do GII pode perder a sua 
sincronização com a hora local real. 

Para ler a hora atual do dispositivo do GII OPTIMIZER Smart Mini: 

• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 
sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 

• Clique no botão Preferences na Barra de modos 

• Selecione a separador Clock (Relógio) 

• No painel Clock (Relógio), clique no botão Read IPG Clock (Ler relógio do GII) 
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3.23.2 Definir o relógio em tempo real do GII OPTIMIZER Smart Mini 
O relógio em tempo real do GII OPTIMIZER Smart Mini pode ser configurado 
manualmente ou sincronizado com o relógio do programador. 

Para definir a hora atual do dispositivo GII OPTIMIZER Smart Mini: 
• Se necessário, inicie uma ligação com o GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Coloque (ou recoloque, se necessário) a haste de programação Intelio 
sobre o local do implante do GII OPTIMIZER Smart Mini 

o Clique no botão Start OptiLink no OptiLink Session Pane 
• Clique no botão Preferences na Barra de modos 
• Selecione a separador Clock (Relógio) 
• No painel Clock (Relógio), clique no botão Read IPG Clock (Ler relógio do GII) 

Para definir manualmente a hora atual do GII OPTIMIZER Smart Mini: 
• Quando a janela da hora local do GII aparecer, altere a data e a hora conforme 

necessário e clique depois no botão Set IPG Clock (Definir relógio do GII) 
Para sincronizar o relógio do GII OPTIMIZER Smart Mini com o relógio do programador: 

• Clique no botão Synchronize IPG Clock To Programmer Clock (Sincronizar 
relógio do GII com o relógio do programador) 

3.24 Padrões 
Algumas combinações de parâmetros padrão são úteis em determinadas situações clínicas. Os 
programas específicos podem ser armazenados como padrões (também conhecidos como 
predefinições do utilizador). Os ficheiros que contêm um padrão têm um formato especial que a 
aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer pode interpretar. A extensão do ficheiro utilizado 
é “.mips”. O comando Open (Abrir) da aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer lê os 
dados de um ficheiro .mips e o comando Save (Guardar) guarda os dados num ficheiro .mips. 

3.24.1 Guardar um ficheiro padrão 
Para guardar um valor de parâmetro definido num ficheiro padrão (.mips): 

• Clique no botão Tools (Ferramentas) na Barra de modos 
• Selecione a separador Standards (Padrões) 
• No painel Standards (Padrões), clique no botão Save Program 

(Guardar programa) 
• Quando a janela Save Standard (Guardar padrão) for apresentada, introduza 

um nome de ficheiro para o padrão a guardar e clique em Save (Guardar) 
3.24.2 Abrir um ficheiro padrão 
Para abrir um ficheiro padrão (.mips): 

• Clique no botão Tools (Ferramentas) na Barra de modos 
• Selecione a separador Standards (Padrões) 
• No painel Standards (Padrões), clique no botão Load Program 

(Carregar programa) 
• Quando a janela Load Standard (Carregar padrão) aparecer, selecione o 

ficheiro a carregar e clique em Open (Abrir) 
• Clique no botão Program (Programa) intermitente no Programming Buttons 

Pane (Painel de botões de programação) para carregar o GII OPTIMIZER Smart 
Mini com os novos parâmetros de MCC do ficheiro padrão 

Quando os valores dos parâmetros forem carregados de um ficheiro padrão, mas ainda 
não programados no GII OPTIMIZER Smart Mini, tornam-se nos valores de parâmetros 
atuais apresentados pelo programador. Se algum dos valores de parâmetros padrão for 
diferente dos valores atuais dos parâmetros programados, serão apresentados a azul. 
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3.25 Registo do programador 
A aplicação OPTIMIZER Smart Mini Programmer mantém um registo de todas as 
interações que ocorrem entre o programador e um GII OPTIMIZER Smart Mini. 
Este registo pode ser utilizado como um índice para permitir o acesso rápido aos dados 
específicos recuperados do GII OPTIMIZER Smart Mini durante as comunicações 
do dispositivo. 
Encontra-se de seguida uma descrição das funcionalidades básicas do registo: 

• O ficheiro de registo de um GII OPTIMIZER Smart Mini específico é criado 
quando o dispositivo é interrogado pela primeira vez. 

• Cada evento de comunicações que ocorre entre a aplicação OPTIMIZER Smart 
Mini Programmer e o GII OPTIMIZER Smart Mini aparece no Programmer Log 
(Registo do programador), em conjunto com a data e a hora de cada interação. 

• Pode ser obtida mais informação sobre um evento de comunicação no registo 
clicando duas vezes no evento de comunicação no Registo do programador. 
Se existirem dados associados ao evento de comunicação selecionado, ocorrerá 
o seguinte: 

o Se um evento de interrogação ou programação for escolhido, os valores 
dos parâmetros apresentados pela aplicação OPTIMIZER Smart Mini 
Programmer são o conjunto de valores presentes no momento em que o 
evento de comunicação selecionado ocorreu. 

o Se um evento como Obter capacidade da bateria for escolhido, os dados 
apresentados são o valor detetado quando o evento de comunicação 
selecionado ocorreu. 

• Para todos os outros eventos registados (Obter informação da sessão, etc.), não 
é apresentada informação adicional sobre o evento de comunicação no Registo 
do programador. 

• Para ver todo o registo, clique duas vezes na barra cinzenta à direita do Registo 
do programador, mantendo a caneta em contato com a barra cinzenta com o 
segundo clique. Quando a cor da barra ficar cinzenta escura, mova a caneta 
para cima ou para baixo no ecrã ao longo do lado direito do Registo do 
programador para percorrer todo o comprimento do registo. 

ANEXO I 
Declaração de conformidade com a FCC 

Conformidade com a FCC da interface de programação Intelio 
A INTERFACE DO PROGRAMADOR INTELIO ESTÁ ISENTA DA CERTIFICAÇÃO 
DA FCC 

CONSULTE 15.103 (e) 

Conformidade com a FCC da haste de programação Intelio 
A haste de programação Intelio foi testada de acordo com as seguintes normas da FCC: 

• 47 CFR Parte 15 – Dispositivos de radiofrequência 

• 47 CFR Parte 95 Subparte I - Serviço de comunicações via rádio de 
dispositivos médicos 

Este dispositivo está em conformidade com a Secção 15 dos regulamentos da FCC. O 
funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: 

(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e 

(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo 
interferência que possa causar o funcionamento indesejado. 
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Este dispositivo pode não interferir nas estações que operam na banda de 
400.150-406.000 MHz nos Serviços meteorológicos, Satélites meteorológicos e Satélites 
de exploração da terra, e deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo 
interferências que possam causar o funcionamento indesejado. 

Este transmissor está autorizado por regra ao abrigo do Serviço de radiocomunicação de 
dispositivos médicos (na parte 95 dos Regulamentos da FCC) e não deve causar 
interferência prejudicial às estações que operam na banda de 400.150-406.000 MHz nos 
Serviços Meteorológicos (ou seja, transmissores e recetores utilizados para comunicar 
dados meteorológicos), Satélite meteorológico ou Exploração da terra, e deve aceitar 
interferências que possam ser causadas por tais estações, incluindo interferências que 
podem causar o funcionamento indesejado. Este transmissor deverá ser utilizado 
apenas de acordo com os Regulamentos da Comissão Federal para as Comunicações 
(Federal Communications Commission (FCC)) que regulam o Serviço de 
radiocomunicação de dispositivos médicos. As comunicações de voz analógicas e 
digitais são proibidas. Apesar de este transmissor ter sido aprovado pela FCC, não há 
garantia de que não receberá interferência ou que qualquer transmissão particular deste 
transmissor estará livre de interferências. 

As alterações ou modificações na haste de programação Intelio não aprovadas pela 
Impulse Dynamics poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento 
ao abrigo dos Regulamentos da FCC. 

Conformidade com a FCC da haste de programação Legacy 
A haste de programação Legacy foi testada de acordo com o seguinte regulamento 
da FCC: 

• 47 CFR Parte 15 – Dispositivos de radiofrequência 

Este dispositivo está em conformidade com a Secção 15 dos Regulamentos da FCC. O 
funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: 

(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e 

(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo 
interferência que possa causar o funcionamento indesejado. 

As alterações ou modificações na haste de programação Legacy não aprovadas pela 
Impulse Dynamics poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento 
ao abrigo dos regulamentos da FCC. 

Imunidade eletromagnética 
Imunidade eletromagnética do Programador Intelio 

DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA DO 
PROGRAMADOR INTELIO 
O Programador Intelio, parte do Sistema OPTIMIZER Smart Mini, destina-se a utilização num 
ambiente eletromagnético, conforme especificado abaixo. O cliente ou o utilizador do Programador 
Intelio deve assegurar que é utilizado dentro do ambiente especificado. 
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Desempenho essencial do Programador Intelio: 

• O sistema de programação deve conseguir programar o GII com um programa seguro. 
É permitido que possa exigir uma nova tentativa ocasional. 

• O sistema de programação deve conseguir reprogramar o GII com um programa pretendido. 
É permitido que possa exigir uma nova tentativa ocasional da operação de programação ou a 
reinicialização do computador. 

• O sistema de programação só deve programar o programa pretendido e mostrar como dados 
críticos recuperados do conjunto atual armazenado no GII. 

NOTA: Em caso de emergência, colocar um íman de pacemaker sobre o local do implante do GII 
OPTIMIZER Smart Mini e mantê-lo perto ao dispositivo durante pelo menos dois ciclos cardíacos 
(2–3 segundos), coloca o GII OPTIMIZER Smart Mini em modo Magnet (Íman), suspendendo a terapia 
de MCC. 

Teste de 
imunidade 

Nível de teste IEC 
60601-1-2:2014 

Nível de 
conformidade 

Ambiente eletromagnético - 
orientações 

Descarga 
eletrostática 
conforme 
definido na IEC 
61000-4-2 

Descarga de 
contacto: ± 8 kV 

Descarga de ar: 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV 
e ± 15 kV 

Descarga de 
contacto: ± 8 kV 

Descarga de ar: 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV 
e ± 15 kV 

Os pavimentos deverão ser de 
madeira, cimento ou mosaico 
cerâmico. Se os pavimentos forem 
revestidos com material sintético, 
a humidade relativa deve ser de 
30% ou superior. 

Transiente/rajad
a elétrica rápida, 
conforme 
definido na IEC 
61000-4-4 

± 2 kV para a 
alimentação da 
rede elétrica 

± 1 kV para linhas de 
entrada/saída 

± 2 kV para a 
alimentação da 
rede elétrica 

± 1 kV para linhas de 
entrada/saída 

A qualidade da energia da rede 
elétrica deverá ser a de um 
ambiente hospitalar ou 
profissional típico. 

Não opere motores ou outros 
equipamentos elétricos ruidosos 
no mesmo circuito de alimentação 
da rede elétrica do 
Carregador Vesta. 

Picos de tensão 
da linha CA, 
conforme 
definido na IEC 
61000-4-5 

Linha-terra ± 2 kV; 
Linha-linha ± 1 kV 

Linha-terra ± 2 kV; 
Linha-linha ± 1 kV 

A qualidade da energia da rede 
elétrica deverá ser a de um 
ambiente hospitalar ou 
profissional típico. 

Quedas de 
tensão, 
interrupções 
curtas e 
variações de 
tensão nas 
linhas de 
entrada da 
alimentação 
elétrica, 
conforme 
definido em IEC 
61000-4-11 

Quedas: Redução de 
100% durante 
0,5/1 ciclos 

Redução de 30% 
durante 25/30 ciclos 

Interrupções: 
Redução de 100% 
durante 
250/300 ciclos 

Quedas: Redução de 
100% durante 
0,5/1 ciclos 

Redução de 30% 
durante 25 ciclos 

Interrupções: 
Redução de 100% 
durante 250 ciclos 

A qualidade da energia da rede 
elétrica deverá ser a de um 
ambiente hospitalar ou 
profissional típico. 

Nota: Se o utilizador do 
Programador Intelio precisar de 
funcionamento ininterrupto 
durante as interrupções da rede 
elétrica, é recomendado alimentar 
o Carregador Vesta a partir de 
uma fonte de alimentação 
ininterrupta. 
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Campos 
magnéticos de 
frequência da 
linha de energia 
(50/60 Hz), 
conforme 
definido em IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos de 
frequência da linha de energia 
(50/60 Hz) deverão estar em 
níveis esperados num ambiente 
hospitalar ou profissional típico. 

RF conduzida, 
conforme 
definido em IEC 
61000- 4-6:2013 

3 V r.m.s fora das 
bandas de rádio 
industriais, 
científicas, médicas 
(ISM) e amadoras, 
entre 0,15 MHz e 
80 MHz, 6 V r.m.s. 
nas bandas de rádio 
ISM e amadoras 
entre 0,15 MHz e 
80 MHz 

3 V r.m.s fora das 
bandas de rádio 
industriais, 
científicas, médicas 
(ISM) e amadoras, 
entre 0,15 MHz e 
80 MHz, 6 V r.m.s. 
nas bandas de rádio 
ISM e amadoras 
entre 0,15 MHz e 
80 MHz 

O equipamento de comunicação 
RF portátil e móvel não deverá ser 
utilizado mais perto de qualquer 
parte do dispositivo, incluindo 
cabos, do que a distância de 
separação recomendada 
calculada a partir da equação 
aplicável à frequência 
do transmissor. 
Distância de separação 
recomendada: 
d = 1,17√P 
d = 1,17√P  80 MHz a 800 MHz 
d = 2,33√P  800 MHz a 2,5 GHz 
Onde “P” é a potência máxima de 
saída do transmissor em watts 
(W), de acordo com o fabricante 
do transmissor, e “d” é a distância 
de separação recomendada 
em metros (m). 
Nas intensidades de campo de 
transmissores de RF fixos, 
conforme determinado por um 
levantamento eletromagnético do 
local, “a” deverá ser menor que o 
nível de conformidade em cada 
intervalo de frequência “b”. 
Poderão ocorrer interferências na 
proximidade de equipamentos 
marcados com o 
seguinte símbolo: 

 

RF irradiada, 
conforme 
definido em IEC 
61000-4-3: 2006 
+A1: 2007 +A2: 
2010 

10 V/m: 80 MHz a 
2,7 GHz e 
frequências sem fios 

10 V/m: 80 MHz a 
2,7 GHz e 
frequências sem fios 

NOTAS: 
a - As intensidades de campo de transmissores fixos, tais como estações de telefones de rádio 
(móveis/sem fios) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e 
transmissão de TV não podem ser teoricamente previstas com precisão. Um levantamento 
eletromagnético do local deve ser levado em consideração para avaliar o ambiente eletromagnético 
devido a transmissores de RF fixos. Se a intensidade de campo medida no local onde o Programador 
Intelio é utilizado exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, o Programador Intelio 
deverá ser monitorizado para assegurar o funcionamento normal. Se uma função anormal for 
observada, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como relocalizar o Programador Intelio. 
b - Para frequências no intervalo de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade do campo deverá ser inferior a 
3 V/m. 
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Emissões eletromagnéticas 
Emissões eletromagnéticas do Programador Intelio com a haste de 
programação Intelio 
O Programador Intelio com haste de programação Intelio deve emitir energia 
eletromagnética para desempenhar a função pretendida. Os equipamentos eletrónicos 
próximos podem ser afetados. 

Advertência: O Programador Intelio com a haste de programação Intelio não deve ser 
utilizado a bordo de um avião. 

Advertência: Deve ser solicitada autorização à tripulação de um navio antes de utilizar o 
Programador Intelio com a haste de programação Intelio a bordo. 

FCC 47 CFR 95 Subparte I - Serviço de comunicações via rádio para dispositivos médicos 

DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS DO 
PROGRAMADOR INTELIO COM HASTE DE PROGRAMAÇÃO INTELIO DE ACORDO COM: 
FCC - 47 CFR 95 Subparte I - Serviço de comunicações via rádio para dispositivos médicos 
O Programador Intelio com a haste de programação Intelio, parte do Sistema OPTIMIZER Smart Mini, 
destina-se a utilização num ambiente eletromagnético, conforme especificado abaixo. O cliente ou o 
utilizador do Programador Intelio deve assegurar que é utilizado dentro do ambiente especificado. 

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - 
orientações 

Duração das transmissões Em conformidade com a 
cláusula 95.2557  

O Programador Intelio com 
haste de programação Intelio 
deve emitir energia 
eletromagnética para 
desempenhar a função 
pretendida. Os equipamentos 
eletrónicos próximos podem 
ser afetados. 

Monitorização de frequência  Em conformidade com a 
cláusula 95.2559 

Precisão da frequência Em conformidade com a 
cláusula 95.2565 

EIRP  Em conformidade com a 
cláusula 95.2567 (a) 

Intensidade do campo  Em conformidade com a 
cláusula 95.2569 

Largura de banda  Em conformidade com a 
cláusula 95.2573 

Emissões indesejadas  Em conformidade com a 
cláusula 95.2579 

Avaliação da 
exposição permitida  

Em conformidade com a 
cláusula 95.2585 
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ETSI EN 301 839 

DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS DO 
PROGRAMADOR INTELIO COM HASTE DE PROGRAMAÇÃO INTELIO DE ACORDO COM: 
ETSI EN 301 839 V2.1.1 - Implantes médicos ativos de ultra baixa potência (ULP-AMI) e 
periféricos associados (ULP-AMI-P) que funcionam no intervalo de frequências 402 MHz a 
405 MHz; Norma unificada que abrange os requisitos essenciais do artigo 3.2 da 
Diretiva 2014/53/UE 
O Programador Intelio com a haste de programação Intelio, parte do Sistema OPTIMIZER Smart Mini, 
destina-se a utilização num ambiente eletromagnético, conforme especificado abaixo. O cliente ou o 
utilizador do Programador Intelio deve assegurar que é utilizado dentro do ambiente especificado. 

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - 
orientações 

Erro de frequência  Em conformidade com a 
cláusula 5.3.1 

O Programador Intelio com 
haste de programação Intelio 
deve emitir energia 
eletromagnética para 
desempenhar a função 
pretendida. Os equipamentos 
eletrónicos próximos podem 
ser afetados. 

Largura de banda ocupada  Em conformidade com a 
cláusula 5.3.2 

Saída de potência  Em conformidade com a 
cláusula 5.3.3 

Emissões falsas do transmissor 
(30 MHz a 6 GHz)  

Em conformidade com a 
cláusula 5.3.4 

Estabilidade de frequência sob 
condições de baixa tensão  

Em conformidade com a 
cláusula 5.3.5 

Radiação espúria de recetores  Em conformidade com a 
cláusula 5.3.6 
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ETSI EN 301 489-1 e ETSI EN 301 489-27 

DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS DO 
PROGRAMADOR INTELIO COM HASTE DE PROGRAMAÇÃO INTELIO DE ACORDO COM: 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 - Norma de compatibilidade eletromagnética (CEM) para 
equipamentos e serviços de rádio; Parte 1: Requisitos técnicos comuns; Norma unificada para 
compatibilidade eletromagnética 
ETSI EN 301 489-27 - Norma de compatibilidade eletromagnética (CEM) para equipamentos e 
serviços de rádio; Parte 27: Condições específicas para implantes médicos ativos de ultra 
baixa potência (ULP-AMI) e dispositivos periféricos relacionados (ULP-AMI-P) que funcionam 
nas bandas entre 402 MHz e 405 MHz; Norma unificada que abrange os requisitos essenciais do 
artigo 3.1(b), da Diretiva 2014/53/UE 
O Programador Intelio com a haste de programação Intelio, parte do Sistema OPTIMIZER Smart Mini, 
destina-se a utilização num ambiente eletromagnético, conforme especificado abaixo. O cliente ou o 
utilizador do Programador Intelio deve assegurar que é utilizado dentro do ambiente especificado. 

Podem existir dificuldades potenciais para assegurar a compatibilidade eletromagnética noutros 
ambientes, devido a perturbações conduzidas e também irradiadas 

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - 
orientações 

Emissões irradiadas 
PT 55032:2012 /AC:2013 

Classe B O Programador Intelio com 
haste de programação Intelio 
deve emitir energia 
eletromagnética para 
desempenhar a função 
pretendida. Os equipamentos 
eletrónicos próximos podem 
ser afetados. 

Emissões conduzidas 
PT 55032:2012 /AC:2013 

Classe B O Programador Intelio com 
haste de programação Intelio 
deve emitir energia 
eletromagnética para 
desempenhar a função 
pretendida. Os equipamentos 
eletrónicos próximos podem 
ser afetados. 

Equipamentos de classe A 
são equipamentos adequados 
para utilizar em todos os 
estabelecimentos que não 
sejam edifícios residenciais e 
os equipamentos de classe B 
são adequados para utilizar 
em estabelecimentos 
domésticos e em 
estabelecimentos ligados 
diretamente a uma rede de 
alimentação elétrica de baixa 
tensão, que alimenta os 
edifícios utilizados para 
fins domésticos. 

Emissões de harmónicas CA 
IEC 61000-3-2:2014 

Classe A 

Flutuação de tensão 
IEC 61000-3-3:2013 

Aprovado para todos os 
parâmetros 
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IEC 60601-1-2 2014 

DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS DO 
PROGRAMADOR INTELIO COM HASTE DE PROGRAMAÇÃO INTELIO DE ACORDO COM: 
IEC 60601-1-2 2014, Edição 4.0 - Equipamento médico elétrico - Parte 1-2: Requisitos gerais de 
segurança básica e de desempenho essencial - Norma colateral: Perturbações eletromagnéticas - 
Requisitos e testes 
O Programador Intelio com a haste de programação Intelio, parte do Sistema OPTIMIZER Smart Mini, 
destina-se a utilização num ambiente eletromagnético, conforme especificado abaixo. O cliente ou o 
utilizador do Programador Intelio deve assegurar que é utilizado dentro do ambiente especificado. 

Podem existir dificuldades potenciais para assegurar a compatibilidade eletromagnética noutros 
ambientes, devido a perturbações conduzidas e também irradiadas 

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - 
orientações 

Emissões irradiadas 
CISPR 11: 2009 + A1:2010 

Grupo 2, Classe A O Programador Intelio com 
haste de programação Intelio 
deve emitir energia 
eletromagnética para 
desempenhar a função 
pretendida. Os equipamentos 
eletrónicos próximos podem 
ser afetados. 

Emissões conduzidas 
CISPR 11: 2009 + A1:2010; 
FCC 18 

Grupo 1, Classe B O Programador Intelio com 
haste de programação Intelio 
deve emitir energia 
eletromagnética para 
desempenhar a função 
pretendida. Os equipamentos 
eletrónicos próximos podem 
ser afetados. 

Equipamentos de classe A 
são equipamentos adequados 
para utilizar em todos os 
estabelecimentos que não 
sejam edifícios residenciais e 
os equipamentos de classe B 
são adequados para utilizar 
em estabelecimentos 
domésticos e em 
estabelecimentos ligados 
diretamente a uma rede de 
alimentação elétrica de baixa 
tensão, que alimenta os 
edifícios utilizados para 
fins domésticos. 

Emissões de harmónicas CA 
IEC 61000-3-2:2014 

Classe A 

Flutuação de tensão 
IEC 61000-3-3:2013 

Aprovado para todos os 
parâmetros 
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Emissões eletromagnéticas do Programador Intelio com a haste de 
programação Legacy 

O Programador Intelio com a haste de programação Legacy deve emitir energia 
eletromagnética para desempenhar a sua função pretendida. Os equipamentos 
eletrónicos próximos podem ser afetados. 
Advertência: O Programador Intelio com haste de programação Legacy não 
deve ser utilizado a bordo de um avião. 
Advertência: Deve ser solicitada autorização à tripulação de um navio antes de 
utilizar o Programador Intelio com a haste de programação Legacy a bordo. 

FCC – 47 CFR Parte 15 – Irradiadores intencionais 

DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS DO 
PROGRAMADOR INTELIO COM HASTE DE PROGRAMAÇÃO LEGACY DE ACORDO COM: 
FCC – 47 CFR Parte 15 – Irradiadores intencionais 
O Programador Intelio com a haste de programação Legacy, parte do Sistema OPTIMIZER Smart 
Mini, destina-se a utilização num ambiente eletromagnético, conforme especificado abaixo. O cliente 
ou o utilizador do Programador Intelio deve assegurar que é utilizado dentro do ambiente especificado. 

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - 
orientações 

Fundamental irradiado 15.209 Em conformidade com a 
cláusula 15.209 

O Programador Intelio com a 
haste de programação 
Legacy deve emitir energia 
eletromagnética para 
desempenhar a sua função 
pretendida. Os equipamentos 
eletrónicos próximos podem 
ser afetados. 

Emissões conduzidas 15.207 Em conformidade com a 
cláusula 15.207 

Emissões espúrias Em conformidade com a 
cláusula 15.209 

Avaliação da 
exposição permitida 

Limite de exposição 1.1307 (b) e 
2.1093 cumprido 

 

ETSI EN 302 195 

DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS DO 
PROGRAMADOR INTELIO COM HASTE DE PROGRAMAÇÃO LEGACY DE ACORDO COM: 
ETSI EN 302 195 V2.1.1 - Dispositivos de curto alcance (SRD); Implantes médicos ativos de 
ultra baixa potência (ULP-AMI) e acessórios (ULP-AMI-P) que funcionam no intervalo de 
frequência de 9 kHz a 315 kHz; Norma uniformizada que abrange os requisitos essenciais do 
artigo 3.2 da Diretiva 2014/53/UE 
O Programador Intelio com a haste de programação Legacy, parte do Sistema OPTIMIZER Smart 
Mini, destina-se a utilização num ambiente eletromagnético, conforme especificado abaixo. O cliente 
ou o utilizador do Programador Intelio deve assegurar que é utilizado dentro do ambiente especificado. 

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - 
orientações 

Intensidade do campo irradiado Em conformidade com a 
cláusula 4.2.1 

O Programador Intelio com a 
haste de programação 
Legacy deve emitir energia 
eletromagnética para 
desempenhar a sua função 
pretendida. Os equipamentos 
eletrónicos próximos podem 
ser afetados. 

Largura da banda 
de modulação 

Em conformidade com a 
cláusula 4.2.2 

Emissões falsas do transmissor 
(9 kHz a 30 MHz) 

Em conformidade com a 
cláusula 4.2.3 

Tempo de funcionamento  Em conformidade com a 
cláusula 4.2.4 

Bloqueio do recetor  Em conformidade com a 
cláusula 4.3.2 

Emissões espúrias do recetor 
(9 kHz a 30 MHz)  

Em conformidade com a 
cláusula 4.3.3 
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ETSI EN 301 489-1 e EN 301 489-31 

DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS DO 
PROGRAMADOR INTELIO COM HASTE DE PROGRAMAÇÃO LEGACY DE ACORDO COM: 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 - Norma de compatibilidade eletromagnética (CEM) para 
equipamentos e serviços de rádio; Parte 1: Requisitos técnicos comuns; Norma unificada para 
compatibilidade eletromagnética 
EN 301 489-31 - Norma de compatibilidade eletromagnética (CEM) para equipamentos e 
serviços de rádio; Parte 31: Condições específicas para equipamentos na banda de 9 kHz a 
315 kHz para implantes médicos ativos de ultra baixa potência (ULP-AMI) e dispositivos 
periféricos relacionados (ULP-AMI-P); Norma uniformizada que abrange os requisitos 
essenciais do artigo 3.1 (b) da Diretiva 2014/53/UE 
O Programador Intelio com a haste de programação Legacy, parte do Sistema OPTIMIZER Smart 
Mini, destina-se a utilização num ambiente eletromagnético, conforme especificado abaixo. O cliente 
ou o utilizador do Programador Intelio deve assegurar que é utilizado dentro do ambiente especificado. 

Podem existir dificuldades potenciais para assegurar a compatibilidade eletromagnética noutros 
ambientes, devido a perturbações conduzidas e também irradiadas 

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - 
orientações 

Emissões irradiadas 
CISPR 11:2009 + A1:2010 

Grupo 2, Classe A O Programador Intelio com a 
haste de programação 
Legacy deve emitir energia 
eletromagnética para 
desempenhar a sua função 
pretendida. Os equipamentos 
eletrónicos próximos podem 
ser afetados. 

Emissões conduzidas 
PT 55032:2012 /AC:2013 

Classe B O Programador Intelio com a 
haste de programação 
Legacy deve emitir energia 
eletromagnética para 
desempenhar a sua função 
pretendida. Os equipamentos 
eletrónicos próximos podem 
ser afetados. 

Equipamentos de classe A 
são equipamentos adequados 
para utilizar em todos os 
estabelecimentos que não 
sejam edifícios residenciais e 
os equipamentos de classe B 
são adequados para utilizar 
em estabelecimentos 
domésticos e em 
estabelecimentos ligados 
diretamente a uma rede de 
alimentação elétrica de baixa 
tensão, que alimenta os 
edifícios utilizados para 
fins domésticos. 

Emissões de harmónicas CA 
IEC 61000-3-2:2014 

Classe A 

Flutuação de tensão 
IEC 61000-3-3:2013 

Aprovado para todos os 
parâmetros 
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IEC 60601-1-2 

DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS DO 
PROGRAMADOR INTELIO COM HASTE DE PROGRAMAÇÃO LEGACY DE ACORDO COM: 
IEC 60601-1-2 2014, Edição 4.0 - Equipamento médico elétrico - Parte 1-2: Requisitos gerais de 
segurança básica e de desempenho essencial - Norma colateral: Perturbações 
eletromagnéticas - Requisitos e testes 
O Programador Intelio com a haste de programação Legacy, parte do Sistema OPTIMIZER Smart 
Mini, destina-se a utilização num ambiente eletromagnético, conforme especificado abaixo. O cliente 
ou o utilizador do Programador Intelio deve assegurar que é utilizado dentro do ambiente especificado. 

Podem existir dificuldades potenciais para assegurar a compatibilidade eletromagnética noutros 
ambientes, devido a perturbações conduzidas e também irradiadas 

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - 
orientações 

Emissões irradiadas 
CISPR 11:2009 + A1:2010 

Grupo 2, Classe A O Programador Intelio com 
haste de programação Intelio 
deve emitir energia 
eletromagnética para 
desempenhar a função 
pretendida. Os equipamentos 
eletrónicos próximos podem 
ser afetados. 

Emissões conduzidas 
CISPR 11: 2009 + A1:2010 

Grupo 2, Classe B O Programador Intelio com 
haste de programação Intelio 
deve emitir energia 
eletromagnética para 
desempenhar a função 
pretendida. Os equipamentos 
eletrónicos próximos podem 
ser afetados. 

Equipamentos de classe A 
são equipamentos adequados 
para utilizar em todos os 
estabelecimentos que não 
sejam edifícios residenciais e 
os equipamentos de classe B 
são adequados para utilizar 
em estabelecimentos 
domésticos e em 
estabelecimentos ligados 
diretamente a uma rede de 
alimentação elétrica de baixa 
tensão, que alimenta os 
edifícios utilizados para 
fins domésticos. 

Emissões de harmónicas CA 
IEC 61000-3-2:2014 

Classe A 

Flutuação de tensão 
IEC 61000-3-3:2013 

Aprovado para todos 
os parâmetros 
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ANEXO II 
Tecnologia sem fios 
A tecnologia de RF sem fios é utilizada na comunicação entre um gerador de impulsos 
implantável OPTIMIZER Smart Mini (GII) e um Programador Intelio. Ocorre através de um canal 
encriptado sobre uma ligação de RF que cumpre com os requisitos do Medical Implant 
Communication System (Sistema de comunicação de implantes médicos) (MICS) (intervalo 
especificado para 2 m, 402–405 MHz) da banda de frequências MedRadio. O canal MICS 
encriptado “OPTIlink” é estabelecido depois da identificação positiva do GII e quando as chaves 
de encriptação forem trocadas através de uma comunicação de alcance muito curto (< 4 cm) 
no canal de recarga de 13,56 MHz. 

A tecnologia de RF sem fios também é utilizada para a transmissão transcutânea de energia do 
Carregador Vesta para recarregar o GII OPTIMIZER Smart Mini na frequência ISM de 
13,56 MHz. O intervalo de transmissão é especificado num máximo de 4 cm entre a bobina do 
carregador e a bobina recetora do GII. O controlo sobre o processo de carregamento, bem como 
as comunicações de mensagens de alerta do GII para o carregador, ocorrem através de um 
canal MICS encriptado. 

Por fim, a haste de programação Legacy, que faz parte do Intelio Programming System, 
consegue comunicar com o GII OPTIMIZER SMART utilizando telemetria de acoplamento 
magnético de curto alcance (< 5 cm). 

Especificações nominais sem fios do Programador Intelio com haste de 
programação Intelio 

Característica Nominal 
OPTIlink MICS MedRadio 
Banda de frequência 402 – 405 MHz Serviço de 

comunicação de implantes médicos 
(MICS) 

Serviço de comunicação via rádio 
para dispositivos médicos 
(MedRadio) 

Largura de banda < 145 kHz 
Modulação FSK 
Potência irradiada < 25 µW E.I.R.P. 
Intervalo 0 até pelo menos 1,5 m 
Comunicação do canal de recarga 
Banda de frequência 13,56 MHz ± 100 ppm 

Banda de rádio industrial, científica e 
médica (ISM) 

Largura de banda <0,014 MHz 
Modulação PPM 
Potência irradiada <7 mW 
Intervalo 5 mm a 40 mm 
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Especificações nominais sem fios do Programador Intelio com haste Legacy 
Nota: O software de aplicação de programação não está disponível atualmente para que 
o Programador Intelio programe o GII OPTIMIZER Smart 

Característica Nominal 
Haste de programação Legacy para o GII OPTIMIZER Smart 
Banda de frequência 23 kHz 
Modulação 100% AM: “0” = sem transporte, 

“1” = transporte para 305 µs 
Potência irradiada 0,56 Wpico; 0,27 Wmédia 
Intervalo 5 mm a 50 mm 
GII OPTIMIZER Smart para haste Legacy 
Banda de frequência LC de 14,5 kHz excitado por impulso; 

1 ciclo por impulso até amortecer 
para 10% 

Modulação PPM: “0” = 180 µs, “1” = 270 µs 
Potência irradiada 5,14 mWpico por impulso; 1,8 mWmédia 
Intervalo 5 mm a 50 mm 

 

Qualidade de serviço (QoS) da tecnologia sem fios 
QoS de comunicações entre o Programador Intelio e o GII OPTIMIZER 
Smart Mini 
A tecnologia sem fios MedRadio na sub-banda MICS (402 a 405 MHz) permite a 
comunicação entre o GII OPTIMIZER Smart Mini e o Programador Intelio.  

Antes de ser possível utilizar o Programador Intelio para programar o GII 
OPTIMIZER Smart Mini, é necessário estabelecer primeiro uma sessão de 
comunicação de OPTIlink entre o Programador Intelio e o GII. Isto é conseguido 
através da haste de programação Intelio, que deve ser colocada sobre o local do 
implante e no espaço de 4 cm do GII. Quando a haste de programação Intelio 
estiver sobre o local do implante do doente, a ligação de comunicação é 
estabelecida iniciando o comando Start OPTIlink). As chaves de encriptação são 
trocadas através de um processo proprietário, utilizando o canal de recarga de 
13,56 MHz, após o que a haste de programação Intelio pode ser colocada a 
1,5 m de distância do local do implante, com comunicações através de MedRadio. 

O indicador de intensidade de sinal OPTIlink apresenta dinamicamente a 
Qualidade de Serviço (QoS) para a ligação entre a haste de programação Intelio 
e o GII OPTIMIZER Smart Mini. Dependendo da qualidade da ligação, as 
“ondas” curvas do indicador de intensidade do sinal são apresentadas do 
seguinte modo:  

 
• Ligação de boa qualidade – 3 ondas de sinal verdes 

• Ligação de qualidade média – 2 ondas de sinal amarelas 

• Ligação de baixa qualidade – 1 onda de sinal vermelha 
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Medidas de segurança sem fios 
Medidas de segurança sem fios nas comunicações OptiLink entre o GII 
OPTIMIZER Smart Mini e o Programador Intelio 
Os sinais sem fios OPTIlink são protegidos através do desenho do sistema do 
dispositivo, que inclui o seguinte: 

• Estabelecer um canal de comunicação OptiLink necessita que a haste 
de programação Intelio seja colocada a 4 cm do GII OPTIMIZER Smart 
Mini. O canal de curto alcance de 13,56 MHz é utilizado como parte de 
um processo proprietário para autenticar os dispositivos e trocar as 
chaves de encriptação com segurança. 

• O GII OPTIMIZER Smart Mini e o Programador Intelio encriptam as suas 
comunicações sem fios utilizando chaves de encriptação que são 
geradas aleatoriamente para cada sessão de OptiLink. 

• Apenas um Programador Intelio pode comunicar com o GII ao 
mesmo tempo. 

Resolução de problemas de coexistência sem fios 
Resolução de problemas de ligação OptiLink entre o GII OPTIMIZER Smart 
Mini e o Programador Intelio 
Se tiver problemas com o estabelecimento de uma sessão OPTIlink entre o GII 
OPTIMIZER Smart Mini e o Programador Intelio, tente o seguinte: 

• Reposicione a haste de programação Intelio de forma a que fique 
paralela ao plano do GII e o seu centro fique coaxial com o centro da 
parte superior do GII. 

• Diminua a distância entre os dispositivos. 

• Afaste os dispositivos de outros dispositivos que possam estar a 
causar interferências. 

• Não opere outros dispositivos sem fios (ou seja, programadores de 
outros dispositivos, laptop, tablet, telemóvel ou telefone sem fios) ao 
mesmo tempo. 

Se tiver problemas em manter uma sessão OPTIlink entre o GII OPTIMIZER 
Smart Mini e o Programador Intelio, tente o seguinte: 

• Diminua a distância entre os dispositivos. 

• Mova os dispositivos para que eles partilhem a linha de visão. 

• Afaste os dispositivos de outros dispositivos que possam estar a 
causar interferências. 

• Não opere outros dispositivos sem fios (ou seja, programadores de 
outros dispositivos, laptop, tablet, telemóvel ou telefone sem fios) ao 
mesmo tempo. 

• Aguarde alguns minutos e tente ligar de novo 
NOTA: Os equipamentos de comunicações sem fios, tais como os dispositivos 
da rede doméstica sem fios, telemóveis e telefones sem fios e tablets, podem 
afetar a qualidade da ligação OPTIlink. 
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ANEXO III 
Segurança da unidade Programador Intelio 

Como o programador promove a segurança 
Todo o software instalado na unidade Programador Intelio foi aprovado pela 
Impulse Dynamics.  

Não é possível instalar software de utilização geral no programador.  

O controlo do software instalado minimiza o potencial de vulnerabilidades.  

O software interno que executa o programador está bloqueado contra alterações. 
Sempre que o programador é iniciado, é utilizada uma versão limpa do 
software instalado.  

A unidade de disco está encriptada.  

O que hospitais e as clínicas podem fazer para promover a segurança 
dos programadores 
É muito importante manter bons controlos físicos do Programador Intelio. Ter um 
ambiente físico seguro impede o acesso às partes internas do programador e dos seus 
componentes. Os dispositivos USB ligados ao programador deverão ser rigorosamente 
controlados para limitar a potencial entrada de malware. 

A informação sobre GIIs programados e sessões de programação pode ser armazenada 
no Programador Intelio e, portanto, deverão ser tomadas as devidas precauções para 
proteger o programador contra o acesso não autorizado. 
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ANEXO IV 
Procedimento para teste de interação GII-CDI: 
Os doentes com um desfibrilhador implantado concomitantemente (CDI) necessitam de testes 
adicionais no final do procedimento de implante para garantir o funcionamento adequado do GII 
OPTIMIZER Smart Mini e do dispositivo concomitante. Os passos do procedimento de teste 
necessário são os seguintes: 

1. Programe o CDI para que não aplique terapia antitaquicardíaca durante este teste. 

2. Ative a terapia de MCC e programe as janelas de deteção do GII OPTIMIZER Mini para 
aplicar consistentemente a terapia de MCC na presença do dispositivo concomitante. 

3. Prolongue repetidamente o atraso da série de impulsos de MCC um mínimo de 40 ms a 
50 ms para além da configuração crónica do atraso da série de impulsos de MCC e 
observe os eletrogramas intracardíacos em tempo real (CDI-EGM) para determinar a 
quantidade máxima de atraso da série da MCC permitida antes que o CDI comece a 
detetar inadequadamente os impulsos da terapia de MCC como ondas R. 

4. Documente o atraso máximo da série de impulsos de MCC e introduza a informação 
como parte dos dados do implante. 

5. Reprograme o atraso da série de impulsos de MCC com o valor anterior ao teste. 

6. Documente a reprogramação do atraso da série de impulsos de MCC com uma 
impressão dos parâmetros da definição do GII. 

7. Reprograme o CDI para que consiga aplicar terapia antitaquicárdica. 

8. Obtenha a zona ICD VT do intervalo R-R mínimo do programador do CDI ou a 
impressão e introduza a informação como parte dos dados do implante. 

9. Documente a reativação da terapia antitaquicárdica com uma impressão de parâmetros 
das definições do CDI. 
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